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Diese Zusammenfassung beschreibt die 157. Runde der regelmäßigen Ringversuche 
zur Parametergruppe „Metalle“. Die Proben M157A und M157B wurden am 17. Mai 
2021 an 52 Ringversuchsteilnehmer versendet. Jedes Teilnehmerlabor erhielt zwei 
Proben zu je 250 ml, abgefüllt in LDPE-Flaschen. 

Einsendeschluss für die Ergebnisse war am 11. Juni 2021. Von 50 Teilnehmern 
wurden Ergebnisse übermittelt. 

Zur Anonymisierung wurde jedem Labor per Zufallsgenerator ein Buchstabencode zugeteilt. 

Zusammensetzung der Probe 

Die Proben M157A und M157B enthielten Al, Sb, As, Ba, Pb, Cd, Ce, Cr, Co, Fe, Cu, Li, Mn, 
Mo, Ni, Hg, Se, Ag, U, V, Zn und Sn in einer den natürlichen Bedingungen angepassten 
Matrix, welche durch Zugabe von hochreinen Salzen (CaCO3, Mg(NO3)2, NaCl und KCl) 
sowie H2SO4 und HCl eingestellt wurde: 45,8 mg/l Ca, 19,5 mg/l Mg, 9,0 mg/l Na, 
1,31 mg/l K, 21,0 mg/l SO4

2- und 33,8 mg/l Cl-. Die Ringversuchsproben wurden mit 
hochreiner HNO3 (0,5 % v/v) bei pH <2 stabilisiert. 

Homogenitäts-, Richtigkeits- und Stabilitätsuntersuchung 

Die Proben wurden vor dem Versand am IFA auf Homogenität und Richtigkeit untersucht. 
Die Ergebnisse der Kontrollanalytik finden sich auf den Rohdatenblättern sowie auf 
den Auswertungen zu jedem Parameter. 

Die Stabilitätsuntersuchungen zu allen Parametern werden zusammen mit der 
Kontrollanalytik zur folgenden Runde (M158) durchgeführt. 

Nach unseren Erfahrungen bleiben die Konzentrationen Al, Sb, As, Ba, Pb, Cd, Ce, Cr, 
Co, Fe, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Se, U, V, Zn und Sn bei Lagerung bei 4-6 °C im Dunkeln bis 18 
Monate stabil. Bei den Parametern Hg und Ag ist eine Konzentrationsabnahme von 2 % bis 
4 % pro Monat zu erwarten. 

Sollwerte 

Die Sollwerte ergaben sich aus den Wägewerten der zur Herstellung der Proben 
verwendeten Standards. Sie lagen bei Al, As, Pb, Cd, Cr, Fe, Cu, Mn, Ni, Hg, Se und Zn in 
mindestens einer Probe über den Mindestbestimmungsgrenzen der 
österreichischen Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (GZÜV - BGBl. II. 479/2006).  

Die Unsicherheiten der Sollwerte (erweiterte Unsicherheiten, k = 2, α = 0,05) wurden nach 
den Vorgaben des EURACHEM / CITAC Guides „Quantifying Uncertainty in Analytical 
Measurement, 3rd Edition (2012)“ ermittelt. 

Quecksilber und Silber wurden der Probe M157A nicht zugesetzt. Der Probe M157B 
wurde kein Zinn zugegeben, um die Wiederfindung der Blindwerte zu überprüfen. 
Die Sollwerte von <0,2 µg/l Hg, <0,01 µg/l Ag und <0,1 µg/l Sn wurden 
entsprechend den Mindestbestimmungsgrenzen der GZÜV und den 
Bestimmungsgrenzen der IFA-Kontrollanalytik festgelegt. 

Auswertung 

Mit den bei uns eingegangenen Messwerten wurde ein Ausreißertest nach 
Hampel durchgeführt. Die von diesem Test als auffällig eingestuften Werte sind in den 
Tabellen der parameterorientierten Auswertung mit einem Stern gekennzeichnet. 

Die aus den ausreißerbereinigten Daten berechneten, auf die Sollwerte bezogenen mittleren 
Wiederfindungen lagen zwischen 93,1 % (Quecksilber in Probe M157B) und 105,4 % (Arsen 
in Probe M157B). Die aus den ausreißerbereinigten Daten 
berechneten Standardabweichungen bewegten sich im Bereich von 4,6 % (Nickel in 
Probe M157A und Barium in Probe M157B) bis 11,3 % (Zinn in Probe M157A). 
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Zu den Mittelwerten und mittleren Wiederfindungen wurden auch die Vertrauensbereiche 
(P = 99 %) angegeben. Diese Vertrauensbereiche der Labormittelwerte enthielten in allen 
Fällen mit Ausnahme von Arsen in Probe M157A (104,7 % ± 3,5 %), Blei in Probe M157A 
(96,2 % ± 2,7 %) und in Probe M157B (95,7 % ± 3,0 %), sowie Quecksilber in Probe M157B 
(93,1 % ± 3,1 %) die entsprechenden Sollwerte mit ihren Unsicherheiten.  

z-Score-Auswertung

Ein z-Score ist die auf eine Standardabweichung bezogene Abweichung eines Messwertes 
vom Sollwert. Er wird nach folgender Formel berechnet: 

pt

Xx
z i






z z-Score
xi Messwert eines Labors
X Sollwert oder ausreißerbereinigter Mittelwert („konventioneller Sollwert“)

pt Standardabweichung für die Eignungsbewertung

Es handelt sich also um das Verhältnis der Abweichung des Messwerts eines Labors vom 
Sollwert zu einer vorgegebenen Standardabweichung.  

Die Standardabweichungen für die Eignungsbewertung wurden aus den Ergebnissen der im 
Zeitraum 2010 - 2020 vom IFA-Tulln veranstalteten Ringversuche berechnet.  

Diese Vorgehensweise wurde deshalb gewählt, weil unserer Erfahrung nach die 
Standardabweichungen der ausreißerbereinigten Messwerte zwischen den einzelnen 
Ringversuchen variieren. Die Ermittlung der Standardabweichung über die 
Eignungsprüfungsrunden aus mehreren Jahren bietet jedoch eine gut abgesicherte Basis auf 
einer breiten Datengrundlage und ist somit meistens besser geeignet, als das bei der direkt 
aus dem Ringversuch berechneten Standardabweichung der Fall wäre. 
(siehe EN ISO/IEC 17043:2010, B.3.1.3) 

Der Vorteil der sich für alle Teilnehmer daraus ergibt ist, dass dadurch bei unseren 
Ringversuchen schon vor der Teilnahme vorhersehbar ist, welche z-Scores man mit den 
eigenen, aus Routineverfahren bekannten, Messabweichungen erwarten kann.  

Rechenbeispiel: 

Ein Labor bestimmte für den Parameter Aluminium einen Messwert von 73,7 µg/l 
(Wiederfindung von 102 %). Der Sollwert für Aluminium lag bei 72,3 µg/l (100 %). 

In der nachfolgenden Tabelle (und in der Tabelle des Jahresprogrammes www.ifatest.at) ist 
die relative Standardabweichung für die Eignungsbewertung beim Parameter Aluminium mit 
7,9 % angegeben. Bezogen auf den Sollwert 72,3 µg/l Al entsprechen 7,9 % 5,7 µg/l. 

pt

Xx
z i




  =    ≈ 0,25     oder     ≈ 0,25 

z z-Score
xi 73,7 µg/l entsprechen  102 % (Messwert des Labors) 
X 72,3 µg/l entsprechen  100 % (Sollwert) 
σpt   5,7 µg/l entsprechen  7,9 %  (Standardabweichung für die 

Eignungsbewertung, siehe Tabelle unten) 

Abweichungen in den Nachkommastellen können sich bei Nachberechnung dadurch ergeben, 
dass im Bericht bei den Wiederfindungen zwecks Übersichtlichkeit gerundete Werte 
angegeben sind. 

102% - 100% 
      7,9% 

73,7 µg/l - 72,3 µg/l 
      5,7 µg/l 
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Die folgende Tabelle enthält die Standardabweichung für die Eignungsbewertung bezogen auf 
den Sollwert mit ihren Anwendungsbereichen. Die Berechnung von z-Scores erfolgt nur dann, 
wenn der zugehörige Sollwert über der in der Tabelle angegebenen Konzentration liegt. 

Parameter 
Standardabweichung für die 
Eignungsbewertung bezogen 

auf den Sollwert 
untere Grenze 

Aluminium 7,9 % 8 µg/l 

Antimon 9,1 % 0,15 µl 

Arsen 7,9 % 0,5 µg/l 

Barium 4,6 % 12 µ/l 

Blei 7,3 % 0,3 µg/l 

Cadmium 5,6 % 0,1 µg/l 

Cer 4,7 % 0,25 µ/l 

Chrom 6,6 % 0,5 µg/l 

Cobalt 6,9 % 0,25 µ/l 

Eisen 6,8 % 10 µg/l 

Kupfer 8,5 % 1,0 µg/l 

Lithium 7,3 % 1,5 µ/l 

Mangan 5,4 % 2,0 µg/l 

Molybdän 7,0 % 0,4 µg/l 

Nickel 8,0 % 1,0 µg/l 

Quecksilber 11 % 0,2 µg/l 

Selen 11 % 0,3 µg/l 

Silber 16 % 0,05 µ/l 

Uran 5,8 % 0,35 µg/l 

Vanadium 7,4 % 0,3 µg/l 

Zink 7,8 % 3 µg/l 

Zinn 13 % 0,5 µg/l 

Zur Interpretation von z-Scores wird meist folgende Klassifikation vorgeschlagen: 

|z-Score| Klassifikation 

≤2 zufriedenstellend 

2<|z|<3 fraglich 

≥3 nicht zufriedenstellend 

Die z-Scores sind in der parameterorientierten Auswertung in den Tabellen neben den 
Wiederfindungen angegeben. Jedes Labor erhält zusätzlich zu dieser Auswertung ein Blatt, 
auf dem die erzielten z-Scores zusammengefasst und grafisch dargestellt sind. Die 
Standardabweichungen für die Eignungsbewertung sind dort in Konzentrationseinheiten 
angegeben. 
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Zur Darstellung der Ergebnisse in der Auswertung: 

Eine Legende zur Darstellung der Ergebnisse finden Sie auf der nächsten Seite. In den 
Tabellen der Auswertung sind jeweils Sollwert, Messwert, Unsicherheit und die Wiederfindung 
dargestellt. In der parameterorientierten Auswertung befindet sich der Sollwert direkt unter der 
Parameterbezeichnung. Die Unsicherheit des Sollwertes ist immer als erweiterte Unsicherheit 
(k = 2; α = 0,05) angegeben. Sie wurde nach den Vorgaben des EURACHEM / CITAC Guides 
„Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 3rd Edition (2012)“ ermittelt. Die grafische 
Darstellung der Ergebnisse enthält die Unsicherheit des Sollwertes als grau unterlegtes Band. 

In der Spalte „A“ bei der parameterorientierten Auswertung wurden die Messwerte, die nach 
dem Test nach Hampel als Ausreißer gewertet wurden, mit einem Stern (*) gekennzeichnet. 
Die Grafik der Messwerte wurde für alle Parameter auf 100 % ± 45 % des Sollwertes skaliert. 
Die kleine Tabelle unten links enthält statistische Parameter, darunter den 
99 % - Vertrauensbereich der Labormittelwerte vor und nach Ausreißereliminierung. 

Ergebnisse, für die keine Wiederfindung bzw. Abweichung vom Sollwert berechnet werden 
kann (d.h. „Kleiner als“ Ergebnisse oder Zahlenwerte bei nicht zugegebenen Substanzen) 
werden in den Tabellen und Grafiken entweder als FN (falsch negativ), FP (falsch positiv) oder 
als • - Symbol dargestellt. 

- Als falsch negativ gelten „< Ergebnisse“ mit einem Betrag des Zahlenwertes unterhalb
des Sollwerts.

- Falsch positive Ergebnisse sind für Substanzen möglich, die über einen „< Sollwert“
ausgewertet wurden. Mit FP werden alle Messwerte gekennzeichnet, die mit ihren
Unsicherheiten den „< Sollwert“ nicht einschließen (tangieren).

- Mit einem • - Symbol werden alle weiteren Ergebnisse illustriert, für die keine
Wiederfindung berechnet werden kann

Tulln, 21. Juni 2021 
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Wiederfindung des 
Sollwerts in Prozent

z‐Score des Labors

Ein Stern markiert einen 
Ausreißer nach dem Hampel‐Test

Ergebnisunsicherheit 
laut Teilnehmer

Standardabweichung 
zwischen den Labors

Anzahl der Messungen zur 
Berechnung der statistischen 
Kenngrößen

Mittelwert der Messwerte und 
Wiederfindung des Sollwerts mit 
zugehörigen Vertrauensbereichen 
(p=99%)

Ergebnis abgegeben, Berechnung der Wiederfindung 
oder Zuordnung FN, FP nicht möglich

Falsch negativ „< Ergebnis“ kleiner 
als der theoretische Sollwert

Diagramm 2: Wiederfindung und Abweichung vom Sollwert

LEG
EN

D
E

Diagramm 1: Messwerte mit zugehörigen Unsicherheitsintervallen

Unsicherheitsintervall des 
Sollwerts (grauer Balken)

Messwert ± Unsicherheit laut Teilnehmer

Abweichung von 
Sollwert in ProzentSollwert aus Einwaage

Sollwert ± Unsicherheit aus Einwaage
Kontrollmessung IFA vor Versand
Messung IFA 3 Wochen nach Versand

7 von 175



8 von 175



Rohdatenblätter und 
Parameterorientierte Auswertung 

157. Runde
Metalle

Probenversand am 17. Mai 2021 
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Messwerte Probe M157A 

Aluminium Antimon Arsen Barium Blei Cadmium Cer Chrom Cobalt Eisen Kupfer 

Sollwert 43,7 0,552 2,48 20,0 7,10 1,46 2,15 3,69 0,493 49,9 1,35 

Kontrollwert 42,8 0,587 2,52 19,6 7,01 1,42 2,11 3,66 0,510 51,4 1,38 

A 34,4 0,55 2,22 17,9 6,27 1,34 3,20 0,310 41,4 0,678 

B 

C 46,6 0,53 2,59 21,0 6,42 1,43 2,03 3,77 0,478 52,2 1,22 

D 43,8 0,620 2,78 20,8 7,15 1,50 3,95 0,523 54,4 1,38 

E 46,00 2,30 7,100 1,410 3,500 52,00 1,400 

F 44,00 59,00 24,00 

G 42,5 0,53 2,36 18,2 6,43 1,37 2,05 3,44 0,440 47,2 1,18 

H 45,792 0,484 2,425 18,936 6,952 1,374 3,778 0,472 50,883 1,302 

I 41,3 <1 2,47 21,0 6,49 1,39 <5 <5 45,5 <5 

J 41,76 0,561 2,64 20,24 6,37 1,44 2,13 3,54 0,553 47,11 1,26 

K 43,6 0,562 2,52 22,0 6,81 1,46 3,62 0,470 48,2 1,31 

L 

M 40,3 0,481 2,18 18,9 6,6 1,43 2,01 3,36 0,443 45,0 1,22 

N 

O 45,3 0,57 2,47 20,0 7,6 1,58 3,73 <5,0 49,3 1,40 

P 47,0 0,51 2,72 20,5 7,05 1,48 2,14 4,25 0,57 55,5 1,45 

Q 44,9 0,58 2,45 20,7 7,24 1,41 2,21 3,65 0,50 51,5 1,228 

R 

S 2,54 6,60 1,49 3,62 <0,50 48,2 <20,0 

T 39,69 <2 7,29 1,40 3,78 38,84 1,97 

U 20,44 <1,000 

V 42,3 2,80 19,4 6,67 1,46 3,62 <1,00 50,9 1,08 

W 46,7 0,70 2,71 20,6 7,3 1,50 3,76 0,505 49,9 1,35 

X 48,7 

Y 42,8 20,0 3,51 49,9 <3 

Z 42,2 <1,0 2,67 19,5 6,91 1,45 3,59 0,470 52,6 1,55 

alle Angaben in µg/l 
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Messunsicherheiten Probe M157A 

Aluminium 

 

Antimon 

 

Arsen 

 

Barium 

 

Blei 

 

Cadmium 

 

Cer 

 

Chrom 

 

Cobalt 

 

Eisen 

 

Kupfer 

 

Sollwert 0,3 0,017 0,02 0,1 0,04 0,01 0,01 0,03 0,006 0,2 0,02 

Kontrollwert 2,1 0,041 0,28 0,8 0,21 0,09 0,13 0,11 0,020 3,6 0,11 

A 2,93 0,062 0,151 1,79 0,598 0,035 0,155 0,031 2,18 0,040 

B 

C 9,32 0,0265 0,207 0,840 0,257 0,0855 0,203 0,415 0,0335 11,0 0,147 

D 8,8 0,124 0,56 4,2 1,43 0,30 0,99 0,105 10,9 0,28 

E 4,600 0,276 0,568 0,1128 0,4200 13,52 0,1120 

F 4 4 5 

G 2,8 0,01 0,08 0,5 0,11 0,03 0,07 0,08 0,015 1,7 0,09 

H 7,19 0,07 0,28 1,15 0,15 0,49 0,04 6,16 0,11 

I 2,4 0,46 1,1 0,09 0,1 1,7 

J 9,60 0,095 0,71 2,02 0,64 0,32 0,32 0,32 0,133 6,12 0,23 

K 5,2 0,079 0,43 2,2 0,82 0,18 0,69 0,047 8,7 0,14 

L 

M 6,0 0,120 0,437 2,83 0,99 0,185 0,101 0,336 0,089 6,8 0,183 

N 

O 4,53 0,057 0,25 0,20 0,76 0,16 0,37 4,93 0,14 

P 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,05 0,02 0,5 0,05 

Q 4,5 0,06 0,25 2,1 0,72 0,14 0,22 0,37 0,05 5,2 0,12 

R 

S 

T 2,18 0,40 0,07 0,22 1,35 0,16 

U 2,0 0,10 

V 0,909 0,101 0,493 0,0859 0,0564 0,0904 0,949 0,146 

W 

X 5,0 

Y 3,2 1,5 0,35 5,0 

Z 5,6 0,41 1,9 0,83 0,19 0,58 0,047 5,4 0,26 

alle Angaben in µg/l 
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Messwerte Probe M157A 

Aluminium Antimon Arsen Barium Blei Cadmium Cer Chrom Cobalt Eisen Kupfer 

Sollwert 43,7 0,552 2,48 20,0 7,10 1,46 2,15 3,69 0,493 49,9 1,35 

Kontrollwert 42,8 0,587 2,52 19,6 7,01 1,42 2,11 3,66 0,510 51,4 1,38 

AA 47,7 0,586 2,84 20,5 7,24 1,55 2,20 3,88 0,516 52,4 1,25 

AB 53,4 <2 2,84 20,6 6,69 1,24 <5 <5 53,7 <5 

AC 44,5 <1 2,30 19,0 6,35 1,25 3,48 <1 45,5 1,23 

AD 41,6 <1,0 2,48 19,3 6,94 1,43 2,07 3,57 <1,0 49,4 1,26 

AE 44,0 0,553 2,70 22,0 7,25 1,51 2,26 3,70 0,512 51,8 1,32 

AF 43,2 0,310 3,08 23,6 7,41 1,30 3,81 <0,1 48,7 1,10 

AG 44,43 0,53 2,49 19,83 6,84 1,43 3,44 47,45 1,28 

AH 45,0 0,59 2,83 21,4 7,00 1,60 3,60 0,55 49,2 1,42 

AI 45,9 46,7 <10 

AJ 42,8 0,495 3,03 21,2 5,68 1,63 4,03 0,550 53,1 1,36 

AK 45,1 0,55 2,53 20,2 6,5 1,44 2,14 3,68 0,486 49,4 1,25 

AL 44,4 0,571 2,71 20,9 7,39 1,56 2,05 3,75 0,521 50,1 1,35 

AM 42,9 0,61 2,50 19,0 7,53 1,22 3,45 0,480 44,9 1,23 

AN 43,8 0,57 2,58 19,8 6,70 1,45 3,70 0,493 47,9 1,31 

AO 40,18 0,51 2,76 20,75 6,56 1,57 2,08 4,36 0,51 51,68 0,99 

AP 40,5 0,59 2,52 20,2 7,01 1,50 3,77 <1,0 51,5 1,03 

AQ 41,7 < 2,53 17,7 5,79 1,25 3,59 3,54 < 44,4 < 

AR 44,1 0,521 2,34 19,2 6,74 1,29 1,95 3,57 0,440 51,1 1,20 

AS <1,00 

AT 43,7 0,60 2,40 19,7 7,2 1,40 4,60 0,60 49,3 1,30 

AU 0,640 2,79 1,50 

AV 43,3 0,470 2,81 17,6 6,98 1,58 4,12 0,460 55,8 1,37 

AW 39,5 0,475 2,49 18,8 5,73 1,38 1,88 3,52 0,484 44,3 1,03 

AX 43,7 <1,00 2,51 21,0 7,1 1,50 2,17 3,80 <1,00 51 1,40 

AY 44,33 0,573 2,605 20,22 7,115 1,491 3,842 0,506 2,00 

AZ 41,1 0,66 2,90 7,06 1,56 3,94 51,7 1,11 

alle Angaben in µg/l 
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Messunsicherheiten Probe M157A 

Aluminium 

 

Antimon 

 

Arsen 

 

Barium 

 

Blei 

 

Cadmium 

 

Cer 

 

Chrom 

 

Cobalt 

 

Eisen 

 

Kupfer 

 

Sollwert 0,3 0,017 0,02 0,1 0,04 0,01 0,01 0,03 0,006 0,2 0,02 

Kontrollwert 2,1 0,041 0,28 0,8 0,21 0,09 0,13 0,11 0,020 3,6 0,11 

AA 7,15 0,088 0,43 3,07 1,09 0,23 0,33 0,58 0,077 7,87 0,19 

AB 5,34 0,284 2,06 0,669 0,124 5,37 

AC 8,9 0,46 3,8 1,27 0,25 0,70 9,1 0,25 

AD 4,6 0,25 1,9 0,74 0,14 0,31 0,36 5,5 0,13 

AE 8,8 0,111 0,54 4,4 1,45 0,30 0,45 0,74 0,102 10,4 0,26 

AF 0,25 0,05 0,15 0,3 0,1 0,05 0,25 2,5 0,15 

AG 7,56 0,04 0,20 1,19 0,34 0,09 0,31 4,75 0,19 

AH 4,50 0,059 0,283 2,14 0,70 0,160 0,360 0,055 4,92 0,142 

AI 11,5 5,6 

AJ 

AK 4,5 0,05 0,3 2,0 0,65 0,08 0,2 0,37 0,05 2,5 0,15 

AL 0,593 0,007 0,093 0,261 0,049 0,043 0,038 0,013 0,005 0,197 0,048 

AM 10,3 0,12 0,75 4,6 1,88 0,30 1,04 0,096 10,8 0,24 

AN 4,4 0,06 0,26 2,0 0,67 0,15 0,37 0,05 4,8 0,13 

AO 1,11 0,02 0,06 0,22 0,19 0,03 0,04 0,03 0,01 1,12 0,06 

AP 8,1 0,12 0,50 4,04 1,40 0,30 0,75 10,3 0,21 

AQ 12,5 0,76 5,33 1,74 0,38 1,08 1,06 13,3 

AR 6,1 2,356 0,70 1,3 0,80 0,24 0,12 1,43 0,181 10,8 0,49 

AS 

AT 

AU 0,058 0,21 0,082 

AV 0,7 0,02 0,1 0,63 0,2 0,04 0,06 0,02 1,17 0,04 

AW 0,9 0,041 0,08 0,3 0,10 0,03 0,18 0,13 0,021 1,7 0,14 

AX 7,87 0,452 3,78 1,28 0,270 0,391 0,684 9 0,252 

AY 4,8 0,02 0,2 1,4 0,24 0,1 0,16 0,02 0,1 

AZ 4,3 0,07 0,44 0,46 0,11 0,45 3,3 0,07 

alle Angaben in µg/l 
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Messwerte Probe M157A 

Lithium Mangan Molybdän Nickel Quecksilber Selen Silber Uran Vanadium Zink Zinn 

Sollwert 21,3 18,7 3,27 5,42 <0,2 3,11 <0,01 1,86 0,91 21,6 1,23 

Kontrollwert 21,9 19,8 3,31 5,49 <0,2 3,51 <0,01 1,83 0,95 23,4 1,16 

A 16,9 3,03 4,40 0,158 2,87 0,100 1,90 20,2 18,6 0,975 

B 3,59 

C 22,8 19,1 3,40 5,19 <0,0050 3,27 <0,006 1,75 0,952 21,4 1,14 

D 21,0 20,3 5,47 <0,10 3,11 <0,50 1,90 <1,00 23,1 1,20 

E 19,00 5,50 <0,0100 3,100 1,98 23,00 

F 19,00 24,00 

G 19,6 18,0 3,19 4,86 <0,02 2,92 <0,02 1,72 0,81 19,7 1,10 

H 21,426 19,039 3,234 5,171 <0,01 2,833 <0,01 1,804 0,930 21,179 1,094 

I 17,5 <5 4,97 <0,1 3,11 <5 <2 20,8 <5 

J 19,92 18,17 3,42 5,19 <0,10 3,47 <0,10 1,76 0,918 21,28 1,19 

K 20,7 18,5 3,45 5,06 <0,200 3,19 <0,100 1,83 0,906 20,5 1,19 

L 

M 19,8 16,9 2,92 5,2 2,88 1,72 0,87 19,5 1,17 

N 

O <50 18,7 <10,0 5,49 <0,003 3,07 <0,003 1,84 <5,0 22,4 <5,0 

P 22,5 19,7 6,8 5,76 3,82 18,5 0,95 21,5 1,55 

Q 21,1 18,8 3,13 5,5 <0,2 3,24 <0,5 1,798 0,81 20,7 1,14 

R 

S 17,07 3,33 5,07 3,42 21,14 

T 19,36 <0,3 <5 <2 

U 18,10 2,999 <2,000 <5,000 18,52 <2,000 

V 21,4 18,2 3,21 5,29 [0,001] 3,50 [0,140] 1,82 21,2 

W 21,3 19,5 3,44 5,7 <0,5 3,19 <1 1,81 0,92 22,9 1,31 

X 20,0 

Y 21,2 19,1 5,2 <0,05 <1 21,2 

Z 20,2 18,5 3,37 5,31 <0,20 3,13 <0,2 1,84 <1,0 21,5 <2,0 

alle Angaben in µg/l 

14 von 175



Messunsicherheiten Probe M157A 

Lithium 

 

Mangan 

 

Molybdän 

 

Nickel 

 

Quecksilber 

 

Selen 

 

Silber 

 

Uran 

 

Vanadium 

 

Zink 

 

Zinn 

 

Sollwert 0,1 0,1 0,04 0,04 0,06 0,01 0,01 0,7 0,03 

Kontrollwert 2,8 1,4 0,40 0,22 0,42 0,20 0,08 2,8 0,08 

A 1,13 0,303 0,440 0,019 0,214 0,0100 0,118 2,02 0,101 0,101 

B 0,57 

C 1,37 1,72 0,340 0,519 0,457 0,140 0,114 2,14 0,114 

D 4,2 4,1 1,37 0,03 0,62 0,15 0,38 0,40 4,6 0,36 

E 1,90 0,550 0,465 0,099 2,300 

F 2 10 

G 0,2 0,2 0,07 0,34 0,12 0,03 0,05 1,8 0,01 

H 2,31 1,69 0,44 0,57 0,4 0,13 0,11 2,75 0,101 

I 0,4 0,15 0,21 0,4 

J 4,18 2,54 0,85 0,521 0,56 0,193 0,230 3,83 0,15 

K 3,7 2,8 0,45 1,16 1,09 0,18 0,109 3,3 0,20 

L 

M 5,9 1,69 0,88 0,52 0,432 0,172 0,261 1,76 0,292 

N 

O 1,9 0,55 0,31 0,18 2,24 

P 0,1 0,1 0,5 0,05 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 

Q 2,1 1,9 0,31 0,55 0,02 0,32 0,18 0,08 2,1 0,11 

R 

S 

T 1,34 

U 1,8 0,30 0,32 0,50 1,9 0,26 

V 0,340 0,224 0,126 0,219 0,116 0,104 0,381 

W 

X 4,0 

Y 2,1 1,4 0,5 3,2 

Z 1,0 2,1 0,34 0,83 0,41 0,18 2,8 

alle Angaben in µg/l 

15 von 175



 

Messwerte Probe M157A 

 Lithium Mangan Molybdän Nickel Quecksilber Selen Silber Uran Vanadium Zink Zinn 

Sollwert 21,3 18,7 3,27 5,42 <0,2 3,11 <0,01 1,86 0,91 21,6 1,23 

Kontrollwert 21,9 19,8 3,31 5,49 <0,2 3,51 <0,01 1,83 0,95 23,4 1,16 

AA 22,9 19,5 3,44 5,54 <0,1 2,66 <0,1 2,02 1,01 24,1 1,24 

AB 25,8 21,0 <5 5,47 <0,2 3,49 <2 1,81 <5 22,2 <10 

AC 21,5 18,0 2,78 4,85 <0,05 3,03 <1 1,60 <1 18,3 <1 

AD 20,7 18,8 3,28 5,29 <0,1 3,01 <0,5 1,74 <1,0 20,9 <1,0 

AE 23,3 18,7 3,24 5,20 0,0184 3,46 <0,01 1,93 0,907 22,8 1,45 

AF  17,8  5,57 <0,1 4,10 <0,1 2,05 0,59 22,6 0,94 

AG  18,37  5,41 0,080 3,12  1,78  20,36  

AH 20,7 19,0 3,38 5,3 <1,00 3,08 <0,50 1,83 0,73 17,9 1,91 

AI  17,8          

AJ  20,7 3,50 5,76 1,15 4,49  1,48 1,04 26,6  

AK 22,0 18,58 3,46 5,14 <0,05 3,21 <0,1 1,83 <1,0 20,4 1,13 

AL 22,0 19,0 3,42 5,56 <0,01 3,13 <0,10 1,87 0,926 22,0 1,26 

AM 19,3 17,5 3,53 4,10  3,30  1,82 0,87 18,1 1,26 

AN 20,9 18,4 3,35 5,30  3,22 <0,03 1,85 0,91 21,6 1,20 

AO 21,90 22,18 3,61 5,36 <5,0 3,06 <1,0 1,71 0,92 23,30 1,25 

AP 23,0 20,1 2,93 5,62 <0,1 3,17 <0,1 1,90 0,93 22,4 0,96 

AQ 18,8 18,3 < 5,15 < 3,51 < 1,41 < < < 

AR 21,5 18,5 3,40 5,71 <0,238 2,82 <0,200 1,72 0,747 19,0 0,890 

AS     <0,100   1,75    

AT 21,7 18,7 3,00 5,4 <0,190 3,10 <1,00 1,90 0,90 21,6 2,30 

AU      3,37      

AV  20,4 3,49 5,75 <0,2 2,69 <0,1 1,63 0,400 25,4  

AW 19,9 17,0 2,65 5,07 0,0438 0,326 0,0117 1,80 0,77 18,6 1,01 

AX 21,2 18,7 3,02 5,6 <0,010 2,71 <1,00 1,87 <1,00 22,4 1,14 

AY   3,440 5,668 <0,20  <0,5 1,882 0,981 23,67 1,188 

AZ  19,6  5,52 <0,02 3,99 <3,00   25,8  

alle Angaben in µg/l 

16 von 175



 

Messunsicherheiten Probe M157A 

 
Lithium 

 

Mangan 

 

Molybdän 

 

Nickel 

 

Quecksilber 

 

Selen 

 

Silber 

 

Uran 

 

Vanadium 

 

Zink 

 

Zinn 

 

Sollwert 0,1 0,1 0,04 0,04  0,06  0,01 0,01 0,7 0,03 

Kontrollwert 2,8 1,4 0,40 0,22  0,42  0,20 0,08 2,8 0,08 

AA 3,43 2,92 0,52 0,83  0,40  0,30 0,15 3,61 0,19 

AB 2,58 2,10  0,547  0,349  0,181  2,22  

AC 4,3 3,6 0,56 0,97  0,61  0,32  3,7  

AD 3,1 1,9 0,33 0,53  0,36  0,18  2,1  

AE 4,7 3,7 0,65 1,04 0,0037 0,69  0,38 0,181 4,6 0,19 

AF  0,54  0,11  0,2  0,1 0,1 0,32 0,05 

AG  1,65  0,97 0,009 0,19  0,14  1,83  

AH 2,07 1,9 0,338 0,53  0,308  0,183 0,073 1,79 0,191 

AI  2,8          

AJ            

AK 2,2 1,9 0,2 0,25  0,5  0,18  2,0 0,11 

AL 0,308 0,224 0,037 0,130  0,047  0,011 0,028 0,427 0,028 

AM 3,8 4,0 0,71 1,23  0,66  0,36 0,18 4,3 0,25 

AN 2,1 1,8 0,34 0,53  0,32  0,19 0,09 2,2 0,12 

AO 0,32 0,28 0,04 0,81 5,0 0,07 1,0 0,08 0,02 0,92 0,01 

AP 2,3 4,0 0,59 1,12  0,63  0,38 0,19 4,5 0,19 

AQ 5,65 5,5  1,55  1,05  0,42    

AR 0,9 2,3 0,20 2,31  0,74  0,27 1,133 2,3 0,870 

AS        0,140    

AT            

AU      0,35      

AV  0,5 0,15 0,13 0,01 0,17 0,02 0,08 0,05 0,42  

AW 0,6 1,1 0,05 0,18 0,0692 0,15 0,0039 0,03 0,02 0,2 0,07 

AX 3,82 3,37 0,544 1,01  0,488  0,337  4,03 0,205 

AY   0,12 0,5    0,32 0,04 1,6 0,06 

AZ  1,4  0,51 0,01 0,60 0,45   3,0  

alle Angaben in µg/l 

17 von 175



Messwerte Probe M157B 

Aluminium Antimon Arsen Barium Blei Cadmium Cer Chrom Cobalt Eisen Kupfer 

Sollwert 26,6 1,63 1,59 45,4 4,22 1,76 1,03 4,94 2,07 71,8 4,13 

Kontrollwert 26,3 1,68 1,63 44,1 4,20 1,71 1,00 4,89 2,16 74,1 4,27 

A 22,9 0,95 1,15 41,5 3,63 1,64 4,51 1,76 59,2 3,00 

B 

C 28,9 1,56 1,69 47,7 3,81 1,71 0,973 5,15 2,033 74,4 3,79 

D 26,5 1,79 1,84 47,2 4,27 1,83 5,22 2,15 77,4 4,15 

E 33,00 1,500 4,100 1,700 4,800 73,00 4,20 

F 27,00 72,00 10,00 

G 27,7 1,55 1,56 41,3 3,85 1,65 1,00 4,72 1,91 69,3 3,70 

H 28,462 1,491 1,571 44,638 4,143 1,771 5,186 2,006 74,432 3,9856 

I 24,2 1,46 1,53 46,8 3,84 1,68 5,5 <5 69,1 5,3 

J 25,89 1,61 1,66 45,24 3,76 1,71 1,01 4,65 2,03 67,37 3,69 

K 27,6 1,67 1,63 48,4 4,14 1,79 4,92 2,02 70,4 3,92 

L 

M 24,4 1,38 1,39 41,6 3,83 1,77 0,94 4,53 1,89 65 3,76 

N 

O 28,5 1,64 1,56 46,4 4,51 2,01 4,90 <5,0 71 4,15 

P 29,0 1,59 1,81 47,0 4,15 1,79 1,06 5,05 2,15 81 4,35 

Q 26,8 1,53 1,57 46,2 4,16 1,70 1,04 4,96 2,12 73,8 4,03 

R 4,74 

S 1,65 3,91 1,80 4,86 1,93 70,0 <20,0 

T 27,06 2,14 4,44 1,67 5,01 47,47 3,00 

U 44,43 2,020 

V 25,4 1,75 45,7 3,79 1,71 5,17 1,90 72,2 3,59 

W 26,7 1,75 1,77 46,9 4,74 1,85 5,1 2,18 72 4,16 

X 71 

Y 26,8 45,1 4,72 71,4 4,19 

Z 26,3 1,62 1,67 45,4 4,10 1,77 4,78 2,01 75,0 4,02 

alle Angaben in µg/l 

18 von 175



Messunsicherheiten Probe M157B 

Aluminium 

 

Antimon 

 

Arsen 

 

Barium 

 

Blei 

 

Cadmium 

 

Cer 

 

Chrom 

 

Cobalt 

 

Eisen 

 

Kupfer 

 

Sollwert 0,2 0,02 0,02 0,2 0,03 0,01 0,01 0,04 0,01 0,3 0,03 

Kontrollwert 1,3 0,12 0,18 0,9 0,13 0,10 0,07 0,15 0,09 5,2 0,21 

A 1,95 0,107 0,078 4,15 0,346 0,104 0,218 0,018 4,11 0,178 

B 

C 5,77 0,0778 0,135 1,91 0,152 0,103 0,0973 0,566 0,142 15,6 0,455 

D 5,3 0,36 0,37 9,4 0,85 0,37 1,31 0,43 15,5 0,83 

E 3,30 0,1800 0,328 0,136 0,576 18,98 0,336 

F 4 4 5 

G 1,2 0,03 0,05 1,0 0,06 0,06 0,04 0,14 0,01 1,7 0,22 

H 4,47 0,23 0,18 0,69 1,91 0,67 0,18 9,01 0,33 

I 2,3 0,18 0,48 1,3 0,08 0,04 0,4 2,5 1,5 

J 5,95 0,27 0,45 4,52 0,38 0,38 0,15 0,42 0,49 8,76 0,66 

K 3,3 0,23 0,28 4,8 0,50 0,22 0,93 0,20 12,7 0,43 

L 

M 3,66 0,346 0,277 6,2 0,57 0,230 0,0470 0,453 0,377 9,8 0,56 

N 

O 2,85 0,16 0,16 4,6 0,45 0,20 0,49 7,1 0,42 

P 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,05 0,02 0,5 0,05 

Q 2,7 0,15 0,16 4,6 0,42 0,17 0,1 0,5 0,21 7,4 0,4 

R 0,995 

S 

T 1,49 0,50 0,24 0,08 0,29 1,66 0,25 

U 4,4 0,20 

V 0,970 0,125 0,454 0,0897 0,0557 0,0875 0,142 0,975 0,129 

W 

X 7,0 

Y 2,0 3,4 0,47 5,0 0,42 

Z 3,8 0,32 0,29 4,5 0,49 0,23 0,75 0,20 7,6 0,53 

alle Angaben in µg/l 

19 von 175



Messwerte Probe M157B 

Aluminium Antimon Arsen Barium Blei Cadmium Cer Chrom Cobalt Eisen Kupfer 

Sollwert 26,6 1,63 1,59 45,4 4,22 1,76 1,03 4,94 2,07 71,8 4,13 

Kontrollwert 26,3 1,68 1,63 44,1 4,20 1,71 1,00 4,89 2,16 74,1 4,27 

AA 29,5 1,71 1,85 46,3 4,31 1,87 1,05 5,21 2,17 76,6 4,02 

AB 32,4 2,22 <2 46,8 4,04 1,59 5,46 <5 80,0 <5 

AC 28,0 1,43 1,40 42,8 3,68 1,50 4,63 1,90 65,0 3,80 

AD 25,3 1,62 1,62 44,3 4,07 1,73 1,01 4,88 2,04 71,4 3,89 

AE 26,9 1,64 1,71 48,8 4,33 1,84 1,08 4,97 1,99 74,4 3,97 

AF 25,9 1,57 2,06 55,7 4,12 1,69 4,84 1,93 65,1 3,54 

AG 26,78 1,53 1,52 44,95 4,08 1,72 4,66 68,91 3,95 

AH 28,3 1,73 1,77 47,6 4,17 1,96 5,1 2,26 72 4,30 

AI 27,8 67 <10 

AJ 27,9 1,39 2,00 47,2 3,29 1,95 5,31 2,32 77,0 4,33 

AK 27,3 1,58 1,60 45,4 3,90 1,72 1,02 4,96 2,02 71 3,83 

AL 27,2 1,75 1,75 48,4 4,60 1,85 0,993 4,97 2,15 75,4 4,32 

AM 24,7 1,78 1,65 43,4 4,06 1,50 5,02 1,950 64,5 3,78 

AN 26,8 1,67 1,68 45,0 4,00 1,74 4,97 2,06 69,2 3,98 

AO 22,85 1,61 1,79 44,88 3,83 1,90 0,92 5,91 2,35 76,44 4,02 

AP 26,7 1,62 1,61 44,0 4,23 1,79 5,25 2,11 75,7 4,00 

AQ 24,81 1,516 1,599 40,7 3,49 1,54 4,72 4,80 < 63,6 < 

AR 25,6 1,54 1,53 43,0 3,92 1,52 0,950 4,77 1,91 72,5 3,79 

AS 1,85 

AT 26,2 2,40 1,60 44,1 4,30 1,70 5,8 2,10 71,3 3,70 

AU 1,74 1,98 1,82 

AV 25,9 1,33 1,80 56,8 4,02 1,92 5,58 1,67 80,9 4,33 

AW 24,8 1,41 1,63 42,8 3,38 1,68 0,92 4,77 1,99 62,2 3,31 

AX 26,7 1,65 1,54 46,2 4,19 1,78 1,04 5,0 2,12 72 4,17 

AY 25,00 1,663 1,688 45,30 4,206 1,820 5,156 2,126 4,00 

AZ 23,4 1,96 1,83 4,20 1,94 5,26 74,8 3,72 

alle Angaben in µg/l 

20 von 175



Messunsicherheiten Probe M157B 

Aluminium 

 

Antimon 

 

Arsen 

 

Barium 

 

Blei 

 

Cadmium 

 

Cer 

 

Chrom 

 

Cobalt 

 

Eisen 

 

Kupfer 

 

Sollwert 0,2 0,02 0,02 0,2 0,03 0,01 0,01 0,04 0,01 0,3 0,03 

Kontrollwert 1,3 0,12 0,18 0,9 0,13 0,10 0,07 0,15 0,09 5,2 0,21 

AA 4,42 0,26 0,28 6,94 0,65 0,28 0,16 0,78 0,33 11,5 0,60 

AB 3,24 0,222 4,68 0,404 0,159 0,546 8,00 

AC 5,6 0,29 0,28 8,6 0,74 0,30 0,93 0,38 13 0,76 

AD 2,8 0,16 0,16 4,4 0,43 0,17 0,15 0,49 0,20 7,9 0,39 

AE 5,4 0,33 0,34 9,8 0,86 0,37 0,21 0,99 0,39 14,9 0,75 

AF 0,3 0,06 0,1 0,32 0,05 0,05 0,24 0,05 5,8 0,14 

AG 4,55 0,11 0,12 2,70 0,20 0,10 0,42 6,89 0,59 

AH 2,83 0,173 0,177 4,76 0,417 0,196 0,51 0,226 7,2 0,430 

AI 7,0 8 

AJ 

AK 2,7 0,2 0,2 4,5 0,39 0,17 0,1 0,5 0,2 3,5 0,38 

AL 0,088 0,028 0,081 0,105 0,063 0,042 0,018 0,074 0,027 0,399 0,075 

AM 5,9 0,36 0,58 10,4 1,02 0,37 1,51 0,390 15,5 0,76 

AN 2,7 0,17 0,17 4,5 0,40 0,17 0,50 0,21 6,9 0,40 

AO 0,57 0,04 0,03 0,70 0,13 0,04 0,02 0,15 0,06 1,33 0,20 

AP 5,3 0,32 0,32 8,8 0,85 0,36 1,05 0,42 15,1 0,80 

AQ 7,44 0,45 0,48 12,2 1,05 0,46 1,42 1,44 19,1 

AR 3,6 0,44 0,27 2,8 0,47 0,08 0,114 1,91 0,45 15,3 0,73 

AS 0,463 

AT 

AU 0,16 0,15 0,10 

AV 0,14 0,06 0,06 4,1 0,03 0,04 0,17 0,03 2,0 0,12 

AW 0,8 0,06 0,08 0,5 0,05 0,03 0,05 0,13 0,05 1,6 0,15 

AX 4,81 0,297 0,277 8,32 0,754 0,320 0,187 0,288 0,382 13 0,751 

AY 2,7 0,05 0,13 3,2 0,14 0,12 0,26 0,09 0,2 

AZ 2,4 0,21 0,27 0,027 0,14 0,59 4,8 0,23 

alle Angaben in µg/l 

21 von 175



 

Messwerte Probe M157B 

 Lithium Mangan Molybdän Nickel Quecksilber Selen Silber Uran Vanadium Zink Zinn 

Sollwert 3,35 6,08 6,55 1,19 0,60 5,17 0,121 0,435 3,03 11,9 <0,1 

Kontrollwert 3,24 6,47 6,63 1,19 0,57 6,00 0,113 0,429 3,15 13,1 <0,1 

A  5,24 6,20 0,627 0,561 4,74 0,200 0,500 21,8 10,3 0,100 

B      5,72      

C 3,51 6,21 6,80 1,16 0,594 5,39 0,115 0,407 3,23 12,1 <0,50 

D 3,28 6,45  1,12 0,592 5,53 <0,50 0,454 3,07 12,7 <0,50 

E  6,00  1,200 0,57 4,90  0,4500  13,00  

F  6,00        12,00  

G 3,04 5,91 6,50 1,11 0,553 5,02 0,124 0,402 2,83 11,8 <0,02 

H 3,189 6,299 6,627 1,188 0,604 4,897 0,122 <0,5 3,1434 12,067 <0,5 

I  6,1 7,8 1,30 0,52 5,37 <5 <2  11,2 <5 

J 3,11 5,46 6,75 1,12 0,507 5,56 0,103 0,414 3,00 10,95 <0,05 

K 3,23 6,03 7,09 1,17 0,510 5,41 0,118 0,433 3,07 11,6 <1,00 

L            

M 3,14 5,5 5,9 1,15 0,77 4,77 0,131 0,395 2,85 11,0  

N            

O <50 6,1 <10,0 1,23 0,55 5,2 0,140 0,437 <5,0 13,3 <5,0 

P 3,55 6,95 11,0 1,45  6,5  4,65 3,35 12,0 0,80 

Q 3,31 6,21 6,27 1,16 0,565 5,22 <0,5 0,410 2,91 10,7 <0,5 

R          12,78  

S  5,53 6,66 1,09  5,50    <20,0  

T  7,74   0,480       

U 2,815  7,114    <2,000  <5,000 9,514 <2,000 

V 4,01 <10,0 6,52 1,15 0,579 5,24 [0,140] <1,00  12,0  

W 3,38 6,3 15,9 1,25 0,58 5,2 <1 0,419 3,12 12,2 <1 

X  5,3          

Y 3,34 6,1  <2 0,58    2,83 12,0  

Z 3,18 6,01 6,72 1,09 0,58 5,59 <0,2 <1,0 3,01 11,9 <2,0 

alle Angaben in µg/l 

22 von 175



Messunsicherheiten Probe M157B 

Lithium 

 

Mangan 

 

Molybdän 

 

Nickel 

 

Quecksilber 

 

Selen 

 

Silber 

 

Uran 

 

Vanadium 

 

Zink 

 

Zinn 

 

Sollwert 0,03 0,05 0,06 0,03 0,01 0,06 0,009 0,006 0,02 0,7 

Kontrollwert 0,42 0,45 0,80 0,11 0,11 0,66 0,008 0,047 0,25 1,7 

A 0,35 0,620 0,063 0,067 0,354 0,0200 0,030 2,18 0,010 0,010 

B 0,91 

C 1,05 0,559 0,680 0,116 0,140 0,755 0,0138 0,0326 0,388 1,21 

D 0,66 1,29 0,28 0,178 1,11 0,15 0,091 0,92 2,5 0,15 

E 0,600 0,1200 0,0684 0,735 0,02300 1,300 

F 2 10 

G 0,04 0,07 0,19 0,10 0,014 0,08 0,013 0,003 0,05 0,5 

H 0,34 0,56 0,89 0,13 0,15 0,69 0,015 0,37 1,57 

I 0,5 1 0,3 0,02 0,19 1,2 

J 0,65 0,76 1,69 0,11 0,127 0,89 0,023 0,046 0,75 1,97 

K 0,58 0,90 0,92 0,27 0,097 1,84 0,014 0,043 0,37 1,9 

L 

M 0,94 0,55 1,78 0,115 0,153 0,72 0,0394 0,0395 0,85 0,99 

N 

O 0,61 0,12 0,055 0,52 0,014 0,044 0,13 

P 0,1 0,1 0,5 0,05 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 

Q 0,33 0,62 0,63 0,12 0,06 0,52 0,04 0,29 1,1 

R 2,300 

S 

T 0,54 0,003 

U 0,28 0,71 0,32 0,50 0,95 0,26 

V 0,0616 0,127 0,253 0,0119 0,111 0,435 

W 

X 1,0 

Y 0,33 0,3 0,04 0,42 1,2 

Z 0,16 0,94 0,67 0,32 0,08 0,66 0,41 1,6 

alle Angaben in µg/l 
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Messwerte Probe M157B 

Lithium Mangan Molybdän Nickel Quecksilber Selen Silber Uran Vanadium Zink Zinn 

Sollwert 3,35 6,08 6,55 1,19 0,60 5,17 0,121 0,435 3,03 11,9 <0,1 

Kontrollwert 3,24 6,47 6,63 1,19 0,57 6,00 0,113 0,429 3,15 13,1 <0,1 

AA 3,63 6,57 6,85 1,25 0,732 4,68 0,117 0,482 3,43 12,96 <0,25 

AB 3,99 6,99 7,09 <5 0,71 5,97 <2 <1 <5 <15 <10 

AC <5 5,63 5,55 1,00 0,390 5,00 <1 <1 2,70 <10 <1 

AD 3,36 6,32 6,62 1,20 0,553 5,06 <0,5 0,410 3,02 11,8 <1,0 

AE 3,54 5,95 6,44 1,16 0,529 5,73 0,124 0,450 2,99 10,6 <0,1 

AF 5,74 1,55 6,9 <0,1 0,200 2,79 12,4 <0,1 

AG 6,04 1,23 0,57 5,16 0,420 11,20 

AH 2,68 6,4 6,9 1,17 <1,00 5,8 <0,50 0,455 2,90 <10,0 <0,80 

AI <10 

AJ 6,79 7,41 1,21 4,30 7,39 0,356 3,41 14,5 

AK 3,40 5,95 6,9 1,15 0,54 5,4 0,112 0,432 3,08 11,3 <1 

AL 3,33 6,32 6,90 1,23 0,635 5,40 0,105 0,470 3,13 12,1 <0,20 

AM 2,83 5,79 6,89 1,02 0,55 5,34 2,80 9,93 

AN 3,11 6,04 6,69 1,18 5,43 0,116 0,436 3,04 12,1 <0,03 

AO 3,27 7,08 7,27 1,38 <5,0 5,12 <1,0 0,395 3,80 12,25 <1,0 

AP <10,0 6,39 6,07 1,19 0,561 5,28 0,114 <1,0 3,20 12,2 <1,0 

AQ 2,93 5,45 5,56 0,654 0,553 5,50 < 0,332 < < < 

AR 3,39 5,86 6,29 1,22 0,729 4,76 <0,200 0,412 2,89 9,40 <0,238 

AS 0,81 <1,00 

AT 3,30 5,9 6,2 1,30 0,490 5,2 <1,00 0,400 2,90 11,8 <1,00 

AU 5,77 

AV 6,74 6,96 1,28 0,360 5,49 0,100 0,370 2,04 14,2 

AW 2,45 7,32 5,35 1,20 0,191 5,18 0,109 0,427 2,49 9,72 0,0226 

AX 3,38 5,8 6,2 1,22 0,56 5,4 <1,00 0,447 3,07 11,9 <1,00 

AY 6,826 1,272 0,600 <0,5 0,441 3,197 13,00 <0,5 

AZ 6,2 1,18 0,58 7,40 <3,00 14,6 

alle Angaben in µg/l 
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Messunsicherheiten Probe M157B 

Lithium 

 

Mangan 

 

Molybdän 

 

Nickel 

 

Quecksilber 

 

Selen 

 

Silber 

 

Uran 

 

Vanadium 

 

Zink 

 

Zinn 

 

Sollwert 0,03 0,05 0,06 0,03 0,01 0,06 0,009 0,006 0,02 0,7 

Kontrollwert 0,42 0,45 0,80 0,11 0,11 0,66 0,008 0,047 0,25 1,7 

AA 0,54 0,99 1,03 0,19 0,110 0,70 0,018 0,072 0,51 1,94 

AB 0,399 0,699 0,709 0,107 0,597 

AC 1,13 1,11 0,20 0,078 1,0 0,54 

AD 0,50 0,63 0,66 0,12 0,086 0,61 0,043 0,30 1,2 

AE 0,71 1,19 1,09 0,23 0,106 1,15 0,025 0,090 0,60 2,1 

AF 0,23 0,05 0,18 0,05 0,05 0,27 

AG 0,54 0,22 0,06 0,31 0,034 1,01 

AH 0,268 0,64 0,69 0,117 0,58 0,0455 0,29 

AI 

AJ 

AK 0,34 0,3 0,35 0,10 0,05 0,8 0,01 0,04 0,30 1,1 

AL 0,029 0,035 0,012 0,028 0,005 0,219 0,002 0,014 0,065 0,133 

AM 0,56 1,4 1,38 0,31 0,11 1,07 0,56 2,38 

AN 0,31 0,60 0,67 0,12 0,54 0,01 0,044 0,30 1,2 

AO 0,11 0,19 0,16 0,09 5,0 0,09 1,0 0,013 0,14 0,95 1,0 

AP 1,28 1,21 0,24 0,11 1,06 0,023 0,64 2,4 

AQ 0,88 1,63 1,67 0,20 0,17 1,65 0,100 

AR 0,22 0,71 0,37 0,49 0,368 1,27 0,067 0,30 9,2 

AS 0,122 

AT 

AU 0,61 

AV 0,17 0,17 0,03 0,01 0,45 0,02 0,01 0,07 0,2 

AW 0,05 1,68 0,06 0,06 0,031 0,20 0,003 0,005 0,03 0,48 0,0054 

AX 0,608 1,04 1,12 0,220 0,022 0,972 0,0805 0,553 2,14 

AY 0,23 0,1 0,13 0,08 0,13 0,9 

AZ 0,4 0,11 0,09 1,11 0,45 1,7 

alle Angaben in µg/l 
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60

Labors

2,7

1,2

Einheit

±

±

±

±43,5MW ± VB(99%)

2,9Standardabw.

rel. Standardabw.

99,6WF ± VB(99%)

43,5

2,1

4,7

99,6

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

43n für Berechnung 41

%

%

0,9

2,0

100

Parameter Aluminium

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 43,7

IFA-Kontrolle 42,8

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

63,4

56,8

50,3

43,7

37,1

30,6

24,0

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

6,56 13,11 19,67

z-Score

6,6

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,3

2,1

µg/l

µg/l

±

±

34,4 2,93 79%µg/lA -2,69*
µg/lB

46,6 9,32 107%µg/lC 0,84
43,8 8,8 100%µg/lD 0,03

46,00 4,600 105%µg/lE 0,67
44,00 4 101%µg/lF 0,09
42,5 2,8 97%µg/lG -0,35

45,792 7,19 105%µg/lH 0,61
41,3 2,4 95%µg/lI -0,70

41,76 9,60 96%µg/lJ -0,56
43,6 5,2 100%µg/lK -0,03

µg/lL
40,3 6,0 92%µg/lM -0,98

µg/lN
45,3 4,53 104%µg/lO 0,46
47,0 0,1 108%µg/lP 0,96
44,9 4,5 103%µg/lQ 0,35

µg/lR
µg/lS

39,69 2,18 91%µg/lT -1,16
µg/lU

42,3 0,909 97%µg/lV -0,41
46,7 107%µg/lW 0,87

µg/lX
42,8 3,2 98%µg/lY -0,26
42,2 5,6 97%µg/lZ -0,43
47,7 7,15 109%µg/lAA 1,16
53,4 5,34 122%µg/lAB 2,81*
44,5 8,9 102%µg/lAC 0,23
41,6 4,6 95%µg/lAD -0,61
44,0 8,8 101%µg/lAE 0,09
43,2 0,25 99%µg/lAF -0,14

44,43 7,56 102%µg/lAG 0,21
45,0 4,50 103%µg/lAH 0,38
45,9 11,5 105%µg/lAI 0,64
42,8 98%µg/lAJ -0,26
45,1 4,5 103%µg/lAK 0,41
44,4 0,593 102%µg/lAL 0,20
42,9 10,3 98%µg/lAM -0,23
43,8 4,4 100%µg/lAN 0,03

40,18 1,11 92%µg/lAO -1,02
40,5 8,1 93%µg/lAP -0,93
41,7 12,5 95%µg/lAQ -0,58
44,1 6,1 101%µg/lAR 0,12

µg/lAS
43,7 100%µg/lAT 0,00

µg/lAU
43,3 0,7 99%µg/lAV -0,12
39,5 0,9 90%µg/lAW -1,22
43,7 7,87 100%µg/lAX 0,00

44,33 4,8 101%µg/lAY 0,18
41,1 4,3 94%µg/lAZ -0,75
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60

Labors

3,2

0,9

Einheit

±

±

±

±26,7MW ± VB(99%)

2,1Standardabw.

rel. Standardabw.

100,5WF ± VB(99%)

26,5

1,6

6,1

99,4

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

43n für Berechnung 41

%

%

0,7

2,6

100

Parameter Aluminium

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 26,6

IFA-Kontrolle 26,3

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

38,6

34,6

30,6

26,6

22,6

18,6

14,6

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

3,99 7,98 11,97

z-Score

7,7

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,2

1,3

µg/l

µg/l

±

±

22,9 1,95 86%µg/lA -1,76
µg/lB

28,9 5,77 109%µg/lC 1,09
26,5 5,3 100%µg/lD -0,05

33,00 3,30 124%µg/lE 3,05*
27,00 4 102%µg/lF 0,19
27,7 1,2 104%µg/lG 0,52

28,462 4,47 107%µg/lH 0,89
24,2 2,3 91%µg/lI -1,14

25,89 5,95 97%µg/lJ -0,34
27,6 3,3 104%µg/lK 0,48

µg/lL
24,4 3,66 92%µg/lM -1,05

µg/lN
28,5 2,85 107%µg/lO 0,90
29,0 0,1 109%µg/lP 1,14
26,8 2,7 101%µg/lQ 0,10

µg/lR
µg/lS

27,06 1,49 102%µg/lT 0,22
µg/lU

25,4 0,970 95%µg/lV -0,57
26,7 100%µg/lW 0,05

µg/lX
26,8 2,0 101%µg/lY 0,10
26,3 3,8 99%µg/lZ -0,14
29,5 4,42 111%µg/lAA 1,38
32,4 3,24 122%µg/lAB 2,76*
28,0 5,6 105%µg/lAC 0,67
25,3 2,8 95%µg/lAD -0,62
26,9 5,4 101%µg/lAE 0,14
25,9 0,3 97%µg/lAF -0,33

26,78 4,55 101%µg/lAG 0,09
28,3 2,83 106%µg/lAH 0,81
27,8 7,0 105%µg/lAI 0,57
27,9 105%µg/lAJ 0,62
27,3 2,7 103%µg/lAK 0,33
27,2 0,088 102%µg/lAL 0,29
24,7 5,9 93%µg/lAM -0,90
26,8 2,7 101%µg/lAN 0,10

22,85 0,57 86%µg/lAO -1,78
26,7 5,3 100%µg/lAP 0,05

24,81 7,44 93%µg/lAQ -0,85
25,6 3,6 96%µg/lAR -0,48

µg/lAS
26,2 98%µg/lAT -0,19

µg/lAU
25,9 0,14 97%µg/lAV -0,33
24,8 0,8 93%µg/lAW -0,86
26,7 4,81 100%µg/lAX 0,05

25,00 2,7 94%µg/lAY -0,76
23,4 2,4 88%µg/lAZ -1,52
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60

Labors

6,3

0,035

Einheit

±

±

±

±0,551MW ± VB(99%)

0,070Standardabw.

rel. Standardabw.

99,8WF ± VB(99%)

0,559

0,055

9,9

101,3

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

31n für Berechnung 30

%

%

0,028

5,0

100

Parameter Antimon

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 0,552

IFA-Kontrolle 0,587

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

0,800

0,718

0,635

0,552

0,469

0,386

0,304

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,0828 0,1656 0,2484

z-Score

12,8

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,017

0,041

µg/l

µg/l

±

±

0,55 0,062 100%µg/lA -0,04
µg/lB

0,53 0,0265 96%µg/lC -0,44
0,620 0,124 112%µg/lD 1,35

µg/lE
µg/lF

0,53 0,01 96%µg/lG -0,44
0,484 0,07 88%µg/lH -1,35

<1 •µg/lI
0,561 0,095 102%µg/lJ 0,18
0,562 0,079 102%µg/lK 0,20

µg/lL
0,481 0,120 87%µg/lM -1,41

µg/lN
0,57 0,057 103%µg/lO 0,36
0,51 0,05 92%µg/lP -0,84
0,58 0,06 105%µg/lQ 0,56

µg/lR
µg/lS

<2 •µg/lT
µg/lU
µg/lV

0,70 127%µg/lW 2,95
µg/lX
µg/lY

<1,0 •µg/lZ
0,586 0,088 106%µg/lAA 0,68

<2 •µg/lAB
<1 •µg/lAC

<1,0 •µg/lAD
0,553 0,111 100%µg/lAE 0,02
0,310 0,05 56%µg/lAF -4,82*
0,53 0,04 96%µg/lAG -0,44
0,59 0,059 107%µg/lAH 0,76

µg/lAI
0,495 90%µg/lAJ -1,13
0,55 0,05 100%µg/lAK -0,04

0,571 0,007 103%µg/lAL 0,38
0,61 0,12 111%µg/lAM 1,15
0,57 0,06 103%µg/lAN 0,36
0,51 0,02 92%µg/lAO -0,84
0,59 0,12 107%µg/lAP 0,76

< µg/lAQ
0,521 2,356 94%µg/lAR -0,62
<1,00 •µg/lAS
0,60 109%µg/lAT 0,96

0,640 0,058 116%µg/lAU 1,75
0,470 0,02 85%µg/lAV -1,63
0,475 0,041 86%µg/lAW -1,53
<1,00 •µg/lAX
0,573 0,02 104%µg/lAY 0,42
0,66 0,07 120%µg/lAZ 2,15
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60

Labors

6,4

0,10

Einheit

±

±

±

±1,64MW ± VB(99%)

0,24Standardabw.

rel. Standardabw.

100,7WF ± VB(99%)

1,61

0,14

8,5

98,7

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

40n für Berechnung 36

%

%

0,06

3,8

100

Parameter Antimon

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 1,63

IFA-Kontrolle 1,68

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

2,36

2,12

1,87

1,63

1,39

1,14

0,90

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,245 0,489 0,734

z-Score

14,9

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,02

0,12

µg/l

µg/l

±

±

0,95 0,107 58%µg/lA -4,58*
µg/lB

1,56 0,0778 96%µg/lC -0,47
1,79 0,36 110%µg/lD 1,08

µg/lE
µg/lF

1,55 0,03 95%µg/lG -0,54
1,491 0,23 91%µg/lH -0,94
1,46 0,18 90%µg/lI -1,15
1,61 0,27 99%µg/lJ -0,13
1,67 0,23 102%µg/lK 0,27

µg/lL
1,38 0,346 85%µg/lM -1,69

µg/lN
1,64 0,16 101%µg/lO 0,07
1,59 0,05 98%µg/lP -0,27
1,53 0,15 94%µg/lQ -0,67

µg/lR
µg/lS

2,14 0,50 131%µg/lT 3,44*
µg/lU
µg/lV

1,75 107%µg/lW 0,81
µg/lX
µg/lY

1,62 0,32 99%µg/lZ -0,07
1,71 0,26 105%µg/lAA 0,54
2,22 0,222 136%µg/lAB 3,98*
1,43 0,29 88%µg/lAC -1,35
1,62 0,16 99%µg/lAD -0,07
1,64 0,33 101%µg/lAE 0,07
1,57 0,06 96%µg/lAF -0,40
1,53 0,11 94%µg/lAG -0,67
1,73 0,173 106%µg/lAH 0,67

µg/lAI
1,39 85%µg/lAJ -1,62
1,58 0,2 97%µg/lAK -0,34
1,75 0,028 107%µg/lAL 0,81
1,78 0,36 109%µg/lAM 1,01
1,67 0,17 102%µg/lAN 0,27
1,61 0,04 99%µg/lAO -0,13
1,62 0,32 99%µg/lAP -0,07

1,516 0,45 93%µg/lAQ -0,77
1,54 0,44 94%µg/lAR -0,61
1,85 0,463 113%µg/lAS 1,48
2,40 147%µg/lAT 5,19*
1,74 0,16 107%µg/lAU 0,74
1,33 0,06 82%µg/lAV -2,02
1,41 0,06 87%µg/lAW -1,48
1,65 0,297 101%µg/lAX 0,13

1,663 0,05 102%µg/lAY 0,22
1,96 0,21 120%µg/lAZ 2,22
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60

Labors

3,5

0,09

Einheit

±

±

±

±2,60MW ± VB(99%)

0,21Standardabw.

rel. Standardabw.

104,7WF ± VB(99%)

2,60

0,21

8,0

104,7

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

41n für Berechnung 41

%

%

0,09

3,5

100

Parameter Arsen

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 2,48

IFA-Kontrolle 2,52

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

3,60

3,22

2,85

2,48

2,11

1,74

1,36

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,372 0,744 1,116

z-Score

8,0

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,02

0,28

µg/l

µg/l

±

±

2,22 0,151 90%µg/lA -1,33
µg/lB

2,59 0,207 104%µg/lC 0,56
2,78 0,56 112%µg/lD 1,53
2,30 0,276 93%µg/lE -0,92

µg/lF
2,36 0,08 95%µg/lG -0,61

2,425 0,28 98%µg/lH -0,28
2,47 0,46 100%µg/lI -0,05
2,64 0,71 106%µg/lJ 0,82
2,52 0,43 102%µg/lK 0,20

µg/lL
2,18 0,437 88%µg/lM -1,53

µg/lN
2,47 0,25 100%µg/lO -0,05
2,72 0,05 110%µg/lP 1,22
2,45 0,25 99%µg/lQ -0,15

µg/lR
2,54 102%µg/lS 0,31

µg/lT
µg/lU

2,80 0,101 113%µg/lV 1,63
2,71 109%µg/lW 1,17

µg/lX
µg/lY

2,67 0,41 108%µg/lZ 0,97
2,84 0,43 115%µg/lAA 1,84
2,84 0,284 115%µg/lAB 1,84
2,30 0,46 93%µg/lAC -0,92
2,48 0,25 100%µg/lAD 0,00
2,70 0,54 109%µg/lAE 1,12
3,08 0,15 124%µg/lAF 3,06
2,49 0,20 100%µg/lAG 0,05
2,83 0,283 114%µg/lAH 1,79

µg/lAI
3,03 122%µg/lAJ 2,81
2,53 0,3 102%µg/lAK 0,26
2,71 0,093 109%µg/lAL 1,17
2,50 0,75 101%µg/lAM 0,10
2,58 0,26 104%µg/lAN 0,51
2,76 0,06 111%µg/lAO 1,43
2,52 0,50 102%µg/lAP 0,20
2,53 0,76 102%µg/lAQ 0,26
2,34 0,70 94%µg/lAR -0,71

µg/lAS
2,40 97%µg/lAT -0,41
2,79 0,21 113%µg/lAU 1,58
2,81 0,1 113%µg/lAV 1,68
2,49 0,08 100%µg/lAW 0,05
2,51 0,452 101%µg/lAX 0,15

2,605 0,2 105%µg/lAY 0,64
2,90 0,44 117%µg/lAZ 2,14
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60

Labors

4,6

0,07

Einheit

±

±

±

±1,66MW ± VB(99%)

0,17Standardabw.

rel. Standardabw.

104,6WF ± VB(99%)

1,68

0,15

9,0

105,4

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

40n für Berechnung 39

%

%

0,07

4,1

100

Parameter Arsen

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 1,59

IFA-Kontrolle 1,63

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

2,31

2,07

1,83

1,59

1,35

1,11

0,87

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,239 0,477 0,716

z-Score

10,2

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,02

0,18

µg/l

µg/l

±

±

1,15 0,078 72%µg/lA -3,50*
µg/lB

1,69 0,135 106%µg/lC 0,80
1,84 0,37 116%µg/lD 1,99

1,500 0,1800 94%µg/lE -0,72
µg/lF

1,56 0,05 98%µg/lG -0,24
1,571 0,18 99%µg/lH -0,15
1,53 0,48 96%µg/lI -0,48
1,66 0,45 104%µg/lJ 0,56
1,63 0,28 103%µg/lK 0,32

µg/lL
1,39 0,277 87%µg/lM -1,59

µg/lN
1,56 0,16 98%µg/lO -0,24
1,81 0,05 114%µg/lP 1,75
1,57 0,16 99%µg/lQ -0,16

µg/lR
1,65 104%µg/lS 0,48

µg/lT
µg/lU

1,75 0,125 110%µg/lV 1,27
1,77 111%µg/lW 1,43

µg/lX
µg/lY

1,67 0,29 105%µg/lZ 0,64
1,85 0,28 116%µg/lAA 2,07
<2 •µg/lAB

1,40 0,28 88%µg/lAC -1,51
1,62 0,16 102%µg/lAD 0,24
1,71 0,34 108%µg/lAE 0,96
2,06 0,1 130%µg/lAF 3,74
1,52 0,12 96%µg/lAG -0,56
1,77 0,177 111%µg/lAH 1,43

µg/lAI
2,00 126%µg/lAJ 3,26
1,60 0,2 101%µg/lAK 0,08
1,75 0,081 110%µg/lAL 1,27
1,65 0,58 104%µg/lAM 0,48
1,68 0,17 106%µg/lAN 0,72
1,79 0,03 113%µg/lAO 1,59
1,61 0,32 101%µg/lAP 0,16

1,599 0,48 101%µg/lAQ 0,07
1,53 0,27 96%µg/lAR -0,48

µg/lAS
1,60 101%µg/lAT 0,08
1,98 0,15 125%µg/lAU 3,10
1,80 0,06 113%µg/lAV 1,67
1,63 0,08 103%µg/lAW 0,32
1,54 0,277 97%µg/lAX -0,40

1,688 0,13 106%µg/lAY 0,78
1,83 0,27 115%µg/lAZ 1,91
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60

Labors

2,7

0,5

Einheit

±

±

±

±20,1MW ± VB(99%)

1,2Standardabw.

rel. Standardabw.

100,3WF ± VB(99%)

20,1

1,2

6,1

100,3

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

39n für Berechnung 39

%

%

0,5

2,7

100

Parameter Barium

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 20,0

IFA-Kontrolle 19,6

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

29,0

26,0

23,0

20,0

17,0

14,0

11,0

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

3,00 6,00 9,00

z-Score

6,1

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,1

0,8

µg/l

µg/l

±

±

17,9 1,79 90%µg/lA -2,28
µg/lB

21,0 0,840 105%µg/lC 1,09
20,8 4,2 104%µg/lD 0,87

µg/lE
µg/lF

18,2 0,5 91%µg/lG -1,96
18,936 95%µg/lH -1,16

21,0 1,1 105%µg/lI 1,09
20,24 2,02 101%µg/lJ 0,26
22,0 2,2 110%µg/lK 2,17

µg/lL
18,9 2,83 95%µg/lM -1,20

µg/lN
20,0 0,20 100%µg/lO 0,00
20,5 0,05 103%µg/lP 0,54
20,7 2,1 104%µg/lQ 0,76

µg/lR
µg/lS
µg/lT

20,44 2,0 102%µg/lU 0,48
19,4 0,493 97%µg/lV -0,65
20,6 103%µg/lW 0,65

µg/lX
20,0 1,5 100%µg/lY 0,00
19,5 1,9 98%µg/lZ -0,54
20,5 3,07 103%µg/lAA 0,54
20,6 2,06 103%µg/lAB 0,65
19,0 3,8 95%µg/lAC -1,09
19,3 1,9 97%µg/lAD -0,76
22,0 4,4 110%µg/lAE 2,17
23,6 0,3 118%µg/lAF 3,91

19,83 1,19 99%µg/lAG -0,18
21,4 2,14 107%µg/lAH 1,52

µg/lAI
21,2 106%µg/lAJ 1,30
20,2 2,0 101%µg/lAK 0,22
20,9 0,261 105%µg/lAL 0,98
19,0 4,6 95%µg/lAM -1,09
19,8 2,0 99%µg/lAN -0,22

20,75 0,22 104%µg/lAO 0,82
20,2 4,04 101%µg/lAP 0,22
17,7 5,33 89%µg/lAQ -2,50
19,2 1,3 96%µg/lAR -0,87

µg/lAS
19,7 99%µg/lAT -0,33

µg/lAU
17,6 0,63 88%µg/lAV -2,61
18,8 0,3 94%µg/lAW -1,30
21,0 3,78 105%µg/lAX 1,09

20,22 1,4 101%µg/lAY 0,24
µg/lAZ
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60

Labors

3,1

1,4

Einheit

±

±

±

±45,8MW ± VB(99%)

3,2Standardabw.

rel. Standardabw.

100,9WF ± VB(99%)

45,2

2,1

4,6

99,6

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

39n für Berechnung 37

%

%

0,9

2,1

100

Parameter Barium

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 45,4

IFA-Kontrolle 44,1

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

65,8

59,0

52,2

45,4

38,6

31,8

25,0

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

6,81 13,62 20,43

z-Score

7,0

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,2

0,9

µg/l

µg/l

±

±

41,5 4,15 91%µg/lA -1,87
µg/lB

47,7 1,91 105%µg/lC 1,10
47,2 9,4 104%µg/lD 0,86

µg/lE
µg/lF

41,3 1,0 91%µg/lG -1,96
44,638 98%µg/lH -0,36

46,8 1,3 103%µg/lI 0,67
45,24 4,52 100%µg/lJ -0,08
48,4 4,8 107%µg/lK 1,44

µg/lL
41,6 6,2 92%µg/lM -1,82

µg/lN
46,4 4,6 102%µg/lO 0,48
47,0 0,05 104%µg/lP 0,77
46,2 4,6 102%µg/lQ 0,38

µg/lR
µg/lS
µg/lT

44,43 4,4 98%µg/lU -0,46
45,7 0,454 101%µg/lV 0,14
46,9 103%µg/lW 0,72

µg/lX
45,1 3,4 99%µg/lY -0,14
45,4 4,5 100%µg/lZ 0,00
46,3 6,94 102%µg/lAA 0,43
46,8 4,68 103%µg/lAB 0,67
42,8 8,6 94%µg/lAC -1,24
44,3 4,4 98%µg/lAD -0,53
48,8 9,8 107%µg/lAE 1,63
55,7 0,32 123%µg/lAF 4,93*

44,95 2,70 99%µg/lAG -0,22
47,6 4,76 105%µg/lAH 1,05

µg/lAI
47,2 104%µg/lAJ 0,86
45,4 4,5 100%µg/lAK 0,00
48,4 0,105 107%µg/lAL 1,44
43,4 10,4 96%µg/lAM -0,96
45,0 4,5 99%µg/lAN -0,19

44,88 0,70 99%µg/lAO -0,25
44,0 8,8 97%µg/lAP -0,67
40,7 12,2 90%µg/lAQ -2,25
43,0 2,8 95%µg/lAR -1,15

µg/lAS
44,1 97%µg/lAT -0,62

µg/lAU
56,8 4,1 125%µg/lAV 5,46*
42,8 0,5 94%µg/lAW -1,24
46,2 8,32 102%µg/lAX 0,38

45,30 3,2 100%µg/lAY -0,05
µg/lAZ
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Labors

2,7

0,19

Einheit

±

±

±

±6,83MW ± VB(99%)

0,46Standardabw.

rel. Standardabw.

96,2WF ± VB(99%)

6,83

0,46

6,8

96,2

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

41n für Berechnung 41

%

%

0,19

2,7

100

Parameter Blei

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 7,10

IFA-Kontrolle 7,01

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

10,30

9,23

8,17

7,10

6,04

4,97

3,91

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

1,065 2,130 3,195

z-Score

6,8

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,04

0,21

µg/l

µg/l

±

±

6,27 0,598 88%µg/lA -1,60
µg/lB

6,42 0,257 90%µg/lC -1,31
7,15 1,43 101%µg/lD 0,10

7,100 0,568 100%µg/lE 0,00
µg/lF

6,43 0,11 91%µg/lG -1,29
6,952 1,15 98%µg/lH -0,29
6,49 0,09 91%µg/lI -1,18
6,37 0,64 90%µg/lJ -1,41
6,81 0,82 96%µg/lK -0,56

µg/lL
6,6 0,99 93%µg/lM -0,96

µg/lN
7,6 0,76 107%µg/lO 0,96

7,05 0,05 99%µg/lP -0,10
7,24 0,72 102%µg/lQ 0,27

µg/lR
6,60 93%µg/lS -0,96
7,29 0,40 103%µg/lT 0,37

µg/lU
6,67 0,0859 94%µg/lV -0,83
7,3 103%µg/lW 0,39

µg/lX
µg/lY

6,91 0,83 97%µg/lZ -0,37
7,24 1,09 102%µg/lAA 0,27
6,69 0,669 94%µg/lAB -0,79
6,35 1,27 89%µg/lAC -1,45
6,94 0,74 98%µg/lAD -0,31
7,25 1,45 102%µg/lAE 0,29
7,41 0,1 104%µg/lAF 0,60
6,84 0,34 96%µg/lAG -0,50
7,00 0,70 99%µg/lAH -0,19

µg/lAI
5,68 80%µg/lAJ -2,74
6,5 0,65 92%µg/lAK -1,16

7,39 0,049 104%µg/lAL 0,56
7,53 1,88 106%µg/lAM 0,83
6,70 0,67 94%µg/lAN -0,77
6,56 0,19 92%µg/lAO -1,04
7,01 1,40 99%µg/lAP -0,17
5,79 1,74 82%µg/lAQ -2,53
6,74 0,80 95%µg/lAR -0,69

µg/lAS
7,2 101%µg/lAT 0,19

µg/lAU
6,98 0,2 98%µg/lAV -0,23
5,73 0,10 81%µg/lAW -2,64
7,1 1,28 100%µg/lAX 0,00

7,115 0,24 100%µg/lAY 0,03
7,06 0,46 99%µg/lAZ -0,08
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Labors

3,0

0,13

Einheit

±

±

±

±4,04MW ± VB(99%)

0,30Standardabw.

rel. Standardabw.

95,7WF ± VB(99%)

4,04

0,30

7,5

95,7

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

41n für Berechnung 41

%

%

0,13

3,0

100

Parameter Blei

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 4,22

IFA-Kontrolle 4,20

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

6,12

5,49

4,85

4,22

3,59

2,95

2,32

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,633 1,266 1,899

z-Score

7,5

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,03

0,13

µg/l

µg/l

±

±

3,63 0,346 86%µg/lA -1,92
µg/lB

3,81 0,152 90%µg/lC -1,33
4,27 0,85 101%µg/lD 0,16

4,100 0,328 97%µg/lE -0,39
µg/lF

3,85 0,06 91%µg/lG -1,20
4,143 0,69 98%µg/lH -0,25
3,84 0,08 91%µg/lI -1,23
3,76 0,38 89%µg/lJ -1,49
4,14 0,50 98%µg/lK -0,26

µg/lL
3,83 0,57 91%µg/lM -1,27

µg/lN
4,51 0,45 107%µg/lO 0,94
4,15 0,05 98%µg/lP -0,23
4,16 0,42 99%µg/lQ -0,19

µg/lR
3,91 93%µg/lS -1,01
4,44 0,24 105%µg/lT 0,71

µg/lU
3,79 0,0897 90%µg/lV -1,40
4,74 112%µg/lW 1,69

µg/lX
µg/lY

4,10 0,49 97%µg/lZ -0,39
4,31 0,65 102%µg/lAA 0,29
4,04 0,404 96%µg/lAB -0,58
3,68 0,74 87%µg/lAC -1,75
4,07 0,43 96%µg/lAD -0,49
4,33 0,86 103%µg/lAE 0,36
4,12 0,05 98%µg/lAF -0,32
4,08 0,20 97%µg/lAG -0,45
4,17 0,417 99%µg/lAH -0,16

µg/lAI
3,29 78%µg/lAJ -3,02
3,90 0,39 92%µg/lAK -1,04
4,60 0,063 109%µg/lAL 1,23
4,06 1,02 96%µg/lAM -0,52
4,00 0,40 95%µg/lAN -0,71
3,83 0,13 91%µg/lAO -1,27
4,23 0,85 100%µg/lAP 0,03
3,49 1,05 83%µg/lAQ -2,37
3,92 0,47 93%µg/lAR -0,97

µg/lAS
4,30 102%µg/lAT 0,26

µg/lAU
4,02 0,03 95%µg/lAV -0,65
3,38 0,05 80%µg/lAW -2,73
4,19 0,754 99%µg/lAX -0,10

4,206 0,14 100%µg/lAY -0,05
4,20 0,027 100%µg/lAZ -0,06
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60

Labors

2,9

0,04

Einheit

±

±

±

±1,44MW ± VB(99%)

0,10Standardabw.

rel. Standardabw.

98,7WF ± VB(99%)

1,44

0,10

7,0

98,7

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

42n für Berechnung 42

%

%

0,04

2,9

100

Parameter Cadmium

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 1,46

IFA-Kontrolle 1,42

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

2,12

1,90

1,68

1,46

1,24

1,02

0,80

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,219 0,438 0,657

z-Score

7,0

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,01

0,09

µg/l

µg/l

±

±

1,34 0,035 92%µg/lA -1,47
µg/lB

1,43 0,0855 98%µg/lC -0,37
1,50 0,30 103%µg/lD 0,49

1,410 0,1128 97%µg/lE -0,61
µg/lF

1,37 0,03 94%µg/lG -1,10
1,374 0,15 94%µg/lH -1,05
1,39 0,1 95%µg/lI -0,86
1,44 0,32 99%µg/lJ -0,24
1,46 0,18 100%µg/lK 0,00

µg/lL
1,43 0,185 98%µg/lM -0,37

µg/lN
1,58 0,16 108%µg/lO 1,47
1,48 0,02 101%µg/lP 0,24
1,41 0,14 97%µg/lQ -0,61

µg/lR
1,49 102%µg/lS 0,37
1,40 0,07 96%µg/lT -0,73

µg/lU
1,46 0,0564 100%µg/lV 0,00
1,50 103%µg/lW 0,49

µg/lX
µg/lY

1,45 0,19 99%µg/lZ -0,12
1,55 0,23 106%µg/lAA 1,10
1,24 0,124 85%µg/lAB -2,69
1,25 0,25 86%µg/lAC -2,57
1,43 0,14 98%µg/lAD -0,37
1,51 0,30 103%µg/lAE 0,61
1,30 0,05 89%µg/lAF -1,96
1,43 0,09 98%µg/lAG -0,37
1,60 0,160 110%µg/lAH 1,71

µg/lAI
1,63 112%µg/lAJ 2,08
1,44 0,08 99%µg/lAK -0,24
1,56 0,043 107%µg/lAL 1,22
1,22 0,30 84%µg/lAM -2,94
1,45 0,15 99%µg/lAN -0,12
1,57 0,03 108%µg/lAO 1,35
1,50 0,30 103%µg/lAP 0,49
1,25 0,38 86%µg/lAQ -2,57
1,29 0,24 88%µg/lAR -2,08

µg/lAS
1,40 96%µg/lAT -0,73
1,50 0,082 103%µg/lAU 0,49
1,58 0,04 108%µg/lAV 1,47
1,38 0,03 95%µg/lAW -0,98
1,50 0,270 103%µg/lAX 0,49

1,491 0,1 102%µg/lAY 0,38
1,56 0,11 107%µg/lAZ 1,22
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60

Labors

2,9

0,05

Einheit

±

±

±

±1,75MW ± VB(99%)

0,12Standardabw.

rel. Standardabw.

99,6WF ± VB(99%)

1,75

0,12

7,0

99,6

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

42n für Berechnung 42

%

%

0,05

2,9

100

Parameter Cadmium

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 1,76

IFA-Kontrolle 1,71

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

2,55

2,29

2,02

1,76

1,50

1,23

0,97

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,264 0,528 0,792

z-Score

7,0

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,01

0,10

µg/l

µg/l

±

±

1,64 0,104 93%µg/lA -1,22
µg/lB

1,71 0,103 97%µg/lC -0,51
1,83 0,37 104%µg/lD 0,71

1,700 0,136 97%µg/lE -0,61
µg/lF

1,65 0,06 94%µg/lG -1,12
1,771 1,91 101%µg/lH 0,11
1,68 0,04 95%µg/lI -0,81
1,71 0,38 97%µg/lJ -0,51
1,79 0,22 102%µg/lK 0,30

µg/lL
1,77 0,230 101%µg/lM 0,10

µg/lN
2,01 0,20 114%µg/lO 2,54
1,79 0,02 102%µg/lP 0,30
1,70 0,17 97%µg/lQ -0,61

µg/lR
1,80 102%µg/lS 0,41
1,67 0,08 95%µg/lT -0,91

µg/lU
1,71 0,0557 97%µg/lV -0,51
1,85 105%µg/lW 0,91

µg/lX
µg/lY

1,77 0,23 101%µg/lZ 0,10
1,87 0,28 106%µg/lAA 1,12
1,59 0,159 90%µg/lAB -1,72
1,50 0,30 85%µg/lAC -2,64
1,73 0,17 98%µg/lAD -0,30
1,84 0,37 105%µg/lAE 0,81
1,69 0,05 96%µg/lAF -0,71
1,72 0,10 98%µg/lAG -0,41
1,96 0,196 111%µg/lAH 2,03

µg/lAI
1,95 111%µg/lAJ 1,93
1,72 0,17 98%µg/lAK -0,41
1,85 0,042 105%µg/lAL 0,91
1,50 0,37 85%µg/lAM -2,64
1,74 0,17 99%µg/lAN -0,20
1,90 0,04 108%µg/lAO 1,42
1,79 0,36 102%µg/lAP 0,30
1,54 0,46 88%µg/lAQ -2,23
1,52 0,08 86%µg/lAR -2,44

µg/lAS
1,70 97%µg/lAT -0,61
1,82 0,10 103%µg/lAU 0,61
1,92 0,04 109%µg/lAV 1,62
1,68 0,03 95%µg/lAW -0,81
1,78 0,320 101%µg/lAX 0,20

1,820 0,12 103%µg/lAY 0,61
1,94 0,14 110%µg/lAZ 1,83
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60

Labors

13,3

0,29

Einheit

±

±

±

±2,19MW ± VB(99%)

0,39Standardabw.

rel. Standardabw.

101,6WF ± VB(99%)

2,09

0,10

4,9

97,3

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

16n für Berechnung 15

%

%

0,08

3,7

100

Parameter Cer

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 2,15

IFA-Kontrolle 2,11

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

3,12

2,80

2,47

2,15

1,83

1,51

1,18

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,323 0,645 0,968

z-Score

17,7

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,01

0,13

µg/l

µg/l

±

±

µg/lA
µg/lB

2,03 0,203 94%µg/lC -1,19
µg/lD
µg/lE
µg/lF

2,05 0,07 95%µg/lG -0,99
µg/lH
µg/lI

2,13 0,32 99%µg/lJ -0,20
µg/lK
µg/lL

2,01 0,101 93%µg/lM -1,39
µg/lN
µg/lO

2,14 0,02 100%µg/lP -0,10
2,21 0,22 103%µg/lQ 0,59

µg/lR
µg/lS
µg/lT
µg/lU
µg/lV
µg/lW
µg/lX
µg/lY
µg/lZ

2,20 0,33 102%µg/lAA 0,49
µg/lAB
µg/lAC

2,07 0,31 96%µg/lAD -0,79
2,26 0,45 105%µg/lAE 1,09

µg/lAF
µg/lAG
µg/lAH
µg/lAI
µg/lAJ

2,14 0,2 100%µg/lAK -0,10
2,05 0,038 95%µg/lAL -0,99

µg/lAM
µg/lAN

2,08 0,04 97%µg/lAO -0,69
µg/lAP

3,59 1,08 167%µg/lAQ 14,25*
1,95 0,12 91%µg/lAR -1,98

µg/lAS
µg/lAT
µg/lAU
µg/lAV

1,88 0,18 87%µg/lAW -2,67
2,17 0,391 101%µg/lAX 0,20

µg/lAY
µg/lAZ

38 von 175



A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

Q

Q

R

R

S

S

T

T

U

U

V

V

W

W

X

X

Y

Y

Z

Z

AA

AA

AB

AB

AC

AC

AD

AD

AE

AE

AF

AF

AG

AG

AH

AH

AI

AI

AJ

AJ

AK

AK

AL

AL

AM

AM

AN

AN

AO

AO

AP

AP

AQ

AQ

AR

AR

AS

AS

AT

AT

AU

AU

AV

AV

AW

AW

AX

AX

AY

AY

AZ

AZ

60

Labors

66,7

0,69

Einheit

±

±

±

±1,23MW ± VB(99%)

0,93Standardabw.

rel. Standardabw.

119,7WF ± VB(99%)

1,00

0,05

5,1

97,1

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

16n für Berechnung 15

%

%

0,04

3,8

100

Parameter Cer

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 1,03

IFA-Kontrolle 1,00

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

1,49

1,34

1,18

1,03

0,88

0,72

0,57

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,155 0,309 0,464

z-Score

75,5

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,01

0,07

µg/l

µg/l

±

±

µg/lA
µg/lB

0,973 0,0973 94%µg/lC -1,18
µg/lD
µg/lE
µg/lF

1,00 0,04 97%µg/lG -0,62
µg/lH
µg/lI

1,01 0,15 98%µg/lJ -0,41
µg/lK
µg/lL

0,94 0,0470 91%µg/lM -1,86
µg/lN
µg/lO

1,06 0,02 103%µg/lP 0,62
1,04 0,1 101%µg/lQ 0,21

µg/lR
µg/lS
µg/lT
µg/lU
µg/lV
µg/lW
µg/lX
µg/lY
µg/lZ

1,05 0,16 102%µg/lAA 0,41
µg/lAB
µg/lAC

1,01 0,15 98%µg/lAD -0,41
1,08 0,21 105%µg/lAE 1,03

µg/lAF
µg/lAG
µg/lAH
µg/lAI
µg/lAJ

1,02 0,1 99%µg/lAK -0,21
0,993 0,018 96%µg/lAL -0,76

µg/lAM
µg/lAN

0,92 0,02 89%µg/lAO -2,27
µg/lAP

4,72 1,42 458%µg/lAQ 76,22*
0,950 0,114 92%µg/lAR -1,65

µg/lAS
µg/lAT
µg/lAU
µg/lAV

0,92 0,05 89%µg/lAW -2,27
1,04 0,187 101%µg/lAX 0,21

µg/lAY
µg/lAZ
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60

Labors

3,2

0,12

Einheit

±

±

±

±3,72MW ± VB(99%)

0,27Standardabw.

rel. Standardabw.

100,8WF ± VB(99%)

3,68

0,21

5,7

99,7

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

40n für Berechnung 38

%

%

0,09

2,5

100

Parameter Chrom

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 3,69

IFA-Kontrolle 3,66

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

5,35

4,80

4,24

3,69

3,14

2,58

2,03

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,554 1,107 1,661

z-Score

7,3

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,03

0,11

µg/l

µg/l

±

±

3,20 0,155 87%µg/lA -2,01
µg/lB

3,77 0,415 102%µg/lC 0,33
3,95 0,99 107%µg/lD 1,07

3,500 0,4200 95%µg/lE -0,78
µg/lF

3,44 0,08 93%µg/lG -1,03
3,778 0,49 102%µg/lH 0,36

<5 •µg/lI
3,54 0,32 96%µg/lJ -0,62
3,62 0,69 98%µg/lK -0,29

µg/lL
3,36 0,336 91%µg/lM -1,36

µg/lN
3,73 0,37 101%µg/lO 0,16
4,25 0,05 115%µg/lP 2,30
3,65 0,37 99%µg/lQ -0,16

µg/lR
3,62 98%µg/lS -0,29
3,78 0,22 102%µg/lT 0,37

µg/lU
3,62 0,0904 98%µg/lV -0,29
3,76 102%µg/lW 0,29

µg/lX
3,51 0,35 95%µg/lY -0,74
3,59 0,58 97%µg/lZ -0,41
3,88 0,58 105%µg/lAA 0,78
<5 •µg/lAB

3,48 0,70 94%µg/lAC -0,86
3,57 0,36 97%µg/lAD -0,49
3,70 0,74 100%µg/lAE 0,04
3,81 0,25 103%µg/lAF 0,49
3,44 0,31 93%µg/lAG -1,03
3,60 0,360 98%µg/lAH -0,37

µg/lAI
4,03 109%µg/lAJ 1,40
3,68 0,37 100%µg/lAK -0,04
3,75 0,013 102%µg/lAL 0,25
3,45 1,04 93%µg/lAM -0,99
3,70 0,37 100%µg/lAN 0,04
4,36 0,03 118%µg/lAO 2,75*
3,77 0,75 102%µg/lAP 0,33
3,54 1,06 96%µg/lAQ -0,62
3,57 1,43 97%µg/lAR -0,49

µg/lAS
4,60 125%µg/lAT 3,74*

µg/lAU
4,12 0,06 112%µg/lAV 1,77
3,52 0,13 95%µg/lAW -0,70
3,80 0,684 103%µg/lAX 0,45

3,842 0,16 104%µg/lAY 0,62
3,94 0,45 107%µg/lAZ 1,03
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60

Labors

2,6

0,13

Einheit

±

±

±

±5,02MW ± VB(99%)

0,31Standardabw.

rel. Standardabw.

101,7WF ± VB(99%)

5,00

0,28

5,7

101,3

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

42n für Berechnung 41

%

%

0,12

2,4

100

Parameter Chrom

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 4,94

IFA-Kontrolle 4,89

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

7,16

6,42

5,68

4,94

4,20

3,46

2,72

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,741 1,482 2,223

z-Score

6,2

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,04

0,15

µg/l

µg/l

±

±

4,51 0,218 91%µg/lA -1,32
µg/lB

5,15 0,566 104%µg/lC 0,64
5,22 1,31 106%µg/lD 0,86

4,800 0,576 97%µg/lE -0,43
µg/lF

4,72 0,14 96%µg/lG -0,67
5,186 0,67 105%µg/lH 0,75

5,5 0,4 111%µg/lI 1,72
4,65 0,42 94%µg/lJ -0,89
4,92 0,93 100%µg/lK -0,06

µg/lL
4,53 0,453 92%µg/lM -1,26

µg/lN
4,90 0,49 99%µg/lO -0,12
5,05 0,05 102%µg/lP 0,34
4,96 0,5 100%µg/lQ 0,06

µg/lR
4,86 98%µg/lS -0,25
5,01 0,29 101%µg/lT 0,21

µg/lU
5,17 0,0875 105%µg/lV 0,71
5,1 103%µg/lW 0,49

µg/lX
4,72 0,47 96%µg/lY -0,67
4,78 0,75 97%µg/lZ -0,49
5,21 0,78 105%µg/lAA 0,83
5,46 0,546 111%µg/lAB 1,59
4,63 0,93 94%µg/lAC -0,95
4,88 0,49 99%µg/lAD -0,18
4,97 0,99 101%µg/lAE 0,09
4,84 0,24 98%µg/lAF -0,31
4,66 0,42 94%µg/lAG -0,86
5,1 0,51 103%µg/lAH 0,49

µg/lAI
5,31 107%µg/lAJ 1,13
4,96 0,5 100%µg/lAK 0,06
4,97 0,074 101%µg/lAL 0,09
5,02 1,51 102%µg/lAM 0,25
4,97 0,50 101%µg/lAN 0,09
5,91 0,15 120%µg/lAO 2,98*
5,25 1,05 106%µg/lAP 0,95
4,80 1,44 97%µg/lAQ -0,43
4,77 1,91 97%µg/lAR -0,52

µg/lAS
5,8 117%µg/lAT 2,64

µg/lAU
5,58 0,17 113%µg/lAV 1,96
4,77 0,13 97%µg/lAW -0,52
5,0 0,288 101%µg/lAX 0,18

5,156 0,26 104%µg/lAY 0,66
5,26 0,59 106%µg/lAZ 0,98
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60

Labors

6,1

0,030

Einheit

±

±

±

±0,494MW ± VB(99%)

0,055Standardabw.

rel. Standardabw.

100,2WF ± VB(99%)

0,501

0,041

8,2

101,7

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

26n für Berechnung 25

%

%

0,023

4,6

100

Parameter Cobalt

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 0,493

IFA-Kontrolle 0,510

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

0,715

0,641

0,567

0,493

0,419

0,345

0,271

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,0740 0,1479 0,2219

z-Score

11,1

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,006

0,020

µg/l

µg/l

±

±

0,310 0,031 63%µg/lA -5,38*
µg/lB

0,478 0,0335 97%µg/lC -0,44
0,523 0,105 106%µg/lD 0,88

µg/lE
µg/lF

0,440 0,015 89%µg/lG -1,56
0,472 0,04 96%µg/lH -0,62

<5 •µg/lI
0,553 0,133 112%µg/lJ 1,76
0,470 0,047 95%µg/lK -0,68

µg/lL
0,443 0,089 90%µg/lM -1,47

µg/lN
<5,0 •µg/lO
0,57 0,02 116%µg/lP 2,26
0,50 0,05 101%µg/lQ 0,21

µg/lR
<0,50 •µg/lS

µg/lT
<1,000 0,10 •µg/lU
<1,00 •µg/lV
0,505 102%µg/lW 0,35

µg/lX
µg/lY

0,470 0,047 95%µg/lZ -0,68
0,516 0,077 105%µg/lAA 0,68

<5 •µg/lAB
<1 •µg/lAC

<1,0 •µg/lAD
0,512 0,102 104%µg/lAE 0,56
<0,1 FNµg/lAF

µg/lAG
0,55 0,055 112%µg/lAH 1,68

µg/lAI
0,550 112%µg/lAJ 1,68
0,486 0,05 99%µg/lAK -0,21
0,521 0,005 106%µg/lAL 0,82
0,480 0,096 97%µg/lAM -0,38
0,493 0,05 100%µg/lAN 0,00
0,51 0,01 103%µg/lAO 0,50
<1,0 •µg/lAP

< µg/lAQ
0,440 0,181 89%µg/lAR -1,56

µg/lAS
0,60 122%µg/lAT 3,15

µg/lAU
0,460 0,02 93%µg/lAV -0,97
0,484 0,021 98%µg/lAW -0,26
<1,00 •µg/lAX
0,506 0,02 103%µg/lAY 0,38

µg/lAZ
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60

Labors

3,2

0,07

Einheit

±

±

±

±2,04MW ± VB(99%)

0,14Standardabw.

rel. Standardabw.

98,4WF ± VB(99%)

2,04

0,14

7,0

98,4

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

34n für Berechnung 34

%

%

0,07

3,2

100

Parameter Cobalt

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 2,07

IFA-Kontrolle 2,16

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

3,00

2,69

2,38

2,07

1,76

1,45

1,14

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,311 0,621 0,932

z-Score

7,0

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,01

0,09

µg/l

µg/l

±

±

1,76 0,018 85%µg/lA -2,17
µg/lB

2,033 0,142 98%µg/lC -0,26
2,15 0,43 104%µg/lD 0,56

µg/lE
µg/lF

1,91 0,01 92%µg/lG -1,12
2,006 0,18 97%µg/lH -0,45

<5 •µg/lI
2,03 0,49 98%µg/lJ -0,28
2,02 0,20 98%µg/lK -0,35

µg/lL
1,89 0,377 91%µg/lM -1,26

µg/lN
<5,0 •µg/lO
2,15 0,02 104%µg/lP 0,56
2,12 0,21 102%µg/lQ 0,35

µg/lR
1,93 93%µg/lS -0,98

µg/lT
2,020 0,20 98%µg/lU -0,35
1,90 0,142 92%µg/lV -1,19
2,18 105%µg/lW 0,77

µg/lX
µg/lY

2,01 0,20 97%µg/lZ -0,42
2,17 0,33 105%µg/lAA 0,70
<5 •µg/lAB

1,90 0,38 92%µg/lAC -1,19
2,04 0,20 99%µg/lAD -0,21
1,99 0,39 96%µg/lAE -0,56
1,93 0,05 93%µg/lAF -0,98

µg/lAG
2,26 0,226 109%µg/lAH 1,33

µg/lAI
2,32 112%µg/lAJ 1,75
2,02 0,2 98%µg/lAK -0,35
2,15 0,027 104%µg/lAL 0,56

1,950 0,390 94%µg/lAM -0,84
2,06 0,21 100%µg/lAN -0,07
2,35 0,06 114%µg/lAO 1,96
2,11 0,42 102%µg/lAP 0,28

< µg/lAQ
1,91 0,45 92%µg/lAR -1,12

µg/lAS
2,10 101%µg/lAT 0,21

µg/lAU
1,67 0,03 81%µg/lAV -2,80
1,99 0,05 96%µg/lAW -0,56
2,12 0,382 102%µg/lAX 0,35

2,126 0,09 103%µg/lAY 0,39
µg/lAZ
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60

Labors

3,1

1,5

Einheit

±

±

±

±49,5MW ± VB(99%)

3,8Standardabw.

rel. Standardabw.

99,3WF ± VB(99%)

49,8

3,5

7,0

99,8

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

44n für Berechnung 43

%

%

1,4

2,9

100

Parameter Eisen

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 49,9

IFA-Kontrolle 51,4

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

72,4

64,9

57,4

49,9

42,4

34,9

27,4

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

7,49 14,97 22,46

z-Score

7,7

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,2

3,6

µg/l

µg/l

±

±

41,4 2,18 83%µg/lA -2,51
µg/lB

52,2 11,0 105%µg/lC 0,68
54,4 10,9 109%µg/lD 1,33

52,00 13,52 104%µg/lE 0,62
59,00 4 118%µg/lF 2,68
47,2 1,7 95%µg/lG -0,80

50,883 6,16 102%µg/lH 0,29
45,5 1,7 91%µg/lI -1,30

47,11 6,12 94%µg/lJ -0,82
48,2 8,7 97%µg/lK -0,50

µg/lL
45,0 6,8 90%µg/lM -1,44

µg/lN
49,3 4,93 99%µg/lO -0,18
55,5 0,5 111%µg/lP 1,65
51,5 5,2 103%µg/lQ 0,47

µg/lR
48,2 97%µg/lS -0,50

38,84 1,35 78%µg/lT -3,26*
µg/lU

50,9 0,949 102%µg/lV 0,29
49,9 100%µg/lW 0,00
48,7 5,0 98%µg/lX -0,35
49,9 5,0 100%µg/lY 0,00
52,6 5,4 105%µg/lZ 0,80
52,4 7,87 105%µg/lAA 0,74
53,7 5,37 108%µg/lAB 1,12
45,5 9,1 91%µg/lAC -1,30
49,4 5,5 99%µg/lAD -0,15
51,8 10,4 104%µg/lAE 0,56
48,7 2,5 98%µg/lAF -0,35

47,45 4,75 95%µg/lAG -0,72
49,2 4,92 99%µg/lAH -0,21
46,7 5,6 94%µg/lAI -0,94
53,1 106%µg/lAJ 0,94
49,4 2,5 99%µg/lAK -0,15
50,1 0,197 100%µg/lAL 0,06
44,9 10,8 90%µg/lAM -1,47
47,9 4,8 96%µg/lAN -0,59

51,68 1,12 104%µg/lAO 0,52
51,5 10,3 103%µg/lAP 0,47
44,4 13,3 89%µg/lAQ -1,62
51,1 10,8 102%µg/lAR 0,35

µg/lAS
49,3 99%µg/lAT -0,18

µg/lAU
55,8 1,17 112%µg/lAV 1,74
44,3 1,7 89%µg/lAW -1,65
51 9 102%µg/lAX 0,32

µg/lAY
51,7 3,3 104%µg/lAZ 0,53
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60

Labors

3,4

2,4

Einheit

±

±

±

±71,0MW ± VB(99%)

6,0Standardabw.

rel. Standardabw.

98,9WF ± VB(99%)

71,5

4,9

6,8

99,6

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

44n für Berechnung 43

%

%

2,0

2,8

100

Parameter Eisen

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 71,8

IFA-Kontrolle 74,1

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

104,1

93,3

82,6

71,8

61,0

50,3

39,5

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

10,77 21,54 32,31

z-Score

8,5

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,3

5,2

µg/l

µg/l

±

±

59,2 4,11 82%µg/lA -2,58
µg/lB

74,4 15,6 104%µg/lC 0,53
77,4 15,5 108%µg/lD 1,15

73,00 18,98 102%µg/lE 0,25
72,00 4 100%µg/lF 0,04
69,3 1,7 97%µg/lG -0,51

74,432 9,01 104%µg/lH 0,54
69,1 2,5 96%µg/lI -0,55

67,37 8,76 94%µg/lJ -0,91
70,4 12,7 98%µg/lK -0,29

µg/lL
65 9,8 91%µg/lM -1,39

µg/lN
71 7,1 99%µg/lO -0,16
81 0,5 113%µg/lP 1,88

73,8 7,4 103%µg/lQ 0,41
µg/lR

70,0 97%µg/lS -0,37
47,47 1,66 66%µg/lT -4,98*

µg/lU
72,2 0,975 101%µg/lV 0,08
72 100%µg/lW 0,04
71 7,0 99%µg/lX -0,16

71,4 5,0 99%µg/lY -0,08
75,0 7,6 104%µg/lZ 0,66
76,6 11,5 107%µg/lAA 0,98
80,0 8,00 111%µg/lAB 1,68
65,0 13 91%µg/lAC -1,39
71,4 7,9 99%µg/lAD -0,08
74,4 14,9 104%µg/lAE 0,53
65,1 5,8 91%µg/lAF -1,37

68,91 6,89 96%µg/lAG -0,59
72 7,2 100%µg/lAH 0,04
67 8 93%µg/lAI -0,98

77,0 107%µg/lAJ 1,07
71 3,5 99%µg/lAK -0,16

75,4 0,399 105%µg/lAL 0,74
64,5 15,5 90%µg/lAM -1,50
69,2 6,9 96%µg/lAN -0,53

76,44 1,33 106%µg/lAO 0,95
75,7 15,1 105%µg/lAP 0,80
63,6 19,1 89%µg/lAQ -1,68
72,5 15,3 101%µg/lAR 0,14

µg/lAS
71,3 99%µg/lAT -0,10

µg/lAU
80,9 2,0 113%µg/lAV 1,86
62,2 1,6 87%µg/lAW -1,97
72 13 100%µg/lAX 0,04

µg/lAY
74,8 4,8 104%µg/lAZ 0,61
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60

Labors

120,6

1,63

Einheit

±

±

±

±1,89MW ± VB(99%)

3,69Standardabw.

rel. Standardabw.

139,9WF ± VB(99%)

1,27

0,13

10,1

93,9

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

38n für Berechnung 34

%

%

0,06

4,5

100

Parameter Kupfer

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 1,35

IFA-Kontrolle 1,38

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

1,96

1,76

1,55

1,35

1,15

0,95

0,74

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,203 0,405 0,608

z-Score

195,4

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,02

0,11

µg/l

µg/l

±

±

0,678 0,040 50%µg/lA -5,86*
µg/lB

1,22 0,147 90%µg/lC -1,13
1,38 0,28 102%µg/lD 0,26

1,400 0,1120 104%µg/lE 0,44
24,00 5 1778%µg/lF 197,39*
1,18 0,09 87%µg/lG -1,48

1,302 0,11 96%µg/lH -0,42
<5 •µg/lI

1,26 0,23 93%µg/lJ -0,78
1,31 0,14 97%µg/lK -0,35

µg/lL
1,22 0,183 90%µg/lM -1,13

µg/lN
1,40 0,14 104%µg/lO 0,44
1,45 0,05 107%µg/lP 0,87

1,228 0,12 91%µg/lQ -1,06
µg/lR

<20,0 •µg/lS
1,97 0,16 146%µg/lT 5,40*

µg/lU
1,08 0,146 80%µg/lV -2,35
1,35 100%µg/lW 0,00

µg/lX
<3 •µg/lY

1,55 0,26 115%µg/lZ 1,74
1,25 0,19 93%µg/lAA -0,87
<5 •µg/lAB

1,23 0,25 91%µg/lAC -1,05
1,26 0,13 93%µg/lAD -0,78
1,32 0,26 98%µg/lAE -0,26
1,10 0,15 81%µg/lAF -2,18
1,28 0,19 95%µg/lAG -0,61
1,42 0,142 105%µg/lAH 0,61
<10 •µg/lAI
1,36 101%µg/lAJ 0,09
1,25 0,15 93%µg/lAK -0,87
1,35 0,048 100%µg/lAL 0,00
1,23 0,24 91%µg/lAM -1,05
1,31 0,13 97%µg/lAN -0,35
0,99 0,06 73%µg/lAO -3,14
1,03 0,21 76%µg/lAP -2,79

< µg/lAQ
1,20 0,49 89%µg/lAR -1,31

µg/lAS
1,30 96%µg/lAT -0,44

µg/lAU
1,37 0,04 101%µg/lAV 0,17
1,03 0,14 76%µg/lAW -2,79
1,40 0,252 104%µg/lAX 0,44
2,00 0,1 148%µg/lAY 5,66*
1,11 0,07 82%µg/lAZ -2,09
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60

Labors

10,5

0,43

Einheit

±

±

±

±4,11MW ± VB(99%)

1,02Standardabw.

rel. Standardabw.

99,5WF ± VB(99%)

3,98

0,28

6,9

96,3

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

41n für Berechnung 37

%

%

0,12

3,0

100

Parameter Kupfer

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 4,13

IFA-Kontrolle 4,27

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

5,99

5,37

4,75

4,13

3,51

2,89

2,27

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,620 1,239 1,859

z-Score

24,9

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,03

0,21

µg/l

µg/l

±

±

3,00 0,178 73%µg/lA -3,22*
µg/lB

3,79 0,455 92%µg/lC -0,97
4,15 0,83 100%µg/lD 0,06
4,20 0,336 102%µg/lE 0,20

10,00 5 242%µg/lF 16,72*
3,70 0,22 90%µg/lG -1,22

3,9856 0,33 97%µg/lH -0,41
5,3 1,5 128%µg/lI 3,33*

3,69 0,66 89%µg/lJ -1,25
3,92 0,43 95%µg/lK -0,60

µg/lL
3,76 0,56 91%µg/lM -1,05

µg/lN
4,15 0,42 100%µg/lO 0,06
4,35 0,05 105%µg/lP 0,63
4,03 0,4 98%µg/lQ -0,28
4,74 0,995 115%µg/lR 1,74

<20,0 •µg/lS
3,00 0,25 73%µg/lT -3,22*

µg/lU
3,59 0,129 87%µg/lV -1,54
4,16 101%µg/lW 0,09

µg/lX
4,19 0,42 101%µg/lY 0,17
4,02 0,53 97%µg/lZ -0,31
4,02 0,60 97%µg/lAA -0,31
<5 •µg/lAB

3,80 0,76 92%µg/lAC -0,94
3,89 0,39 94%µg/lAD -0,68
3,97 0,75 96%µg/lAE -0,46
3,54 0,14 86%µg/lAF -1,68
3,95 0,59 96%µg/lAG -0,51
4,30 0,430 104%µg/lAH 0,48
<10 •µg/lAI
4,33 105%µg/lAJ 0,57
3,83 0,38 93%µg/lAK -0,85
4,32 0,075 105%µg/lAL 0,54
3,78 0,76 92%µg/lAM -1,00
3,98 0,40 96%µg/lAN -0,43
4,02 0,20 97%µg/lAO -0,31
4,00 0,80 97%µg/lAP -0,37

< µg/lAQ
3,79 0,73 92%µg/lAR -0,97

µg/lAS
3,70 90%µg/lAT -1,22

µg/lAU
4,33 0,12 105%µg/lAV 0,57
3,31 0,15 80%µg/lAW -2,34
4,17 0,751 101%µg/lAX 0,11
4,00 0,2 97%µg/lAY -0,37
3,72 0,23 90%µg/lAZ -1,17
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60

Labors

3,5

0,7

Einheit

±

±

±

±21,2MW ± VB(99%)

1,5Standardabw.

rel. Standardabw.

99,7WF ± VB(99%)

21,1

1,3

5,9

99,0

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

31n für Berechnung 30

%

%

0,6

3,0

100

Parameter Lithium

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 21,3

IFA-Kontrolle 21,9

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

30,9

27,7

24,5

21,3

18,1

14,9

11,7

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

3,20 6,39 9,59

z-Score

7,0

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,1

2,8

µg/l

µg/l

±

±

µg/lA
µg/lB

22,8 1,37 107%µg/lC 0,96
21,0 4,2 99%µg/lD -0,19

µg/lE
µg/lF

19,6 0,2 92%µg/lG -1,09
21,426 2,31 101%µg/lH 0,08

µg/lI
19,92 4,18 94%µg/lJ -0,89
20,7 3,7 97%µg/lK -0,39

µg/lL
19,8 5,9 93%µg/lM -0,96

µg/lN
<50 •µg/lO
22,5 0,1 106%µg/lP 0,77
21,1 2,1 99%µg/lQ -0,13

µg/lR
µg/lS
µg/lT

18,10 1,8 85%µg/lU -2,06
21,4 0,340 100%µg/lV 0,06
21,3 100%µg/lW 0,00

µg/lX
21,2 2,1 100%µg/lY -0,06
20,2 1,0 95%µg/lZ -0,71
22,9 3,43 108%µg/lAA 1,03
25,8 2,58 121%µg/lAB 2,89*
21,5 4,3 101%µg/lAC 0,13
20,7 3,1 97%µg/lAD -0,39
23,3 4,7 109%µg/lAE 1,29

µg/lAF
µg/lAG

20,7 2,07 97%µg/lAH -0,39
µg/lAI
µg/lAJ

22,0 2,2 103%µg/lAK 0,45
22,0 0,308 103%µg/lAL 0,45
19,3 3,8 91%µg/lAM -1,29
20,9 2,1 98%µg/lAN -0,26

21,90 0,32 103%µg/lAO 0,39
23,0 2,3 108%µg/lAP 1,09
18,8 5,65 88%µg/lAQ -1,61
21,5 0,9 101%µg/lAR 0,13

µg/lAS
21,7 102%µg/lAT 0,26

µg/lAU
µg/lAV

19,9 0,6 93%µg/lAW -0,90
21,2 3,82 100%µg/lAX -0,06

µg/lAY
µg/lAZ
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60

Labors

5,1

0,17

Einheit

±

±

±

±3,26MW ± VB(99%)

0,34Standardabw.

rel. Standardabw.

97,5WF ± VB(99%)

3,29

0,30

9,2

98,3

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

29n für Berechnung 28

%

%

0,16

4,7

100

Parameter Lithium

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 3,35

IFA-Kontrolle 3,24

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

4,86

4,36

3,85

3,35

2,85

2,35

1,84

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,503 1,005 1,508

z-Score

10,3

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,03

0,42

µg/l

µg/l

±

±

µg/lA
µg/lB

3,51 1,05 105%µg/lC 0,65
3,28 0,66 98%µg/lD -0,29

µg/lE
µg/lF

3,04 0,04 91%µg/lG -1,27
3,189 0,34 95%µg/lH -0,66

µg/lI
3,11 0,65 93%µg/lJ -0,98
3,23 0,58 96%µg/lK -0,49

µg/lL
3,14 0,94 94%µg/lM -0,86

µg/lN
<50 •µg/lO
3,55 0,1 106%µg/lP 0,82
3,31 0,33 99%µg/lQ -0,16

µg/lR
µg/lS
µg/lT

2,815 0,28 84%µg/lU -2,19
4,01 0,0616 120%µg/lV 2,70
3,38 101%µg/lW 0,12

µg/lX
3,34 0,33 100%µg/lY -0,04
3,18 0,16 95%µg/lZ -0,70
3,63 0,54 108%µg/lAA 1,14
3,99 0,399 119%µg/lAB 2,62
<5 •µg/lAC

3,36 0,50 100%µg/lAD 0,04
3,54 0,71 106%µg/lAE 0,78

µg/lAF
µg/lAG

2,68 0,268 80%µg/lAH -2,74
µg/lAI
µg/lAJ

3,40 0,34 101%µg/lAK 0,20
3,33 0,029 99%µg/lAL -0,08
2,83 0,56 84%µg/lAM -2,13
3,11 0,31 93%µg/lAN -0,98
3,27 0,11 98%µg/lAO -0,33

<10,0 •µg/lAP
2,93 0,88 87%µg/lAQ -1,72
3,39 0,22 101%µg/lAR 0,16

µg/lAS
3,30 99%µg/lAT -0,20

µg/lAU
µg/lAV

2,45 0,05 73%µg/lAW -3,68*
3,38 0,608 101%µg/lAX 0,12

µg/lAY
µg/lAZ
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60

Labors

2,4

0,4

Einheit

±

±

±

±18,8MW ± VB(99%)

1,1Standardabw.

rel. Standardabw.

100,6WF ± VB(99%)

18,7

1,0

5,3

100,2

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

44n für Berechnung 43

%

%

0,4

2,2

100

Parameter Mangan

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 18,7

IFA-Kontrolle 19,8

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

27,1

24,3

21,5

18,7

15,9

13,1

10,3

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

2,81 5,61 8,42

z-Score

5,9

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,1

1,4

µg/l

µg/l

±

±

16,9 1,13 90%µg/lA -1,78
µg/lB

19,1 1,72 102%µg/lC 0,40
20,3 4,1 109%µg/lD 1,58

19,00 1,90 102%µg/lE 0,30
19,00 2 102%µg/lF 0,30
18,0 0,2 96%µg/lG -0,69

19,039 1,69 102%µg/lH 0,34
17,5 0,4 94%µg/lI -1,19

18,17 2,54 97%µg/lJ -0,52
18,5 2,8 99%µg/lK -0,20

µg/lL
16,9 1,69 90%µg/lM -1,78

µg/lN
18,7 1,9 100%µg/lO 0,00
19,7 0,1 105%µg/lP 0,99
18,8 1,9 101%µg/lQ 0,10

µg/lR
17,07 91%µg/lS -1,61
19,36 1,34 104%µg/lT 0,65

µg/lU
18,2 0,224 97%µg/lV -0,50
19,5 104%µg/lW 0,79
20,0 4,0 107%µg/lX 1,29
19,1 1,4 102%µg/lY 0,40
18,5 2,1 99%µg/lZ -0,20
19,5 2,92 104%µg/lAA 0,79
21,0 2,10 112%µg/lAB 2,28
18,0 3,6 96%µg/lAC -0,69
18,8 1,9 101%µg/lAD 0,10
18,7 3,7 100%µg/lAE 0,00
17,8 0,54 95%µg/lAF -0,89

18,37 1,65 98%µg/lAG -0,33
19,0 1,9 102%µg/lAH 0,30
17,8 2,8 95%µg/lAI -0,89
20,7 111%µg/lAJ 1,98

18,58 1,9 99%µg/lAK -0,12
19,0 0,224 102%µg/lAL 0,30
17,5 4,0 94%µg/lAM -1,19
18,4 1,8 98%µg/lAN -0,30

22,18 0,28 119%µg/lAO 3,45*
20,1 4,0 107%µg/lAP 1,39
18,3 5,5 98%µg/lAQ -0,40
18,5 2,3 99%µg/lAR -0,20

µg/lAS
18,7 100%µg/lAT 0,00

µg/lAU
20,4 0,5 109%µg/lAV 1,68
17,0 1,1 91%µg/lAW -1,68
18,7 3,37 100%µg/lAX 0,00

µg/lAY
19,6 1,4 105%µg/lAZ 0,89
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60

Labors

3,7

0,22

Einheit

±

±

±

±6,16MW ± VB(99%)

0,54Standardabw.

rel. Standardabw.

101,3WF ± VB(99%)

6,09

0,45

7,3

100,2

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

42n für Berechnung 40

%

%

0,19

3,1

100

Parameter Mangan

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 6,08

IFA-Kontrolle 6,47

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

8,82

7,90

6,99

6,08

5,17

4,26

3,34

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,912 1,824 2,736

z-Score

8,7

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,05

0,45

µg/l

µg/l

±

±

5,24 0,35 86%µg/lA -2,56
µg/lB

6,21 0,559 102%µg/lC 0,40
6,45 1,29 106%µg/lD 1,13
6,00 0,600 99%µg/lE -0,24
6,00 2 99%µg/lF -0,24
5,91 0,07 97%µg/lG -0,52

6,299 0,56 104%µg/lH 0,67
6,1 0,5 100%µg/lI 0,06

5,46 0,76 90%µg/lJ -1,89
6,03 0,90 99%µg/lK -0,15

µg/lL
5,5 0,55 90%µg/lM -1,77

µg/lN
6,1 0,61 100%µg/lO 0,06

6,95 0,1 114%µg/lP 2,65
6,21 0,62 102%µg/lQ 0,40

µg/lR
5,53 91%µg/lS -1,68
7,74 0,54 127%µg/lT 5,06*

µg/lU
<10,0 •µg/lV

6,3 104%µg/lW 0,67
5,3 1,0 87%µg/lX -2,38
6,1 0,3 100%µg/lY 0,06

6,01 0,94 99%µg/lZ -0,21
6,57 0,99 108%µg/lAA 1,49
6,99 0,699 115%µg/lAB 2,77
5,63 1,13 93%µg/lAC -1,37
6,32 0,63 104%µg/lAD 0,73
5,95 1,19 98%µg/lAE -0,40
5,74 0,23 94%µg/lAF -1,04
6,04 0,54 99%µg/lAG -0,12
6,4 0,64 105%µg/lAH 0,97
<10 •µg/lAI
6,79 112%µg/lAJ 2,16
5,95 0,3 98%µg/lAK -0,40
6,32 0,035 104%µg/lAL 0,73
5,79 1,4 95%µg/lAM -0,88
6,04 0,60 99%µg/lAN -0,12
7,08 0,19 116%µg/lAO 3,05
6,39 1,28 105%µg/lAP 0,94
5,45 1,63 90%µg/lAQ -1,92
5,86 0,71 96%µg/lAR -0,67

µg/lAS
5,9 97%µg/lAT -0,55

µg/lAU
6,74 0,17 111%µg/lAV 2,01
7,32 1,68 120%µg/lAW 3,78*
5,8 1,04 95%µg/lAX -0,85

µg/lAY
6,2 0,4 102%µg/lAZ 0,37
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60

Labors

9,9

0,32

Einheit

±

±

±

±3,37MW ± VB(99%)

0,67Standardabw.

rel. Standardabw.

103,1WF ± VB(99%)

3,28

0,21

6,5

100,3

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

32n für Berechnung 30

%

%

0,11

3,3

100

Parameter Molybdän

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 3,27

IFA-Kontrolle 3,31

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

4,74

4,25

3,76

3,27

2,78

2,29

1,80

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,491 0,981 1,472

z-Score

19,8

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,04

0,40

µg/l

µg/l

±

±

3,03 0,303 93%µg/lA -1,05
µg/lB

3,40 0,340 104%µg/lC 0,57
µg/lD
µg/lE
µg/lF

3,19 0,07 98%µg/lG -0,35
3,234 0,44 99%µg/lH -0,16

<5 •µg/lI
3,42 0,85 105%µg/lJ 0,66
3,45 0,45 106%µg/lK 0,79

µg/lL
2,92 0,88 89%µg/lM -1,53

µg/lN
<10,0 •µg/lO

6,8 0,5 208%µg/lP 15,42*
3,13 0,31 96%µg/lQ -0,61

µg/lR
3,33 102%µg/lS 0,26

µg/lT
2,999 0,30 92%µg/lU -1,18
3,21 0,126 98%µg/lV -0,26
3,44 105%µg/lW 0,74

µg/lX
µg/lY

3,37 0,34 103%µg/lZ 0,44
3,44 0,52 105%µg/lAA 0,74
<5 •µg/lAB

2,78 0,56 85%µg/lAC -2,14
3,28 0,33 100%µg/lAD 0,04
3,24 0,65 99%µg/lAE -0,13

µg/lAF
µg/lAG

3,38 0,338 103%µg/lAH 0,48
µg/lAI

3,50 107%µg/lAJ 1,00
3,46 0,2 106%µg/lAK 0,83
3,42 0,037 105%µg/lAL 0,66
3,53 0,71 108%µg/lAM 1,14
3,35 0,34 102%µg/lAN 0,35
3,61 0,04 110%µg/lAO 1,49
2,93 0,59 90%µg/lAP -1,49

< µg/lAQ
3,40 0,20 104%µg/lAR 0,57

µg/lAS
3,00 92%µg/lAT -1,18

µg/lAU
3,49 0,15 107%µg/lAV 0,96
2,65 0,05 81%µg/lAW -2,71*
3,02 0,544 92%µg/lAX -1,09

3,440 0,12 105%µg/lAY 0,74
µg/lAZ
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60

Labors

12,6

0,83

Einheit

±

±

±

±6,99MW ± VB(99%)

1,80Standardabw.

rel. Standardabw.

106,8WF ± VB(99%)

6,60

0,54

8,1

100,8

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

35n für Berechnung 33

%

%

0,26

3,9

100

Parameter Molybdän

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 6,55

IFA-Kontrolle 6,63

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

9,50

8,52

7,53

6,55

5,57

4,59

3,60

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,983 1,965 2,948

z-Score

25,7

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,06

0,80

µg/l

µg/l

±

±

6,20 0,620 95%µg/lA -0,76
µg/lB

6,80 0,680 104%µg/lC 0,55
µg/lD
µg/lE
µg/lF

6,50 0,19 99%µg/lG -0,11
6,627 0,89 101%µg/lH 0,17

7,8 1 119%µg/lI 2,73
6,75 1,69 103%µg/lJ 0,44
7,09 0,92 108%µg/lK 1,18

µg/lL
5,9 1,78 90%µg/lM -1,42

µg/lN
<10,0 •µg/lO
11,0 0,5 168%µg/lP 9,71*
6,27 0,63 96%µg/lQ -0,61

µg/lR
6,66 102%µg/lS 0,24

µg/lT
7,114 0,71 109%µg/lU 1,23
6,52 0,127 100%µg/lV -0,07
15,9 243%µg/lW 20,39*

µg/lX
µg/lY

6,72 0,67 103%µg/lZ 0,37
6,85 1,03 105%µg/lAA 0,65
7,09 0,709 108%µg/lAB 1,18
5,55 1,11 85%µg/lAC -2,18
6,62 0,66 101%µg/lAD 0,15
6,44 1,09 98%µg/lAE -0,24

µg/lAF
µg/lAG

6,9 0,69 105%µg/lAH 0,76
µg/lAI

7,41 113%µg/lAJ 1,88
6,9 0,35 105%µg/lAK 0,76

6,90 0,012 105%µg/lAL 0,76
6,89 1,38 105%µg/lAM 0,74
6,69 0,67 102%µg/lAN 0,31
7,27 0,16 111%µg/lAO 1,57
6,07 1,21 93%µg/lAP -1,05
5,56 1,67 85%µg/lAQ -2,16
6,29 0,37 96%µg/lAR -0,57

µg/lAS
6,2 95%µg/lAT -0,76

µg/lAU
6,96 0,17 106%µg/lAV 0,89
5,35 0,06 82%µg/lAW -2,62
6,2 1,12 95%µg/lAX -0,76

6,826 0,23 104%µg/lAY 0,60
µg/lAZ
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60

Labors

2,7

0,15

Einheit

±

±

±

±5,31MW ± VB(99%)

0,35Standardabw.

rel. Standardabw.

98,0WF ± VB(99%)

5,36

0,25

4,6

99,0

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

41n für Berechnung 39

%

%

0,11

2,0

100

Parameter Nickel

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 5,42

IFA-Kontrolle 5,49

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

7,86

7,05

6,23

5,42

4,61

3,79

2,98

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,813 1,626 2,439

z-Score

6,5

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,04

0,22

µg/l

µg/l

±

±

4,40 0,440 81%µg/lA -2,35*
µg/lB

5,19 0,519 96%µg/lC -0,53
5,47 1,37 101%µg/lD 0,12
5,50 0,550 101%µg/lE 0,18

µg/lF
4,86 0,34 90%µg/lG -1,29

5,171 0,57 95%µg/lH -0,57
4,97 0,15 92%µg/lI -1,04
5,19 0,521 96%µg/lJ -0,53
5,06 1,16 93%µg/lK -0,83

µg/lL
5,2 0,52 96%µg/lM -0,51

µg/lN
5,49 0,55 101%µg/lO 0,16
5,76 0,05 106%µg/lP 0,78
5,5 0,55 101%µg/lQ 0,18

µg/lR
5,07 94%µg/lS -0,81

µg/lT
µg/lU

5,29 0,219 98%µg/lV -0,30
5,7 105%µg/lW 0,65

µg/lX
5,2 0,5 96%µg/lY -0,51

5,31 0,83 98%µg/lZ -0,25
5,54 0,83 102%µg/lAA 0,28
5,47 0,547 101%µg/lAB 0,12
4,85 0,97 89%µg/lAC -1,31
5,29 0,53 98%µg/lAD -0,30
5,20 1,04 96%µg/lAE -0,51
5,57 0,11 103%µg/lAF 0,35
5,41 0,97 100%µg/lAG -0,02
5,3 0,53 98%µg/lAH -0,28

µg/lAI
5,76 106%µg/lAJ 0,78
5,14 0,25 95%µg/lAK -0,65
5,56 0,130 103%µg/lAL 0,32
4,10 1,23 76%µg/lAM -3,04*
5,30 0,53 98%µg/lAN -0,28
5,36 0,81 99%µg/lAO -0,14
5,62 1,12 104%µg/lAP 0,46
5,15 1,55 95%µg/lAQ -0,62
5,71 2,31 105%µg/lAR 0,67

µg/lAS
5,4 100%µg/lAT -0,05

µg/lAU
5,75 0,13 106%µg/lAV 0,76
5,07 0,18 94%µg/lAW -0,81
5,6 1,01 103%µg/lAX 0,42

5,668 0,5 105%µg/lAY 0,57
5,52 0,51 102%µg/lAZ 0,23
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60

Labors

5,9

0,07

Einheit

±

±

±

±1,17MW ± VB(99%)

0,16Standardabw.

rel. Standardabw.

98,7WF ± VB(99%)

1,18

0,07

5,9

99,2

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

39n für Berechnung 34

%

%

0,03

2,8

100

Parameter Nickel

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 1,19

IFA-Kontrolle 1,19

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

1,73

1,55

1,37

1,19

1,01

0,83

0,65

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,179 0,357 0,536

z-Score

13,8

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,03

0,11

µg/l

µg/l

±

±

0,627 0,063 53%µg/lA -5,91*
µg/lB

1,16 0,116 97%µg/lC -0,32
1,12 0,28 94%µg/lD -0,74

1,200 0,1200 101%µg/lE 0,11
µg/lF

1,11 0,10 93%µg/lG -0,84
1,188 0,13 100%µg/lH -0,02
1,30 0,3 109%µg/lI 1,16
1,12 0,11 94%µg/lJ -0,74
1,17 0,27 98%µg/lK -0,21

µg/lL
1,15 0,115 97%µg/lM -0,42

µg/lN
1,23 0,12 103%µg/lO 0,42
1,45 0,05 122%µg/lP 2,73*
1,16 0,12 97%µg/lQ -0,32

µg/lR
1,09 92%µg/lS -1,05

µg/lT
µg/lU

1,15 0,253 97%µg/lV -0,42
1,25 105%µg/lW 0,63

µg/lX
<2 •µg/lY

1,09 0,32 92%µg/lZ -1,05
1,25 0,19 105%µg/lAA 0,63
<5 •µg/lAB

1,00 0,20 84%µg/lAC -2,00
1,20 0,12 101%µg/lAD 0,11
1,16 0,23 97%µg/lAE -0,32
1,55 0,05 130%µg/lAF 3,78*
1,23 0,22 103%µg/lAG 0,42
1,17 0,117 98%µg/lAH -0,21

µg/lAI
1,21 102%µg/lAJ 0,21
1,15 0,10 97%µg/lAK -0,42
1,23 0,028 103%µg/lAL 0,42
1,02 0,31 86%µg/lAM -1,79
1,18 0,12 99%µg/lAN -0,11
1,38 0,09 116%µg/lAO 2,00*
1,19 0,24 100%µg/lAP 0,00

0,654 0,20 55%µg/lAQ -5,63*
1,22 0,49 103%µg/lAR 0,32

µg/lAS
1,30 109%µg/lAT 1,16

µg/lAU
1,28 0,03 108%µg/lAV 0,95
1,20 0,06 101%µg/lAW 0,11
1,22 0,220 103%µg/lAX 0,32

1,272 0,1 107%µg/lAY 0,86
1,18 0,11 99%µg/lAZ -0,11
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60

Labors
Einheit

MW ± VB(99%)

Standardabw.

rel. Standardabw.

WF ± VB(99%)

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

n für Berechnung

%

%

100

Parameter Quecksilber

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert <0,2

IFA-Kontrolle <0,2

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

0,2

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

-

-

-

15% 30% 45%

z-Score

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

Sollwert

0,158 0,019 •µg/lA
µg/lB

<0,0050 •µg/lC
<0,10 0,03 •µg/lD

<0,0100 •µg/lE
µg/lF

<0,02 •µg/lG
<0,01 •µg/lH
<0,1 •µg/lI

<0,10 •µg/lJ
<0,200 •µg/lK

µg/lL
µg/lM
µg/lN

<0,003 •µg/lO
µg/lP

<0,2 0,02 •µg/lQ
µg/lR
µg/lS

<0,3 •µg/lT
µg/lU

[0,001] •µg/lV
<0,5 •µg/lW

µg/lX
<0,05 •µg/lY
<0,20 •µg/lZ
<0,1 •µg/lAA
<0,2 •µg/lAB

<0,05 •µg/lAC
<0,1 •µg/lAD

0,0184 0,0037 •µg/lAE
<0,1 •µg/lAF
0,080 0,009 •µg/lAG
<1,00 •µg/lAH

µg/lAI
1,15 FPµg/lAJ

<0,05 •µg/lAK
<0,01 •µg/lAL

µg/lAM
µg/lAN

<5,0 5,0 •µg/lAO
<0,1 •µg/lAP

< µg/lAQ
<0,238 •µg/lAR
<0,100 •µg/lAS
<0,190 •µg/lAT

µg/lAU
<0,2 0,01 •µg/lAV

0,0438 0,0692 •µg/lAW
<0,010 •µg/lAX
<0,20 •µg/lAY
<0,02 0,01 •µg/lAZ
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60

Labors

46,5

0,28

Einheit

±

±

±

±0,67MW ± VB(99%)

0,62Standardabw.

rel. Standardabw.

111,0WF ± VB(99%)

0,56

0,04

6,3

93,1

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

37n für Berechnung 28

%

%

0,02

3,1

100

Parameter Quecksilber

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 0,60

IFA-Kontrolle 0,57

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

0,87

0,78

0,69

0,60

0,51

0,42

0,33

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,090 0,180 0,270

z-Score

93,6

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,01

0,11

µg/l

µg/l

±

±

0,561 0,067 94%µg/lA -0,59
µg/lB

0,594 0,140 99%µg/lC -0,09
0,592 0,178 99%µg/lD -0,12
0,57 0,0684 95%µg/lE -0,45

µg/lF
0,553 0,014 92%µg/lG -0,71
0,604 0,15 101%µg/lH 0,06
0,52 0,02 87%µg/lI -1,21

0,507 0,127 85%µg/lJ -1,41
0,510 0,097 85%µg/lK -1,36

µg/lL
0,77 0,153 128%µg/lM 2,58*

µg/lN
0,55 0,055 92%µg/lO -0,76

µg/lP
0,565 0,06 94%µg/lQ -0,53

µg/lR
µg/lS

0,480 0,003 80%µg/lT -1,82
µg/lU

0,579 0,0119 97%µg/lV -0,32
0,58 97%µg/lW -0,30

µg/lX
0,58 0,04 97%µg/lY -0,30
0,58 0,08 97%µg/lZ -0,30

0,732 0,110 122%µg/lAA 2,00*
0,71 0,107 118%µg/lAB 1,67*

0,390 0,078 65%µg/lAC -3,18*
0,553 0,086 92%µg/lAD -0,71
0,529 0,106 88%µg/lAE -1,08

µg/lAF
0,57 0,06 95%µg/lAG -0,45

<1,00 •µg/lAH
µg/lAI

4,30 717%µg/lAJ 56,06*
0,54 0,05 90%µg/lAK -0,91

0,635 0,005 106%µg/lAL 0,53
0,55 0,11 92%µg/lAM -0,76

µg/lAN
<5,0 5,0 •µg/lAO
0,561 0,11 94%µg/lAP -0,59
0,553 0,17 92%µg/lAQ -0,71
0,729 0,368 122%µg/lAR 1,95*
0,81 0,122 135%µg/lAS 3,18*

0,490 82%µg/lAT -1,67
µg/lAU

0,360 0,01 60%µg/lAV -3,64*
0,191 0,031 32%µg/lAW -6,20*
0,56 0,022 93%µg/lAX -0,61

0,600 0,13 100%µg/lAY 0,00
0,58 0,09 97%µg/lAZ -0,30
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Labors

8,0

0,25

Einheit

±

±

±

±3,16MW ± VB(99%)

0,59Standardabw.

rel. Standardabw.

101,8WF ± VB(99%)

3,18

0,29

9,2

102,3

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

41n für Berechnung 38

%

%

0,13

4,2

100

Parameter Selen

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 3,11

IFA-Kontrolle 3,51

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

4,51

4,04

3,58

3,11

2,64

2,18

1,71

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,467 0,933 1,400

z-Score

18,6

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,06

0,42

µg/l

µg/l

±

±

2,87 0,214 92%µg/lA -0,70
3,59 0,57 115%µg/lB 1,40
3,27 0,457 105%µg/lC 0,47
3,11 0,62 100%µg/lD 0,00

3,100 0,465 100%µg/lE -0,03
µg/lF

2,92 0,12 94%µg/lG -0,56
2,833 0,4 91%µg/lH -0,81
3,11 0,21 100%µg/lI 0,00
3,47 0,56 112%µg/lJ 1,05
3,19 1,09 103%µg/lK 0,23

µg/lL
2,88 0,432 93%µg/lM -0,67

µg/lN
3,07 0,31 99%µg/lO -0,12
3,82 0,2 123%µg/lP 2,08
3,24 0,32 104%µg/lQ 0,38

µg/lR
3,42 110%µg/lS 0,91
<5 •µg/lT

µg/lU
3,50 0,116 113%µg/lV 1,14
3,19 103%µg/lW 0,23

µg/lX
µg/lY

3,13 0,41 101%µg/lZ 0,06
2,66 0,40 86%µg/lAA -1,32
3,49 0,349 112%µg/lAB 1,11
3,03 0,61 97%µg/lAC -0,23
3,01 0,36 97%µg/lAD -0,29
3,46 0,69 111%µg/lAE 1,02
4,10 0,2 132%µg/lAF 2,89*
3,12 0,19 100%µg/lAG 0,03
3,08 0,308 99%µg/lAH -0,09

µg/lAI
4,49 144%µg/lAJ 4,03*
3,21 0,5 103%µg/lAK 0,29
3,13 0,047 101%µg/lAL 0,06
3,30 0,66 106%µg/lAM 0,56
3,22 0,32 104%µg/lAN 0,32
3,06 0,07 98%µg/lAO -0,15
3,17 0,63 102%µg/lAP 0,18
3,51 1,05 113%µg/lAQ 1,17
2,82 0,74 91%µg/lAR -0,85

µg/lAS
3,10 100%µg/lAT -0,03
3,37 0,35 108%µg/lAU 0,76
2,69 0,17 86%µg/lAV -1,23

0,326 0,15 10%µg/lAW -8,14*
2,71 0,488 87%µg/lAX -1,17

µg/lAY
3,99 0,60 128%µg/lAZ 2,57
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60

Labors

5,0

0,26

Einheit

±

±

±

±5,47MW ± VB(99%)

0,62Standardabw.

rel. Standardabw.

105,7WF ± VB(99%)

5,30

0,32

6,0

102,4

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

41n für Berechnung 37

%

%

0,14

2,7

100

Parameter Selen

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 5,17

IFA-Kontrolle 6,00

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

7,50

6,72

5,95

5,17

4,39

3,62

2,84

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,776 1,551 2,327

z-Score

11,3

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,06

0,66

µg/l

µg/l

±

±

4,74 0,354 92%µg/lA -0,76
5,72 0,91 111%µg/lB 0,97
5,39 0,755 104%µg/lC 0,39
5,53 1,11 107%µg/lD 0,63
4,90 0,735 95%µg/lE -0,47

µg/lF
5,02 0,08 97%µg/lG -0,26

4,897 0,69 95%µg/lH -0,48
5,37 0,19 104%µg/lI 0,35
5,56 0,89 108%µg/lJ 0,69
5,41 1,84 105%µg/lK 0,42

µg/lL
4,77 0,72 92%µg/lM -0,70

µg/lN
5,2 0,52 101%µg/lO 0,05
6,5 0,2 126%µg/lP 2,34*

5,22 0,52 101%µg/lQ 0,09
µg/lR

5,50 106%µg/lS 0,58
µg/lT
µg/lU

5,24 0,111 101%µg/lV 0,12
5,2 101%µg/lW 0,05

µg/lX
µg/lY

5,59 0,66 108%µg/lZ 0,74
4,68 0,70 91%µg/lAA -0,86
5,97 0,597 115%µg/lAB 1,41
5,00 1,0 97%µg/lAC -0,30
5,06 0,61 98%µg/lAD -0,19
5,73 1,15 111%µg/lAE 0,98
6,9 0,18 133%µg/lAF 3,04*

5,16 0,31 100%µg/lAG -0,02
5,8 0,58 112%µg/lAH 1,11

µg/lAI
7,39 143%µg/lAJ 3,90*
5,4 0,8 104%µg/lAK 0,40

5,40 0,219 104%µg/lAL 0,40
5,34 1,07 103%µg/lAM 0,30
5,43 0,54 105%µg/lAN 0,46
5,12 0,09 99%µg/lAO -0,09
5,28 1,06 102%µg/lAP 0,19
5,50 1,65 106%µg/lAQ 0,58
4,76 1,27 92%µg/lAR -0,72

µg/lAS
5,2 101%µg/lAT 0,05

5,77 0,61 112%µg/lAU 1,06
5,49 0,45 106%µg/lAV 0,56
5,18 0,20 100%µg/lAW 0,02
5,4 0,972 104%µg/lAX 0,40

µg/lAY
7,40 1,11 143%µg/lAZ 3,92*
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Labors
Einheit

MW ± VB(99%)

Standardabw.

rel. Standardabw.

WF ± VB(99%)

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

n für Berechnung

%

%

100

Parameter Silber

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert <0,01

IFA-Kontrolle <0,01

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

0,01

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

-

-

-

15% 30% 45%

z-Score

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

Sollwert

0,100 0,0100 FPµg/lA
µg/lB

<0,006 •µg/lC
<0,50 0,15 •µg/lD

µg/lE
µg/lF

<0,02 •µg/lG
<0,01 •µg/lH

<5 •µg/lI
<0,10 •µg/lJ

<0,100 •µg/lK
µg/lL
µg/lM
µg/lN

<0,003 •µg/lO
µg/lP

<0,5 •µg/lQ
µg/lR
µg/lS
µg/lT

<2,000 0,32 •µg/lU
[0,140] •µg/lV

<1 •µg/lW
µg/lX
µg/lY

<0,2 •µg/lZ
<0,1 •µg/lAA
<2 •µg/lAB
<1 •µg/lAC

<0,5 •µg/lAD
<0,01 •µg/lAE
<0,1 •µg/lAF

µg/lAG
<0,50 •µg/lAH

µg/lAI
µg/lAJ

<0,1 •µg/lAK
<0,10 •µg/lAL

µg/lAM
<0,03 •µg/lAN
<1,0 1,0 •µg/lAO
<0,1 •µg/lAP

< µg/lAQ
<0,200 •µg/lAR

µg/lAS
<1,00 •µg/lAT

µg/lAU
<0,1 0,02 •µg/lAV

'0,0117 0,0039 µg/lAW
<1,00 •µg/lAX
<0,5 •µg/lAY

<3,00 0,45 •µg/lAZ

•
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Labors

14,2

0,017

Einheit

±

±

±

±0,122MW ± VB(99%)

0,023Standardabw.

rel. Standardabw.

100,7WF ± VB(99%)

0,117

0,011

9,1

96,4

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

16n für Berechnung 15

%

%

0,008

6,8

100

Parameter Silber

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 0,121

IFA-Kontrolle 0,113

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

0,175

0,157

0,139

0,121

0,103

0,085

0,067

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,0182 0,0363 0,0545

z-Score

19,1

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,009

0,008

µg/l

µg/l

±

±

0,200 0,0200 165%µg/lA 4,08*
µg/lB

0,115 0,0138 95%µg/lC -0,31
<0,50 0,15 •µg/lD

µg/lE
µg/lF

0,124 0,013 102%µg/lG 0,15
0,122 0,015 101%µg/lH 0,05

<5 •µg/lI
0,103 0,023 85%µg/lJ -0,93
0,118 0,014 98%µg/lK -0,15

µg/lL
0,131 0,0394 108%µg/lM 0,52

µg/lN
0,140 0,014 116%µg/lO 0,98

µg/lP
<0,5 •µg/lQ

µg/lR
µg/lS
µg/lT

<2,000 0,32 •µg/lU
[0,140] •µg/lV

<1 •µg/lW
µg/lX
µg/lY

<0,2 •µg/lZ
0,117 0,018 97%µg/lAA -0,21

<2 •µg/lAB
<1 •µg/lAC

<0,5 •µg/lAD
0,124 0,025 102%µg/lAE 0,15
<0,1 FNµg/lAF

µg/lAG
<0,50 •µg/lAH

µg/lAI
µg/lAJ

0,112 0,01 93%µg/lAK -0,46
0,105 0,002 87%µg/lAL -0,83

µg/lAM
0,116 0,01 96%µg/lAN -0,26
<1,0 1,0 •µg/lAO
0,114 0,023 94%µg/lAP -0,36

< µg/lAQ
<0,200 •µg/lAR

µg/lAS
<1,00 •µg/lAT

µg/lAU
0,100 0,02 83%µg/lAV -1,08
0,109 0,003 90%µg/lAW -0,62
<1,00 •µg/lAX
<0,5 •µg/lAY

<3,00 0,45 •µg/lAZ
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60

Labors

64,3

1,20

Einheit

±

±

±

±2,24MW ± VB(99%)

2,71Standardabw.

rel. Standardabw.

120,5WF ± VB(99%)

1,82

0,10

5,3

97,9

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

38n für Berechnung 35

%

%

0,04

2,4

100

Parameter Uran

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 1,86

IFA-Kontrolle 1,83

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

2,70

2,42

2,14

1,86

1,58

1,30

1,02

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,279 0,558 0,837

z-Score

121,0

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,01

0,20

µg/l

µg/l

±

±

1,90 0,118 102%µg/lA 0,37
µg/lB

1,75 0,140 94%µg/lC -1,02
1,90 0,38 102%µg/lD 0,37
1,98 0,099 106%µg/lE 1,11

µg/lF
1,72 0,03 92%µg/lG -1,30

1,804 0,13 97%µg/lH -0,52
<2 •µg/lI

1,76 0,193 95%µg/lJ -0,93
1,83 0,18 98%µg/lK -0,28

µg/lL
1,72 0,172 92%µg/lM -1,30

µg/lN
1,84 0,18 99%µg/lO -0,19
18,5 0,1 995%µg/lP 154,25*

1,798 0,18 97%µg/lQ -0,57
µg/lR
µg/lS
µg/lT
µg/lU

1,82 0,104 98%µg/lV -0,37
1,81 97%µg/lW -0,46

µg/lX
µg/lY

1,84 0,18 99%µg/lZ -0,19
2,02 0,30 109%µg/lAA 1,48
1,81 0,181 97%µg/lAB -0,46
1,60 0,32 86%µg/lAC -2,41
1,74 0,18 94%µg/lAD -1,11
1,93 0,38 104%µg/lAE 0,65
2,05 0,1 110%µg/lAF 1,76
1,78 0,14 96%µg/lAG -0,74
1,83 0,183 98%µg/lAH -0,28

µg/lAI
1,48 80%µg/lAJ -3,52*
1,83 0,18 98%µg/lAK -0,28
1,87 0,011 101%µg/lAL 0,09
1,82 0,36 98%µg/lAM -0,37
1,85 0,19 99%µg/lAN -0,09
1,71 0,08 92%µg/lAO -1,39
1,90 0,38 102%µg/lAP 0,37
1,41 0,42 76%µg/lAQ -4,17*
1,72 0,27 92%µg/lAR -1,30
1,75 0,140 94%µg/lAS -1,02
1,90 102%µg/lAT 0,37

µg/lAU
1,63 0,08 88%µg/lAV -2,13
1,80 0,03 97%µg/lAW -0,56
1,87 0,337 101%µg/lAX 0,09

1,882 0,32 101%µg/lAY 0,20
µg/lAZ
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60

Labors

89,8

0,390

Einheit

±

±

±

±0,557MW ± VB(99%)

0,775Standardabw.

rel. Standardabw.

128,0WF ± VB(99%)

0,423

0,036

8,6

97,3

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

30n für Berechnung 28

%

%

0,019

4,4

100

Parameter Uran

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 0,435

IFA-Kontrolle 0,429

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

0,631

0,566

0,500

0,435

0,370

0,305

0,239

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,0653 0,1305 0,1958

z-Score

139,2

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,006

0,047

µg/l

µg/l

±

±

0,500 0,030 115%µg/lA 2,58
µg/lB

0,407 0,0326 94%µg/lC -1,11
0,454 0,091 104%µg/lD 0,75

0,4500 0,02300 103%µg/lE 0,59
µg/lF

0,402 0,003 92%µg/lG -1,31
<0,5 •µg/lH
<2 •µg/lI

0,414 0,046 95%µg/lJ -0,83
0,433 0,043 100%µg/lK -0,08

µg/lL
0,395 0,0395 91%µg/lM -1,59

µg/lN
0,437 0,044 100%µg/lO 0,08
4,65 0,1 1069%µg/lP 167,06*

0,410 0,04 94%µg/lQ -0,99
µg/lR
µg/lS
µg/lT
µg/lU

<1,00 •µg/lV
0,419 96%µg/lW -0,63

µg/lX
µg/lY

<1,0 •µg/lZ
0,482 0,072 111%µg/lAA 1,86

<1 •µg/lAB
<1 •µg/lAC

0,410 0,043 94%µg/lAD -0,99
0,450 0,090 103%µg/lAE 0,59
0,200 0,05 46%µg/lAF -9,31*
0,420 0,034 97%µg/lAG -0,59
0,455 0,0455 105%µg/lAH 0,79

µg/lAI
0,356 82%µg/lAJ -3,13
0,432 0,04 99%µg/lAK -0,12
0,470 0,014 108%µg/lAL 1,39

µg/lAM
0,436 0,044 100%µg/lAN 0,04
0,395 0,013 91%µg/lAO -1,59
<1,0 •µg/lAP
0,332 0,100 76%µg/lAQ -4,08
0,412 0,067 95%µg/lAR -0,91
<1,00 •µg/lAS
0,400 92%µg/lAT -1,39

µg/lAU
0,370 0,01 85%µg/lAV -2,58
0,427 0,005 98%µg/lAW -0,32
0,447 0,0805 103%µg/lAX 0,48
0,441 0,08 101%µg/lAY 0,24

µg/lAZ
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60

Labors

238,1

2,17

Einheit

±

±

±

±1,64MW ± VB(99%)

3,87Standardabw.

rel. Standardabw.

179,8WF ± VB(99%)

0,90

0,08

8,9

98,4

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

25n für Berechnung 22

%

%

0,05

5,3

100

Parameter Vanadium

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 0,91

IFA-Kontrolle 0,95

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

1,32

1,18

1,05

0,91

0,77

0,64

0,50

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,137 0,273 0,410

z-Score

236,6

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,01

0,08

µg/l

µg/l

±

±

20,2 2,02 2220%µg/lA 286,46*
µg/lB

0,952 0,114 105%µg/lC 0,62
<1,00 0,40 •µg/lD

µg/lE
µg/lF

0,81 0,05 89%µg/lG -1,49
0,930 0,11 102%µg/lH 0,30

µg/lI
0,918 0,230 101%µg/lJ 0,12
0,906 0,109 100%µg/lK -0,06

µg/lL
0,87 0,261 96%µg/lM -0,59

µg/lN
<5,0 •µg/lO
0,95 0,1 104%µg/lP 0,59
0,81 0,08 89%µg/lQ -1,49

µg/lR
µg/lS

<2 •µg/lT
<5,000 0,50 •µg/lU

µg/lV
0,92 101%µg/lW 0,15

µg/lX
<1 •µg/lY

<1,0 •µg/lZ
1,01 0,15 111%µg/lAA 1,49
<5 •µg/lAB
<1 •µg/lAC

<1,0 •µg/lAD
0,907 0,181 100%µg/lAE -0,04
0,59 0,1 65%µg/lAF -4,75*

µg/lAG
0,73 0,073 80%µg/lAH -2,67

µg/lAI
1,04 114%µg/lAJ 1,93
<1,0 •µg/lAK
0,926 0,028 102%µg/lAL 0,24
0,87 0,18 96%µg/lAM -0,59
0,91 0,09 100%µg/lAN 0,00
0,92 0,02 101%µg/lAO 0,15
0,93 0,19 102%µg/lAP 0,30

< µg/lAQ
0,747 1,133 82%µg/lAR -2,42

µg/lAS
0,90 99%µg/lAT -0,15

µg/lAU
0,400 0,05 44%µg/lAV -7,57*
0,77 0,02 85%µg/lAW -2,08

<1,00 •µg/lAX
0,981 0,04 108%µg/lAY 1,05

µg/lAZ
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60

Labors

53,5

1,62

Einheit

±

±

±

±3,60MW ± VB(99%)

3,34Standardabw.

rel. Standardabw.

118,7WF ± VB(99%)

3,02

0,21

7,0

99,5

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

32n für Berechnung 29

%

%

0,11

3,5

100

Parameter Vanadium

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 3,03

IFA-Kontrolle 3,15

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

4,39

3,94

3,48

3,03

2,58

2,12

1,67

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,455 0,909 1,364

z-Score

92,7

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,02

0,25

µg/l

µg/l

±

±

21,8 2,18 719%µg/lA 83,71*
µg/lB

3,23 0,388 107%µg/lC 0,89
3,07 0,92 101%µg/lD 0,18

µg/lE
µg/lF

2,83 0,05 93%µg/lG -0,89
3,1434 0,37 104%µg/lH 0,51

µg/lI
3,00 0,75 99%µg/lJ -0,13
3,07 0,37 101%µg/lK 0,18

µg/lL
2,85 0,85 94%µg/lM -0,80

µg/lN
<5,0 •µg/lO
3,35 0,1 111%µg/lP 1,43
2,91 0,29 96%µg/lQ -0,54

µg/lR
µg/lS
µg/lT

<5,000 0,50 •µg/lU
µg/lV

3,12 103%µg/lW 0,40
µg/lX

2,83 0,42 93%µg/lY -0,89
3,01 0,41 99%µg/lZ -0,09
3,43 0,51 113%µg/lAA 1,78
<5 •µg/lAB

2,70 0,54 89%µg/lAC -1,47
3,02 0,30 100%µg/lAD -0,04
2,99 0,60 99%µg/lAE -0,18
2,79 0,05 92%µg/lAF -1,07

µg/lAG
2,90 0,29 96%µg/lAH -0,58

µg/lAI
3,41 113%µg/lAJ 1,69
3,08 0,30 102%µg/lAK 0,22
3,13 0,065 103%µg/lAL 0,45
2,80 0,56 92%µg/lAM -1,03
3,04 0,30 100%µg/lAN 0,04
3,80 0,14 125%µg/lAO 3,43*
3,20 0,64 106%µg/lAP 0,76

< µg/lAQ
2,89 0,30 95%µg/lAR -0,62

µg/lAS
2,90 96%µg/lAT -0,58

µg/lAU
2,04 0,07 67%µg/lAV -4,42*
2,49 0,03 82%µg/lAW -2,41
3,07 0,553 101%µg/lAX 0,18

3,197 0,13 106%µg/lAY 0,74
µg/lAZ
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Labors

4,0

0,9

Einheit

±

±

±

±21,5MW ± VB(99%)

2,1Standardabw.

rel. Standardabw.

99,7WF ± VB(99%)

21,4

1,9

8,9

99,1

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

42n für Berechnung 41

%

%

0,8

3,7

100

Parameter Zink

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 21,6

IFA-Kontrolle 23,4

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

31,3

28,1

24,8

21,6

18,4

15,1

11,9

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

3,24 6,48 9,72

z-Score

9,5

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,7

2,8

µg/l

µg/l

±

±

18,6 0,101 86%µg/lA -1,78
µg/lB

21,4 2,14 99%µg/lC -0,12
23,1 4,6 107%µg/lD 0,89

23,00 2,300 106%µg/lE 0,83
24,00 10 111%µg/lF 1,42
19,7 1,8 91%µg/lG -1,13

21,179 2,75 98%µg/lH -0,25
20,8 0,4 96%µg/lI -0,47

21,28 3,83 99%µg/lJ -0,19
20,5 3,3 95%µg/lK -0,65

µg/lL
19,5 1,76 90%µg/lM -1,25

µg/lN
22,4 2,24 104%µg/lO 0,47
21,5 0,5 100%µg/lP -0,06
20,7 2,1 96%µg/lQ -0,53

µg/lR
21,14 98%µg/lS -0,27

µg/lT
18,52 1,9 86%µg/lU -1,83
21,2 0,381 98%µg/lV -0,24
22,9 106%µg/lW 0,77

µg/lX
21,2 3,2 98%µg/lY -0,24
21,5 2,8 100%µg/lZ -0,06
24,1 3,61 112%µg/lAA 1,48
22,2 2,22 103%µg/lAB 0,36
18,3 3,7 85%µg/lAC -1,96
20,9 2,1 97%µg/lAD -0,42
22,8 4,6 106%µg/lAE 0,71
22,6 0,32 105%µg/lAF 0,59

20,36 1,83 94%µg/lAG -0,74
17,9 1,79 83%µg/lAH -2,20

µg/lAI
26,6 123%µg/lAJ 2,97*
20,4 2,0 94%µg/lAK -0,71
22,0 0,427 102%µg/lAL 0,24
18,1 4,3 84%µg/lAM -2,08
21,6 2,2 100%µg/lAN 0,00

23,30 0,92 108%µg/lAO 1,01
22,4 4,5 104%µg/lAP 0,47

< µg/lAQ
19,0 2,3 88%µg/lAR -1,54

µg/lAS
21,6 100%µg/lAT 0,00

µg/lAU
25,4 0,42 118%µg/lAV 2,26
18,6 0,2 86%µg/lAW -1,78
22,4 4,03 104%µg/lAX 0,47

23,67 1,6 110%µg/lAY 1,23
25,8 3,0 119%µg/lAZ 2,49
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60

Labors

4,4

0,5

Einheit

±

±

±

±11,9MW ± VB(99%)

1,2Standardabw.

rel. Standardabw.

99,8WF ± VB(99%)

11,9

1,2

10,3

99,8

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

39n für Berechnung 39

%

%

0,5

4,4

100

Parameter Zink

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert 11,9

IFA-Kontrolle 13,1

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

17,3

15,5

13,7

11,9

10,1

8,3

6,5

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

1,79 3,57 5,36

z-Score

10,3

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,7

1,7

µg/l

µg/l

±

±

10,3 0,010 87%µg/lA -1,72
µg/lB

12,1 1,21 102%µg/lC 0,22
12,7 2,5 107%µg/lD 0,86

13,00 1,300 109%µg/lE 1,19
12,00 10 101%µg/lF 0,11
11,8 0,5 99%µg/lG -0,11

12,067 1,57 101%µg/lH 0,18
11,2 1,2 94%µg/lI -0,75

10,95 1,97 92%µg/lJ -1,02
11,6 1,9 97%µg/lK -0,32

µg/lL
11,0 0,99 92%µg/lM -0,97

µg/lN
13,3 0,13 112%µg/lO 1,51
12,0 0,5 101%µg/lP 0,11
10,7 1,1 90%µg/lQ -1,29

12,78 2,300 107%µg/lR 0,95
<20,0 •µg/lS

µg/lT
9,514 0,95 80%µg/lU -2,57
12,0 0,435 101%µg/lV 0,11
12,2 103%µg/lW 0,32

µg/lX
12,0 1,2 101%µg/lY 0,11
11,9 1,6 100%µg/lZ 0,00

12,96 1,94 109%µg/lAA 1,14
<15 •µg/lAB
<10 FNµg/lAC
11,8 1,2 99%µg/lAD -0,11
10,6 2,1 89%µg/lAE -1,40
12,4 0,27 104%µg/lAF 0,54

11,20 1,01 94%µg/lAG -0,75
<10,0 FNµg/lAH

µg/lAI
14,5 122%µg/lAJ 2,80
11,3 1,1 95%µg/lAK -0,65
12,1 0,133 102%µg/lAL 0,22
9,93 2,38 83%µg/lAM -2,12
12,1 1,2 102%µg/lAN 0,22

12,25 0,95 103%µg/lAO 0,38
12,2 2,4 103%µg/lAP 0,32

< µg/lAQ
9,40 9,2 79%µg/lAR -2,69

µg/lAS
11,8 99%µg/lAT -0,11

µg/lAU
14,2 0,2 119%µg/lAV 2,48
9,72 0,48 82%µg/lAW -2,35
11,9 2,14 100%µg/lAX 0,00

13,00 0,9 109%µg/lAY 1,19
14,6 1,7 123%µg/lAZ 2,91
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60

Labors

13,3

0,16

Einheit

±

±

±

±1,24MW ± VB(99%)

0,30Standardabw.

rel. Standardabw.

100,6WF ± VB(99%)

1,15

0,13

11,3

93,4

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

26n für Berechnung 23

%

%

0,08

6,2

100

Parameter Zinn

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157A

Sollwert 1,23

IFA-Kontrolle 1,16

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

1,78

1,60

1,41

1,23

1,05

0,86

0,68

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

Sollwert 
± U (k=2)

-

-

-

15% 30% 45%

0,185 0,369 0,554

z-Score

24,1

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

± U (k=2)

0,03

0,08

µg/l

µg/l

±

±

0,975 0,101 79%µg/lA -1,59
µg/lB

1,14 0,114 93%µg/lC -0,56
1,20 0,36 98%µg/lD -0,19

µg/lE
µg/lF

1,10 0,01 89%µg/lG -0,81
1,094 0,101 89%µg/lH -0,85

<5 •µg/lI
1,19 0,15 97%µg/lJ -0,25
1,19 0,20 97%µg/lK -0,25

µg/lL
1,17 0,292 95%µg/lM -0,38

µg/lN
<5,0 •µg/lO
1,55 0,5 126%µg/lP 2,00*
1,14 0,11 93%µg/lQ -0,56

µg/lR
µg/lS
µg/lT

<2,000 0,26 •µg/lU
µg/lV

1,31 107%µg/lW 0,50
µg/lX
µg/lY

<2,0 •µg/lZ
1,24 0,19 101%µg/lAA 0,06
<10 •µg/lAB
<1 FNµg/lAC

<1,0 FNµg/lAD
1,45 0,19 118%µg/lAE 1,38
0,94 0,05 76%µg/lAF -1,81

µg/lAG
1,91 0,191 155%µg/lAH 4,25*

µg/lAI
µg/lAJ

1,13 0,11 92%µg/lAK -0,63
1,26 0,028 102%µg/lAL 0,19
1,26 0,25 102%µg/lAM 0,19
1,20 0,12 98%µg/lAN -0,19
1,25 0,01 102%µg/lAO 0,13
0,96 0,19 78%µg/lAP -1,69

< µg/lAQ
0,890 0,870 72%µg/lAR -2,13

µg/lAS
2,30 187%µg/lAT 6,69*

µg/lAU
µg/lAV

1,01 0,07 82%µg/lAW -1,38
1,14 0,205 93%µg/lAX -0,56

1,188 0,06 97%µg/lAY -0,26
µg/lAZ
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AM

AN

AN

AO

AO

AP

AP

AQ

AQ

AR

AR

AS

AS

AT

AT

AU

AU

AV

AV

AW

AW

AX

AX

AY

AY

AZ

AZ

60

Labors
Einheit

MW ± VB(99%)

Standardabw.

rel. Standardabw.

WF ± VB(99%)

µg/l

alle Ergebnisse ohne Ausreißer

n für Berechnung

%

%

100

Parameter Zinn

Labor-
Kennung

Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

140

130

120

110

90

80

70

Probe M157B

Sollwert <0,1

IFA-Kontrolle <0,1

IFA-Stabilität 45%

30%

15%

15%

30%

45%

0,1

Messwert
µg/l

µg/l

µg/l

[µg/l]

-

-

-

15% 30% 45%

z-Score

µg/l

Labors

WiederfindungAbweichung

Sollwert

0,100 0,010 •µg/lA
µg/lB

<0,50 •µg/lC
<0,50 0,15 •µg/lD

µg/lE
µg/lF

<0,02 •µg/lG
<0,5 •µg/lH
<5 •µg/lI

<0,05 •µg/lJ
<1,00 •µg/lK

µg/lL
µg/lM
µg/lN

<5,0 •µg/lO
0,80 0,5 FPµg/lP
<0,5 •µg/lQ

µg/lR
µg/lS
µg/lT

<2,000 0,26 •µg/lU
µg/lV

<1 •µg/lW
µg/lX
µg/lY

<2,0 •µg/lZ
<0,25 •µg/lAA
<10 •µg/lAB
<1 •µg/lAC

<1,0 •µg/lAD
<0,1 •µg/lAE
<0,1 •µg/lAF

µg/lAG
<0,80 •µg/lAH

µg/lAI
µg/lAJ

<1 •µg/lAK
<0,20 •µg/lAL

µg/lAM
<0,03 •µg/lAN
<1,0 1,0 •µg/lAO
<1,0 •µg/lAP

< µg/lAQ
<0,238 •µg/lAR

µg/lAS
<1,00 •µg/lAT

µg/lAU
µg/lAV

0,0226 0,0054 •µg/lAW
<1,00 •µg/lAX
<0,5 •µg/lAY

µg/lAZ
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

FP

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor A

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 34,4 2,93 79%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,55 0,062 100%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,22 0,151 90%µg/l0,02

Barium 20,0 17,9 1,79 90%µg/l0,1

Blei 7,10 6,27 0,598 88%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,34 0,035 92%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,20 0,155 87%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,310 0,031 63%µg/l0,006

Eisen 49,9 41,4 2,18 83%µg/l0,2

Kupfer 1,35 0,678 0,040 50%µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 16,9 1,13 90%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,03 0,303 93%µg/l0,04

Nickel 5,42 4,40 0,440 81%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 0,158 0,019 •µg/l

Selen 3,11 2,87 0,214 92%µg/l0,06

Silber <0,01 0,100 0,0100 FPµg/l

Uran 1,86 1,90 0,118 102%µg/l0,01

Vanadium 0,91 20,2 2,02 2220%µg/l0,01

Zink 21,6 18,6 0,101 86%µg/l0,7

Zinn 1,23 0,975 0,101 79%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor A

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 22,9 1,95 86%µg/l0,2

Antimon 1,63 0,95 0,107 58%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,15 0,078 72%µg/l0,02

Barium 45,4 41,5 4,15 91%µg/l0,2

Blei 4,22 3,63 0,346 86%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,64 0,104 93%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 4,51 0,218 91%µg/l0,04

Cobalt 2,07 1,76 0,018 85%µg/l0,01

Eisen 71,8 59,2 4,11 82%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,00 0,178 73%µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 5,24 0,35 86%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,20 0,620 95%µg/l0,06

Nickel 1,19 0,627 0,063 53%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,561 0,067 94%µg/l0,01

Selen 5,17 4,74 0,354 92%µg/l0,06

Silber 0,121 0,200 0,0200 165%µg/l0,009

Uran 0,435 0,500 0,030 115%µg/l0,006

Vanadium 3,03 21,8 2,18 719%µg/l0,02

Zink 11,9 10,3 0,010 87%µg/l0,7

Zinn <0,1 0,100 0,010 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor B

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 µg/l0,3

Antimon 0,552 µg/l0,017

Arsen 2,48 µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 µg/l0,04

Cadmium 1,46 µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 µg/l0,2

Kupfer 1,35 µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 3,59 0,57 115%µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor B

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 µg/l0,2

Antimon 1,63 µg/l0,02

Arsen 1,59 µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 µg/l0,03

Cadmium 1,76 µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 µg/l0,3

Kupfer 4,13 µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 5,72 0,91 111%µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor C

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 46,6 9,32 107%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,53 0,0265 96%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,59 0,207 104%µg/l0,02

Barium 20,0 21,0 0,840 105%µg/l0,1

Blei 7,10 6,42 0,257 90%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,43 0,0855 98%µg/l0,01

Cer 2,15 2,03 0,203 94%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,77 0,415 102%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,478 0,0335 97%µg/l0,006

Eisen 49,9 52,2 11,0 105%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,22 0,147 90%µg/l0,02

Lithium 21,3 22,8 1,37 107%µg/l0,1

Mangan 18,7 19,1 1,72 102%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,40 0,340 104%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,19 0,519 96%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,0050 •µg/l

Selen 3,11 3,27 0,457 105%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,006 •µg/l

Uran 1,86 1,75 0,140 94%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,952 0,114 105%µg/l0,01

Zink 21,6 21,4 2,14 99%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,14 0,114 93%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor C

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 28,9 5,77 109%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,56 0,0778 96%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,69 0,135 106%µg/l0,02

Barium 45,4 47,7 1,91 105%µg/l0,2

Blei 4,22 3,81 0,152 90%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,71 0,103 97%µg/l0,01

Cer 1,03 0,973 0,0973 94%µg/l0,01

Chrom 4,94 5,15 0,566 104%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,033 0,142 98%µg/l0,01

Eisen 71,8 74,4 15,6 104%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,79 0,455 92%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,51 1,05 105%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,21 0,559 102%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,80 0,680 104%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,16 0,116 97%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,594 0,140 99%µg/l0,01

Selen 5,17 5,39 0,755 104%µg/l0,06

Silber 0,121 0,115 0,0138 95%µg/l0,009

Uran 0,435 0,407 0,0326 94%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,23 0,388 107%µg/l0,02

Zink 11,9 12,1 1,21 102%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,50 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor D

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 43,8 8,8 100%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,620 0,124 112%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,78 0,56 112%µg/l0,02

Barium 20,0 20,8 4,2 104%µg/l0,1

Blei 7,10 7,15 1,43 101%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,50 0,30 103%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,95 0,99 107%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,523 0,105 106%µg/l0,006

Eisen 49,9 54,4 10,9 109%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,38 0,28 102%µg/l0,02

Lithium 21,3 21,0 4,2 99%µg/l0,1

Mangan 18,7 20,3 4,1 109%µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 5,47 1,37 101%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,10 0,03 •µg/l

Selen 3,11 3,11 0,62 100%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,50 0,15 •µg/l

Uran 1,86 1,90 0,38 102%µg/l0,01

Vanadium 0,91 <1,00 0,40 •µg/l0,01

Zink 21,6 23,1 4,6 107%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,20 0,36 98%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor D

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 26,5 5,3 100%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,79 0,36 110%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,84 0,37 116%µg/l0,02

Barium 45,4 47,2 9,4 104%µg/l0,2

Blei 4,22 4,27 0,85 101%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,83 0,37 104%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,22 1,31 106%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,15 0,43 104%µg/l0,01

Eisen 71,8 77,4 15,5 108%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,15 0,83 100%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,28 0,66 98%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,45 1,29 106%µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 1,12 0,28 94%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,592 0,178 99%µg/l0,01

Selen 5,17 5,53 1,11 107%µg/l0,06

Silber 0,121 <0,50 0,15 •µg/l0,009

Uran 0,435 0,454 0,091 104%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,07 0,92 101%µg/l0,02

Zink 11,9 12,7 2,5 107%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,50 0,15 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor E

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 46,00 4,600 105%µg/l0,3

Antimon 0,552 µg/l0,017

Arsen 2,48 2,30 0,276 93%µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 7,100 0,568 100%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,410 0,1128 97%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,500 0,4200 95%µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 52,00 13,52 104%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,400 0,1120 104%µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 19,00 1,90 102%µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 5,50 0,550 101%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,0100 •µg/l

Selen 3,11 3,100 0,465 100%µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 1,98 0,099 106%µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 23,00 2,300 106%µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor E

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 33,00 3,30 124%µg/l0,2

Antimon 1,63 µg/l0,02

Arsen 1,59 1,500 0,1800 94%µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 4,100 0,328 97%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,700 0,136 97%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 4,800 0,576 97%µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 73,00 18,98 102%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,20 0,336 102%µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 6,00 0,600 99%µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 1,200 0,1200 101%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,57 0,0684 95%µg/l0,01

Selen 5,17 4,90 0,735 95%µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 0,4500 0,02300 103%µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 13,00 1,300 109%µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor F

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 44,00 4 101%µg/l0,3

Antimon 0,552 µg/l0,017

Arsen 2,48 µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 µg/l0,04

Cadmium 1,46 µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 59,00 4 118%µg/l0,2

Kupfer 1,35 24,00 5 1778%µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 19,00 2 102%µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 24,00 10 111%µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor F

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 27,00 4 102%µg/l0,2

Antimon 1,63 µg/l0,02

Arsen 1,59 µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 µg/l0,03

Cadmium 1,76 µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 72,00 4 100%µg/l0,3

Kupfer 4,13 10,00 5 242%µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 6,00 2 99%µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 12,00 10 101%µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l

83 von 175



 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

 130 

 140 

Aluminium
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Arsen

Barium

Blei

Cadmium
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Chrom
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Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor G

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 42,5 2,8 97%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,53 0,01 96%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,36 0,08 95%µg/l0,02

Barium 20,0 18,2 0,5 91%µg/l0,1

Blei 7,10 6,43 0,11 91%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,37 0,03 94%µg/l0,01

Cer 2,15 2,05 0,07 95%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,44 0,08 93%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,440 0,015 89%µg/l0,006

Eisen 49,9 47,2 1,7 95%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,18 0,09 87%µg/l0,02

Lithium 21,3 19,6 0,2 92%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,0 0,2 96%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,19 0,07 98%µg/l0,04

Nickel 5,42 4,86 0,34 90%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,02 •µg/l

Selen 3,11 2,92 0,12 94%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,02 •µg/l

Uran 1,86 1,72 0,03 92%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,81 0,05 89%µg/l0,01

Zink 21,6 19,7 1,8 91%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,10 0,01 89%µg/l0,03
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Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt
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Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor G

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 27,7 1,2 104%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,55 0,03 95%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,56 0,05 98%µg/l0,02

Barium 45,4 41,3 1,0 91%µg/l0,2

Blei 4,22 3,85 0,06 91%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,65 0,06 94%µg/l0,01

Cer 1,03 1,00 0,04 97%µg/l0,01

Chrom 4,94 4,72 0,14 96%µg/l0,04

Cobalt 2,07 1,91 0,01 92%µg/l0,01

Eisen 71,8 69,3 1,7 97%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,70 0,22 90%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,04 0,04 91%µg/l0,03

Mangan 6,08 5,91 0,07 97%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,50 0,19 99%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,11 0,10 93%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,553 0,014 92%µg/l0,01

Selen 5,17 5,02 0,08 97%µg/l0,06

Silber 0,121 0,124 0,013 102%µg/l0,009

Uran 0,435 0,402 0,003 92%µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,83 0,05 93%µg/l0,02

Zink 11,9 11,8 0,5 99%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,02 •µg/l
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Cadmium
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Chrom
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Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor H

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 45,792 7,19 105%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,484 0,07 88%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,425 0,28 98%µg/l0,02

Barium 20,0 18,936 95%µg/l0,1

Blei 7,10 6,952 1,15 98%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,374 0,15 94%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,778 0,49 102%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,472 0,04 96%µg/l0,006

Eisen 49,9 50,883 6,16 102%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,302 0,11 96%µg/l0,02

Lithium 21,3 21,426 2,31 101%µg/l0,1

Mangan 18,7 19,039 1,69 102%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,234 0,44 99%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,171 0,57 95%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,01 •µg/l

Selen 3,11 2,833 0,4 91%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,01 •µg/l

Uran 1,86 1,804 0,13 97%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,930 0,11 102%µg/l0,01

Zink 21,6 21,179 2,75 98%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,094 0,101 89%µg/l0,03
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Vanadium
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Probe M157B

Labor H

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 28,462 4,47 107%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,491 0,23 91%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,571 0,18 99%µg/l0,02

Barium 45,4 44,638 98%µg/l0,2

Blei 4,22 4,143 0,69 98%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,771 1,91 101%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,186 0,67 105%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,006 0,18 97%µg/l0,01

Eisen 71,8 74,432 9,01 104%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,9856 0,33 97%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,189 0,34 95%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,299 0,56 104%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,627 0,89 101%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,188 0,13 100%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,604 0,15 101%µg/l0,01

Selen 5,17 4,897 0,69 95%µg/l0,06

Silber 0,121 0,122 0,015 101%µg/l0,009

Uran 0,435 <0,5 •µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,1434 0,37 104%µg/l0,02

Zink 11,9 12,067 1,57 101%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,5 •µg/l
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Cadmium
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Vanadium
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Probe M157A

Labor I

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 41,3 2,4 95%µg/l0,3

Antimon 0,552 <1 •µg/l0,017

Arsen 2,48 2,47 0,46 100%µg/l0,02

Barium 20,0 21,0 1,1 105%µg/l0,1

Blei 7,10 6,49 0,09 91%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,39 0,1 95%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 <5 •µg/l0,03

Cobalt 0,493 <5 •µg/l0,006

Eisen 49,9 45,5 1,7 91%µg/l0,2

Kupfer 1,35 <5 •µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 17,5 0,4 94%µg/l0,1

Molybdän 3,27 <5 •µg/l0,04

Nickel 5,42 4,97 0,15 92%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,1 •µg/l

Selen 3,11 3,11 0,21 100%µg/l0,06

Silber <0,01 <5 •µg/l

Uran 1,86 <2 •µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 20,8 0,4 96%µg/l0,7

Zinn 1,23 <5 •µg/l0,03
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Probe M157B

Labor I

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 24,2 2,3 91%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,46 0,18 90%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,53 0,48 96%µg/l0,02

Barium 45,4 46,8 1,3 103%µg/l0,2

Blei 4,22 3,84 0,08 91%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,68 0,04 95%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,5 0,4 111%µg/l0,04

Cobalt 2,07 <5 •µg/l0,01

Eisen 71,8 69,1 2,5 96%µg/l0,3

Kupfer 4,13 5,3 1,5 128%µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 6,1 0,5 100%µg/l0,05

Molybdän 6,55 7,8 1 119%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,30 0,3 109%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,52 0,02 87%µg/l0,01

Selen 5,17 5,37 0,19 104%µg/l0,06

Silber 0,121 <5 •µg/l0,009

Uran 0,435 <2 •µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 11,2 1,2 94%µg/l0,7

Zinn <0,1 <5 •µg/l
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Probe M157A

Labor J

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 41,76 9,60 96%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,561 0,095 102%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,64 0,71 106%µg/l0,02

Barium 20,0 20,24 2,02 101%µg/l0,1

Blei 7,10 6,37 0,64 90%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,44 0,32 99%µg/l0,01

Cer 2,15 2,13 0,32 99%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,54 0,32 96%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,553 0,133 112%µg/l0,006

Eisen 49,9 47,11 6,12 94%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,26 0,23 93%µg/l0,02

Lithium 21,3 19,92 4,18 94%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,17 2,54 97%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,42 0,85 105%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,19 0,521 96%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,10 •µg/l

Selen 3,11 3,47 0,56 112%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,10 •µg/l

Uran 1,86 1,76 0,193 95%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,918 0,230 101%µg/l0,01

Zink 21,6 21,28 3,83 99%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,19 0,15 97%µg/l0,03
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Vanadium
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Probe M157B

Labor J

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 25,89 5,95 97%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,61 0,27 99%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,66 0,45 104%µg/l0,02

Barium 45,4 45,24 4,52 100%µg/l0,2

Blei 4,22 3,76 0,38 89%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,71 0,38 97%µg/l0,01

Cer 1,03 1,01 0,15 98%µg/l0,01

Chrom 4,94 4,65 0,42 94%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,03 0,49 98%µg/l0,01

Eisen 71,8 67,37 8,76 94%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,69 0,66 89%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,11 0,65 93%µg/l0,03

Mangan 6,08 5,46 0,76 90%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,75 1,69 103%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,12 0,11 94%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,507 0,127 85%µg/l0,01

Selen 5,17 5,56 0,89 108%µg/l0,06

Silber 0,121 0,103 0,023 85%µg/l0,009

Uran 0,435 0,414 0,046 95%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,00 0,75 99%µg/l0,02

Zink 11,9 10,95 1,97 92%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,05 •µg/l
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Probe M157A

Labor K

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 43,6 5,2 100%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,562 0,079 102%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,52 0,43 102%µg/l0,02

Barium 20,0 22,0 2,2 110%µg/l0,1

Blei 7,10 6,81 0,82 96%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,46 0,18 100%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,62 0,69 98%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,470 0,047 95%µg/l0,006

Eisen 49,9 48,2 8,7 97%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,31 0,14 97%µg/l0,02

Lithium 21,3 20,7 3,7 97%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,5 2,8 99%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,45 0,45 106%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,06 1,16 93%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,200 •µg/l

Selen 3,11 3,19 1,09 103%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,100 •µg/l

Uran 1,86 1,83 0,18 98%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,906 0,109 100%µg/l0,01

Zink 21,6 20,5 3,3 95%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,19 0,20 97%µg/l0,03
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Vanadium
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Probe M157B

Labor K

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 27,6 3,3 104%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,67 0,23 102%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,63 0,28 103%µg/l0,02

Barium 45,4 48,4 4,8 107%µg/l0,2

Blei 4,22 4,14 0,50 98%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,79 0,22 102%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 4,92 0,93 100%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,02 0,20 98%µg/l0,01

Eisen 71,8 70,4 12,7 98%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,92 0,43 95%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,23 0,58 96%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,03 0,90 99%µg/l0,05

Molybdän 6,55 7,09 0,92 108%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,17 0,27 98%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,510 0,097 85%µg/l0,01

Selen 5,17 5,41 1,84 105%µg/l0,06

Silber 0,121 0,118 0,014 98%µg/l0,009

Uran 0,435 0,433 0,043 100%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,07 0,37 101%µg/l0,02

Zink 11,9 11,6 1,9 97%µg/l0,7

Zinn <0,1 <1,00 •µg/l
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Probe M157A

Labor L

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 µg/l0,3

Antimon 0,552 µg/l0,017

Arsen 2,48 µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 µg/l0,04

Cadmium 1,46 µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 µg/l0,2

Kupfer 1,35 µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Probe M157B

Labor L

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 µg/l0,2

Antimon 1,63 µg/l0,02

Arsen 1,59 µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 µg/l0,03

Cadmium 1,76 µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 µg/l0,3

Kupfer 4,13 µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l

95 von 175



 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

 130 

 140 

Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor M

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 40,3 6,0 92%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,481 0,120 87%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,18 0,437 88%µg/l0,02

Barium 20,0 18,9 2,83 95%µg/l0,1

Blei 7,10 6,6 0,99 93%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,43 0,185 98%µg/l0,01

Cer 2,15 2,01 0,101 93%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,36 0,336 91%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,443 0,089 90%µg/l0,006

Eisen 49,9 45,0 6,8 90%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,22 0,183 90%µg/l0,02

Lithium 21,3 19,8 5,9 93%µg/l0,1

Mangan 18,7 16,9 1,69 90%µg/l0,1

Molybdän 3,27 2,92 0,88 89%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,2 0,52 96%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 2,88 0,432 93%µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 1,72 0,172 92%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,87 0,261 96%µg/l0,01

Zink 21,6 19,5 1,76 90%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,17 0,292 95%µg/l0,03
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Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen
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Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor M

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 24,4 3,66 92%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,38 0,346 85%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,39 0,277 87%µg/l0,02

Barium 45,4 41,6 6,2 92%µg/l0,2

Blei 4,22 3,83 0,57 91%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,77 0,230 101%µg/l0,01

Cer 1,03 0,94 0,0470 91%µg/l0,01

Chrom 4,94 4,53 0,453 92%µg/l0,04

Cobalt 2,07 1,89 0,377 91%µg/l0,01

Eisen 71,8 65 9,8 91%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,76 0,56 91%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,14 0,94 94%µg/l0,03

Mangan 6,08 5,5 0,55 90%µg/l0,05

Molybdän 6,55 5,9 1,78 90%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,15 0,115 97%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,77 0,153 128%µg/l0,01

Selen 5,17 4,77 0,72 92%µg/l0,06

Silber 0,121 0,131 0,0394 108%µg/l0,009

Uran 0,435 0,395 0,0395 91%µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,85 0,85 94%µg/l0,02

Zink 11,9 11,0 0,99 92%µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor N

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 µg/l0,3

Antimon 0,552 µg/l0,017

Arsen 2,48 µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 µg/l0,04

Cadmium 1,46 µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 µg/l0,2

Kupfer 1,35 µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor N

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 µg/l0,2

Antimon 1,63 µg/l0,02

Arsen 1,59 µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 µg/l0,03

Cadmium 1,76 µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 µg/l0,3

Kupfer 4,13 µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor O

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 45,3 4,53 104%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,57 0,057 103%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,47 0,25 100%µg/l0,02

Barium 20,0 20,0 0,20 100%µg/l0,1

Blei 7,10 7,6 0,76 107%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,58 0,16 108%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,73 0,37 101%µg/l0,03

Cobalt 0,493 <5,0 •µg/l0,006

Eisen 49,9 49,3 4,93 99%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,40 0,14 104%µg/l0,02

Lithium 21,3 <50 •µg/l0,1

Mangan 18,7 18,7 1,9 100%µg/l0,1

Molybdän 3,27 <10,0 •µg/l0,04

Nickel 5,42 5,49 0,55 101%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,003 •µg/l

Selen 3,11 3,07 0,31 99%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,003 •µg/l

Uran 1,86 1,84 0,18 99%µg/l0,01

Vanadium 0,91 <5,0 •µg/l0,01

Zink 21,6 22,4 2,24 104%µg/l0,7

Zinn 1,23 <5,0 •µg/l0,03
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Aluminium
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Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor O

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 28,5 2,85 107%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,64 0,16 101%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,56 0,16 98%µg/l0,02

Barium 45,4 46,4 4,6 102%µg/l0,2

Blei 4,22 4,51 0,45 107%µg/l0,03

Cadmium 1,76 2,01 0,20 114%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 4,90 0,49 99%µg/l0,04

Cobalt 2,07 <5,0 •µg/l0,01

Eisen 71,8 71 7,1 99%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,15 0,42 100%µg/l0,03

Lithium 3,35 <50 •µg/l0,03

Mangan 6,08 6,1 0,61 100%µg/l0,05

Molybdän 6,55 <10,0 •µg/l0,06

Nickel 1,19 1,23 0,12 103%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,55 0,055 92%µg/l0,01

Selen 5,17 5,2 0,52 101%µg/l0,06

Silber 0,121 0,140 0,014 116%µg/l0,009

Uran 0,435 0,437 0,044 100%µg/l0,006

Vanadium 3,03 <5,0 •µg/l0,02

Zink 11,9 13,3 0,13 112%µg/l0,7

Zinn <0,1 <5,0 •µg/l
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Cadmium

Cer

Chrom
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Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor P

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 47,0 0,1 108%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,51 0,05 92%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,72 0,05 110%µg/l0,02

Barium 20,0 20,5 0,05 103%µg/l0,1

Blei 7,10 7,05 0,05 99%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,48 0,02 101%µg/l0,01

Cer 2,15 2,14 0,02 100%µg/l0,01

Chrom 3,69 4,25 0,05 115%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,57 0,02 116%µg/l0,006

Eisen 49,9 55,5 0,5 111%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,45 0,05 107%µg/l0,02

Lithium 21,3 22,5 0,1 106%µg/l0,1

Mangan 18,7 19,7 0,1 105%µg/l0,1

Molybdän 3,27 6,8 0,5 208%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,76 0,05 106%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 3,82 0,2 123%µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 18,5 0,1 995%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,95 0,1 104%µg/l0,01

Zink 21,6 21,5 0,5 100%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,55 0,5 126%µg/l0,03
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FP
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Probe M157B

Labor P

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 29,0 0,1 109%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,59 0,05 98%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,81 0,05 114%µg/l0,02

Barium 45,4 47,0 0,05 104%µg/l0,2

Blei 4,22 4,15 0,05 98%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,79 0,02 102%µg/l0,01

Cer 1,03 1,06 0,02 103%µg/l0,01

Chrom 4,94 5,05 0,05 102%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,15 0,02 104%µg/l0,01

Eisen 71,8 81 0,5 113%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,35 0,05 105%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,55 0,1 106%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,95 0,1 114%µg/l0,05

Molybdän 6,55 11,0 0,5 168%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,45 0,05 122%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 6,5 0,2 126%µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 4,65 0,1 1069%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,35 0,1 111%µg/l0,02

Zink 11,9 12,0 0,5 101%µg/l0,7

Zinn <0,1 0,80 0,5 FPµg/l
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Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän
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Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor Q

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 44,9 4,5 103%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,58 0,06 105%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,45 0,25 99%µg/l0,02

Barium 20,0 20,7 2,1 104%µg/l0,1

Blei 7,10 7,24 0,72 102%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,41 0,14 97%µg/l0,01

Cer 2,15 2,21 0,22 103%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,65 0,37 99%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,50 0,05 101%µg/l0,006

Eisen 49,9 51,5 5,2 103%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,228 0,12 91%µg/l0,02

Lithium 21,3 21,1 2,1 99%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,8 1,9 101%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,13 0,31 96%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,5 0,55 101%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,2 0,02 •µg/l

Selen 3,11 3,24 0,32 104%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,5 •µg/l

Uran 1,86 1,798 0,18 97%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,81 0,08 89%µg/l0,01

Zink 21,6 20,7 2,1 96%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,14 0,11 93%µg/l0,03
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Vanadium
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Zinn

Probe M157B

Labor Q

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 26,8 2,7 101%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,53 0,15 94%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,57 0,16 99%µg/l0,02

Barium 45,4 46,2 4,6 102%µg/l0,2

Blei 4,22 4,16 0,42 99%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,70 0,17 97%µg/l0,01

Cer 1,03 1,04 0,1 101%µg/l0,01

Chrom 4,94 4,96 0,5 100%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,12 0,21 102%µg/l0,01

Eisen 71,8 73,8 7,4 103%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,03 0,4 98%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,31 0,33 99%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,21 0,62 102%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,27 0,63 96%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,16 0,12 97%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,565 0,06 94%µg/l0,01

Selen 5,17 5,22 0,52 101%µg/l0,06

Silber 0,121 <0,5 •µg/l0,009

Uran 0,435 0,410 0,04 94%µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,91 0,29 96%µg/l0,02

Zink 11,9 10,7 1,1 90%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,5 •µg/l
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Barium
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Cadmium

Cer

Chrom
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Vanadium
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Probe M157A

Labor R

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 µg/l0,3

Antimon 0,552 µg/l0,017

Arsen 2,48 µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 µg/l0,04

Cadmium 1,46 µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 µg/l0,2

Kupfer 1,35 µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Quecksilber
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Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor R

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 µg/l0,2

Antimon 1,63 µg/l0,02

Arsen 1,59 µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 µg/l0,03

Cadmium 1,76 µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,74 0,995 115%µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 12,78 2,300 107%µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Probe M157A

Labor S

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 µg/l0,3

Antimon 0,552 µg/l0,017

Arsen 2,48 2,54 102%µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 6,60 93%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,49 102%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,62 98%µg/l0,03

Cobalt 0,493 <0,50 •µg/l0,006

Eisen 49,9 48,2 97%µg/l0,2

Kupfer 1,35 <20,0 •µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 17,07 91%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,33 102%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,07 94%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 3,42 110%µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 21,14 98%µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Vanadium

Zink
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Probe M157B

Labor S

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 µg/l0,2

Antimon 1,63 µg/l0,02

Arsen 1,59 1,65 104%µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 3,91 93%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,80 102%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 4,86 98%µg/l0,04

Cobalt 2,07 1,93 93%µg/l0,01

Eisen 71,8 70,0 97%µg/l0,3

Kupfer 4,13 <20,0 •µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 5,53 91%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,66 102%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,09 92%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 5,50 106%µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 <20,0 •µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Vanadium

Zink
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Probe M157A

Labor T

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 39,69 2,18 91%µg/l0,3

Antimon 0,552 <2 •µg/l0,017

Arsen 2,48 µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 7,29 0,40 103%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,40 0,07 96%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,78 0,22 102%µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 38,84 1,35 78%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,97 0,16 146%µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 19,36 1,34 104%µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,3 •µg/l

Selen 3,11 <5 •µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 <2 •µg/l0,01

Zink 21,6 µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Aluminium
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Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen
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Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor T

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 27,06 1,49 102%µg/l0,2

Antimon 1,63 2,14 0,50 131%µg/l0,02

Arsen 1,59 µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 4,44 0,24 105%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,67 0,08 95%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,01 0,29 101%µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 47,47 1,66 66%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,00 0,25 73%µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 7,74 0,54 127%µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,480 0,003 80%µg/l0,01

Selen 5,17 µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l

111 von 175



 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

 130 

 140 

Aluminium
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Barium
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Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium
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Nickel

Quecksilber

Selen
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Vanadium

Zink
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Probe M157A

Labor U

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 µg/l0,3

Antimon 0,552 µg/l0,017

Arsen 2,48 µg/l0,02

Barium 20,0 20,44 2,0 102%µg/l0,1

Blei 7,10 µg/l0,04

Cadmium 1,46 µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 µg/l0,03

Cobalt 0,493 <1,000 0,10 •µg/l0,006

Eisen 49,9 µg/l0,2

Kupfer 1,35 µg/l0,02

Lithium 21,3 18,10 1,8 85%µg/l0,1

Mangan 18,7 µg/l0,1

Molybdän 3,27 2,999 0,30 92%µg/l0,04

Nickel 5,42 µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 µg/l0,06

Silber <0,01 <2,000 0,32 •µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 <5,000 0,50 •µg/l0,01

Zink 21,6 18,52 1,9 86%µg/l0,7

Zinn 1,23 <2,000 0,26 •µg/l0,03
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Cadmium

Cer
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Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium
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Probe M157B

Labor U

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 µg/l0,2

Antimon 1,63 µg/l0,02

Arsen 1,59 µg/l0,02

Barium 45,4 44,43 4,4 98%µg/l0,2

Blei 4,22 µg/l0,03

Cadmium 1,76 µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,020 0,20 98%µg/l0,01

Eisen 71,8 µg/l0,3

Kupfer 4,13 µg/l0,03

Lithium 3,35 2,815 0,28 84%µg/l0,03

Mangan 6,08 µg/l0,05

Molybdän 6,55 7,114 0,71 109%µg/l0,06

Nickel 1,19 µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 µg/l0,06

Silber 0,121 <2,000 0,32 •µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 <5,000 0,50 •µg/l0,02

Zink 11,9 9,514 0,95 80%µg/l0,7

Zinn <0,1 <2,000 0,26 •µg/l
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Probe M157A

Labor V

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 42,3 0,909 97%µg/l0,3

Antimon 0,552 µg/l0,017

Arsen 2,48 2,80 0,101 113%µg/l0,02

Barium 20,0 19,4 0,493 97%µg/l0,1

Blei 7,10 6,67 0,0859 94%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,46 0,0564 100%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,62 0,0904 98%µg/l0,03

Cobalt 0,493 <1,00 •µg/l0,006

Eisen 49,9 50,9 0,949 102%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,08 0,146 80%µg/l0,02

Lithium 21,3 21,4 0,340 100%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,2 0,224 97%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,21 0,126 98%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,29 0,219 98%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 [0,001] •µg/l

Selen 3,11 3,50 0,116 113%µg/l0,06

Silber <0,01 [0,140] •µg/l

Uran 1,86 1,82 0,104 98%µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 21,2 0,381 98%µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Probe M157B

Labor V

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 25,4 0,970 95%µg/l0,2

Antimon 1,63 µg/l0,02

Arsen 1,59 1,75 0,125 110%µg/l0,02

Barium 45,4 45,7 0,454 101%µg/l0,2

Blei 4,22 3,79 0,0897 90%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,71 0,0557 97%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,17 0,0875 105%µg/l0,04

Cobalt 2,07 1,90 0,142 92%µg/l0,01

Eisen 71,8 72,2 0,975 101%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,59 0,129 87%µg/l0,03

Lithium 3,35 4,01 0,0616 120%µg/l0,03

Mangan 6,08 <10,0 •µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,52 0,127 100%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,15 0,253 97%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,579 0,0119 97%µg/l0,01

Selen 5,17 5,24 0,111 101%µg/l0,06

Silber 0,121 [0,140] •µg/l0,009

Uran 0,435 <1,00 •µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 12,0 0,435 101%µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Probe M157A

Labor W

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 46,7 107%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,70 127%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,71 109%µg/l0,02

Barium 20,0 20,6 103%µg/l0,1

Blei 7,10 7,3 103%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,50 103%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,76 102%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,505 102%µg/l0,006

Eisen 49,9 49,9 100%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,35 100%µg/l0,02

Lithium 21,3 21,3 100%µg/l0,1

Mangan 18,7 19,5 104%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,44 105%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,7 105%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,5 •µg/l

Selen 3,11 3,19 103%µg/l0,06

Silber <0,01 <1 •µg/l

Uran 1,86 1,81 97%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,92 101%µg/l0,01

Zink 21,6 22,9 106%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,31 107%µg/l0,03
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Probe M157B

Labor W

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 26,7 100%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,75 107%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,77 111%µg/l0,02

Barium 45,4 46,9 103%µg/l0,2

Blei 4,22 4,74 112%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,85 105%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,1 103%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,18 105%µg/l0,01

Eisen 71,8 72 100%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,16 101%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,38 101%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,3 104%µg/l0,05

Molybdän 6,55 15,9 243%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,25 105%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,58 97%µg/l0,01

Selen 5,17 5,2 101%µg/l0,06

Silber 0,121 <1 •µg/l0,009

Uran 0,435 0,419 96%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,12 103%µg/l0,02

Zink 11,9 12,2 103%µg/l0,7

Zinn <0,1 <1 •µg/l
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Probe M157A

Labor X

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 µg/l0,3

Antimon 0,552 µg/l0,017

Arsen 2,48 µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 µg/l0,04

Cadmium 1,46 µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 48,7 5,0 98%µg/l0,2

Kupfer 1,35 µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 20,0 4,0 107%µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Probe M157B

Labor X

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 µg/l0,2

Antimon 1,63 µg/l0,02

Arsen 1,59 µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 µg/l0,03

Cadmium 1,76 µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 71 7,0 99%µg/l0,3

Kupfer 4,13 µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 5,3 1,0 87%µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Probe M157A

Labor Y

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 42,8 3,2 98%µg/l0,3

Antimon 0,552 µg/l0,017

Arsen 2,48 µg/l0,02

Barium 20,0 20,0 1,5 100%µg/l0,1

Blei 7,10 µg/l0,04

Cadmium 1,46 µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,51 0,35 95%µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 49,9 5,0 100%µg/l0,2

Kupfer 1,35 <3 •µg/l0,02

Lithium 21,3 21,2 2,1 100%µg/l0,1

Mangan 18,7 19,1 1,4 102%µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 5,2 0,5 96%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,05 •µg/l

Selen 3,11 µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 <1 •µg/l0,01

Zink 21,6 21,2 3,2 98%µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Probe M157B

Labor Y

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 26,8 2,0 101%µg/l0,2

Antimon 1,63 µg/l0,02

Arsen 1,59 µg/l0,02

Barium 45,4 45,1 3,4 99%µg/l0,2

Blei 4,22 µg/l0,03

Cadmium 1,76 µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 4,72 0,47 96%µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 71,4 5,0 99%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,19 0,42 101%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,34 0,33 100%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,1 0,3 100%µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 <2 •µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,58 0,04 97%µg/l0,01

Selen 5,17 µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,83 0,42 93%µg/l0,02

Zink 11,9 12,0 1,2 101%µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Probe M157A

Labor Z

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 42,2 5,6 97%µg/l0,3

Antimon 0,552 <1,0 •µg/l0,017

Arsen 2,48 2,67 0,41 108%µg/l0,02

Barium 20,0 19,5 1,9 98%µg/l0,1

Blei 7,10 6,91 0,83 97%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,45 0,19 99%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,59 0,58 97%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,470 0,047 95%µg/l0,006

Eisen 49,9 52,6 5,4 105%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,55 0,26 115%µg/l0,02

Lithium 21,3 20,2 1,0 95%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,5 2,1 99%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,37 0,34 103%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,31 0,83 98%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,20 •µg/l

Selen 3,11 3,13 0,41 101%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,2 •µg/l

Uran 1,86 1,84 0,18 99%µg/l0,01

Vanadium 0,91 <1,0 •µg/l0,01

Zink 21,6 21,5 2,8 100%µg/l0,7

Zinn 1,23 <2,0 •µg/l0,03

122 von 175



 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

 130 

 140 

Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor Z

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 26,3 3,8 99%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,62 0,32 99%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,67 0,29 105%µg/l0,02

Barium 45,4 45,4 4,5 100%µg/l0,2

Blei 4,22 4,10 0,49 97%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,77 0,23 101%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 4,78 0,75 97%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,01 0,20 97%µg/l0,01

Eisen 71,8 75,0 7,6 104%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,02 0,53 97%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,18 0,16 95%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,01 0,94 99%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,72 0,67 103%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,09 0,32 92%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,58 0,08 97%µg/l0,01

Selen 5,17 5,59 0,66 108%µg/l0,06

Silber 0,121 <0,2 •µg/l0,009

Uran 0,435 <1,0 •µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,01 0,41 99%µg/l0,02

Zink 11,9 11,9 1,6 100%µg/l0,7

Zinn <0,1 <2,0 •µg/l
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Probe M157A

Labor AA

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 47,7 7,15 109%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,586 0,088 106%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,84 0,43 115%µg/l0,02

Barium 20,0 20,5 3,07 103%µg/l0,1

Blei 7,10 7,24 1,09 102%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,55 0,23 106%µg/l0,01

Cer 2,15 2,20 0,33 102%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,88 0,58 105%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,516 0,077 105%µg/l0,006

Eisen 49,9 52,4 7,87 105%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,25 0,19 93%µg/l0,02

Lithium 21,3 22,9 3,43 108%µg/l0,1

Mangan 18,7 19,5 2,92 104%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,44 0,52 105%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,54 0,83 102%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,1 •µg/l

Selen 3,11 2,66 0,40 86%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,1 •µg/l

Uran 1,86 2,02 0,30 109%µg/l0,01

Vanadium 0,91 1,01 0,15 111%µg/l0,01

Zink 21,6 24,1 3,61 112%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,24 0,19 101%µg/l0,03

124 von 175



 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

 130 

 140 

Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AA

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 29,5 4,42 111%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,71 0,26 105%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,85 0,28 116%µg/l0,02

Barium 45,4 46,3 6,94 102%µg/l0,2

Blei 4,22 4,31 0,65 102%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,87 0,28 106%µg/l0,01

Cer 1,03 1,05 0,16 102%µg/l0,01

Chrom 4,94 5,21 0,78 105%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,17 0,33 105%µg/l0,01

Eisen 71,8 76,6 11,5 107%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,02 0,60 97%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,63 0,54 108%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,57 0,99 108%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,85 1,03 105%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,25 0,19 105%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,732 0,110 122%µg/l0,01

Selen 5,17 4,68 0,70 91%µg/l0,06

Silber 0,121 0,117 0,018 97%µg/l0,009

Uran 0,435 0,482 0,072 111%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,43 0,51 113%µg/l0,02

Zink 11,9 12,96 1,94 109%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,25 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AB

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 53,4 5,34 122%µg/l0,3

Antimon 0,552 <2 •µg/l0,017

Arsen 2,48 2,84 0,284 115%µg/l0,02

Barium 20,0 20,6 2,06 103%µg/l0,1

Blei 7,10 6,69 0,669 94%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,24 0,124 85%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 <5 •µg/l0,03

Cobalt 0,493 <5 •µg/l0,006

Eisen 49,9 53,7 5,37 108%µg/l0,2

Kupfer 1,35 <5 •µg/l0,02

Lithium 21,3 25,8 2,58 121%µg/l0,1

Mangan 18,7 21,0 2,10 112%µg/l0,1

Molybdän 3,27 <5 •µg/l0,04

Nickel 5,42 5,47 0,547 101%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,2 •µg/l

Selen 3,11 3,49 0,349 112%µg/l0,06

Silber <0,01 <2 •µg/l

Uran 1,86 1,81 0,181 97%µg/l0,01

Vanadium 0,91 <5 •µg/l0,01

Zink 21,6 22,2 2,22 103%µg/l0,7

Zinn 1,23 <10 •µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AB

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 32,4 3,24 122%µg/l0,2

Antimon 1,63 2,22 0,222 136%µg/l0,02

Arsen 1,59 <2 •µg/l0,02

Barium 45,4 46,8 4,68 103%µg/l0,2

Blei 4,22 4,04 0,404 96%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,59 0,159 90%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,46 0,546 111%µg/l0,04

Cobalt 2,07 <5 •µg/l0,01

Eisen 71,8 80,0 8,00 111%µg/l0,3

Kupfer 4,13 <5 •µg/l0,03

Lithium 3,35 3,99 0,399 119%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,99 0,699 115%µg/l0,05

Molybdän 6,55 7,09 0,709 108%µg/l0,06

Nickel 1,19 <5 •µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,71 0,107 118%µg/l0,01

Selen 5,17 5,97 0,597 115%µg/l0,06

Silber 0,121 <2 •µg/l0,009

Uran 0,435 <1 •µg/l0,006

Vanadium 3,03 <5 •µg/l0,02

Zink 11,9 <15 •µg/l0,7

Zinn <0,1 <10 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

FN

Zinn

Probe M157A

Labor AC

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 44,5 8,9 102%µg/l0,3

Antimon 0,552 <1 •µg/l0,017

Arsen 2,48 2,30 0,46 93%µg/l0,02

Barium 20,0 19,0 3,8 95%µg/l0,1

Blei 7,10 6,35 1,27 89%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,25 0,25 86%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,48 0,70 94%µg/l0,03

Cobalt 0,493 <1 •µg/l0,006

Eisen 49,9 45,5 9,1 91%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,23 0,25 91%µg/l0,02

Lithium 21,3 21,5 4,3 101%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,0 3,6 96%µg/l0,1

Molybdän 3,27 2,78 0,56 85%µg/l0,04

Nickel 5,42 4,85 0,97 89%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,05 •µg/l

Selen 3,11 3,03 0,61 97%µg/l0,06

Silber <0,01 <1 •µg/l

Uran 1,86 1,60 0,32 86%µg/l0,01

Vanadium 0,91 <1 •µg/l0,01

Zink 21,6 18,3 3,7 85%µg/l0,7

Zinn 1,23 <1 FNµg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

FN

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AC

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 28,0 5,6 105%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,43 0,29 88%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,40 0,28 88%µg/l0,02

Barium 45,4 42,8 8,6 94%µg/l0,2

Blei 4,22 3,68 0,74 87%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,50 0,30 85%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 4,63 0,93 94%µg/l0,04

Cobalt 2,07 1,90 0,38 92%µg/l0,01

Eisen 71,8 65,0 13 91%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,80 0,76 92%µg/l0,03

Lithium 3,35 <5 •µg/l0,03

Mangan 6,08 5,63 1,13 93%µg/l0,05

Molybdän 6,55 5,55 1,11 85%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,00 0,20 84%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,390 0,078 65%µg/l0,01

Selen 5,17 5,00 1,0 97%µg/l0,06

Silber 0,121 <1 •µg/l0,009

Uran 0,435 <1 •µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,70 0,54 89%µg/l0,02

Zink 11,9 <10 FNµg/l0,7

Zinn <0,1 <1 •µg/l

129 von 175



 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

 130 

 140 

Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

FN

Zinn

Probe M157A

Labor AD

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 41,6 4,6 95%µg/l0,3

Antimon 0,552 <1,0 •µg/l0,017

Arsen 2,48 2,48 0,25 100%µg/l0,02

Barium 20,0 19,3 1,9 97%µg/l0,1

Blei 7,10 6,94 0,74 98%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,43 0,14 98%µg/l0,01

Cer 2,15 2,07 0,31 96%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,57 0,36 97%µg/l0,03

Cobalt 0,493 <1,0 •µg/l0,006

Eisen 49,9 49,4 5,5 99%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,26 0,13 93%µg/l0,02

Lithium 21,3 20,7 3,1 97%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,8 1,9 101%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,28 0,33 100%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,29 0,53 98%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,1 •µg/l

Selen 3,11 3,01 0,36 97%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,5 •µg/l

Uran 1,86 1,74 0,18 94%µg/l0,01

Vanadium 0,91 <1,0 •µg/l0,01

Zink 21,6 20,9 2,1 97%µg/l0,7

Zinn 1,23 <1,0 FNµg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AD

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 25,3 2,8 95%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,62 0,16 99%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,62 0,16 102%µg/l0,02

Barium 45,4 44,3 4,4 98%µg/l0,2

Blei 4,22 4,07 0,43 96%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,73 0,17 98%µg/l0,01

Cer 1,03 1,01 0,15 98%µg/l0,01

Chrom 4,94 4,88 0,49 99%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,04 0,20 99%µg/l0,01

Eisen 71,8 71,4 7,9 99%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,89 0,39 94%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,36 0,50 100%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,32 0,63 104%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,62 0,66 101%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,20 0,12 101%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,553 0,086 92%µg/l0,01

Selen 5,17 5,06 0,61 98%µg/l0,06

Silber 0,121 <0,5 •µg/l0,009

Uran 0,435 0,410 0,043 94%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,02 0,30 100%µg/l0,02

Zink 11,9 11,8 1,2 99%µg/l0,7

Zinn <0,1 <1,0 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AE

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 44,0 8,8 101%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,553 0,111 100%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,70 0,54 109%µg/l0,02

Barium 20,0 22,0 4,4 110%µg/l0,1

Blei 7,10 7,25 1,45 102%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,51 0,30 103%µg/l0,01

Cer 2,15 2,26 0,45 105%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,70 0,74 100%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,512 0,102 104%µg/l0,006

Eisen 49,9 51,8 10,4 104%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,32 0,26 98%µg/l0,02

Lithium 21,3 23,3 4,7 109%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,7 3,7 100%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,24 0,65 99%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,20 1,04 96%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 0,0184 0,0037 •µg/l

Selen 3,11 3,46 0,69 111%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,01 •µg/l

Uran 1,86 1,93 0,38 104%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,907 0,181 100%µg/l0,01

Zink 21,6 22,8 4,6 106%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,45 0,19 118%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AE

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 26,9 5,4 101%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,64 0,33 101%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,71 0,34 108%µg/l0,02

Barium 45,4 48,8 9,8 107%µg/l0,2

Blei 4,22 4,33 0,86 103%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,84 0,37 105%µg/l0,01

Cer 1,03 1,08 0,21 105%µg/l0,01

Chrom 4,94 4,97 0,99 101%µg/l0,04

Cobalt 2,07 1,99 0,39 96%µg/l0,01

Eisen 71,8 74,4 14,9 104%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,97 0,75 96%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,54 0,71 106%µg/l0,03

Mangan 6,08 5,95 1,19 98%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,44 1,09 98%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,16 0,23 97%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,529 0,106 88%µg/l0,01

Selen 5,17 5,73 1,15 111%µg/l0,06

Silber 0,121 0,124 0,025 102%µg/l0,009

Uran 0,435 0,450 0,090 103%µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,99 0,60 99%µg/l0,02

Zink 11,9 10,6 2,1 89%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,1 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

FN

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AF

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 43,2 0,25 99%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,310 0,05 56%µg/l0,017

Arsen 2,48 3,08 0,15 124%µg/l0,02

Barium 20,0 23,6 0,3 118%µg/l0,1

Blei 7,10 7,41 0,1 104%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,30 0,05 89%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,81 0,25 103%µg/l0,03

Cobalt 0,493 <0,1 FNµg/l0,006

Eisen 49,9 48,7 2,5 98%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,10 0,15 81%µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 17,8 0,54 95%µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 5,57 0,11 103%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,1 •µg/l

Selen 3,11 4,10 0,2 132%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,1 •µg/l

Uran 1,86 2,05 0,1 110%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,59 0,1 65%µg/l0,01

Zink 21,6 22,6 0,32 105%µg/l0,7

Zinn 1,23 0,94 0,05 76%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

FN

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AF

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 25,9 0,3 97%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,57 0,06 96%µg/l0,02

Arsen 1,59 2,06 0,1 130%µg/l0,02

Barium 45,4 55,7 0,32 123%µg/l0,2

Blei 4,22 4,12 0,05 98%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,69 0,05 96%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 4,84 0,24 98%µg/l0,04

Cobalt 2,07 1,93 0,05 93%µg/l0,01

Eisen 71,8 65,1 5,8 91%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,54 0,14 86%µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 5,74 0,23 94%µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 1,55 0,05 130%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 6,9 0,18 133%µg/l0,06

Silber 0,121 <0,1 FNµg/l0,009

Uran 0,435 0,200 0,05 46%µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,79 0,05 92%µg/l0,02

Zink 11,9 12,4 0,27 104%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,1 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AG

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 44,43 7,56 102%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,53 0,04 96%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,49 0,20 100%µg/l0,02

Barium 20,0 19,83 1,19 99%µg/l0,1

Blei 7,10 6,84 0,34 96%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,43 0,09 98%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,44 0,31 93%µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 47,45 4,75 95%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,28 0,19 95%µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 18,37 1,65 98%µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 5,41 0,97 100%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 0,080 0,009 •µg/l

Selen 3,11 3,12 0,19 100%µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 1,78 0,14 96%µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 20,36 1,83 94%µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AG

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 26,78 4,55 101%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,53 0,11 94%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,52 0,12 96%µg/l0,02

Barium 45,4 44,95 2,70 99%µg/l0,2

Blei 4,22 4,08 0,20 97%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,72 0,10 98%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 4,66 0,42 94%µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 68,91 6,89 96%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,95 0,59 96%µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 6,04 0,54 99%µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 1,23 0,22 103%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,57 0,06 95%µg/l0,01

Selen 5,17 5,16 0,31 100%µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 0,420 0,034 97%µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 11,20 1,01 94%µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AH

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 45,0 4,50 103%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,59 0,059 107%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,83 0,283 114%µg/l0,02

Barium 20,0 21,4 2,14 107%µg/l0,1

Blei 7,10 7,00 0,70 99%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,60 0,160 110%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,60 0,360 98%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,55 0,055 112%µg/l0,006

Eisen 49,9 49,2 4,92 99%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,42 0,142 105%µg/l0,02

Lithium 21,3 20,7 2,07 97%µg/l0,1

Mangan 18,7 19,0 1,9 102%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,38 0,338 103%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,3 0,53 98%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <1,00 •µg/l

Selen 3,11 3,08 0,308 99%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,50 •µg/l

Uran 1,86 1,83 0,183 98%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,73 0,073 80%µg/l0,01

Zink 21,6 17,9 1,79 83%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,91 0,191 155%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

FN

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AH

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 28,3 2,83 106%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,73 0,173 106%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,77 0,177 111%µg/l0,02

Barium 45,4 47,6 4,76 105%µg/l0,2

Blei 4,22 4,17 0,417 99%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,96 0,196 111%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,1 0,51 103%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,26 0,226 109%µg/l0,01

Eisen 71,8 72 7,2 100%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,30 0,430 104%µg/l0,03

Lithium 3,35 2,68 0,268 80%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,4 0,64 105%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,9 0,69 105%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,17 0,117 98%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 <1,00 •µg/l0,01

Selen 5,17 5,8 0,58 112%µg/l0,06

Silber 0,121 <0,50 •µg/l0,009

Uran 0,435 0,455 0,0455 105%µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,90 0,29 96%µg/l0,02

Zink 11,9 <10,0 FNµg/l0,7

Zinn <0,1 <0,80 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AI

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 45,9 11,5 105%µg/l0,3

Antimon 0,552 µg/l0,017

Arsen 2,48 µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 µg/l0,04

Cadmium 1,46 µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 46,7 5,6 94%µg/l0,2

Kupfer 1,35 <10 •µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 17,8 2,8 95%µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AI

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 27,8 7,0 105%µg/l0,2

Antimon 1,63 µg/l0,02

Arsen 1,59 µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 µg/l0,03

Cadmium 1,76 µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 67 8 93%µg/l0,3

Kupfer 4,13 <10 •µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 <10 •µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

FP

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AJ

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 42,8 98%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,495 90%µg/l0,017

Arsen 2,48 3,03 122%µg/l0,02

Barium 20,0 21,2 106%µg/l0,1

Blei 7,10 5,68 80%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,63 112%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 4,03 109%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,550 112%µg/l0,006

Eisen 49,9 53,1 106%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,36 101%µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 20,7 111%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,50 107%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,76 106%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 1,15 FPµg/l

Selen 3,11 4,49 144%µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 1,48 80%µg/l0,01

Vanadium 0,91 1,04 114%µg/l0,01

Zink 21,6 26,6 123%µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AJ

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 27,9 105%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,39 85%µg/l0,02

Arsen 1,59 2,00 126%µg/l0,02

Barium 45,4 47,2 104%µg/l0,2

Blei 4,22 3,29 78%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,95 111%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,31 107%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,32 112%µg/l0,01

Eisen 71,8 77,0 107%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,33 105%µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 6,79 112%µg/l0,05

Molybdän 6,55 7,41 113%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,21 102%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 4,30 717%µg/l0,01

Selen 5,17 7,39 143%µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 0,356 82%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,41 113%µg/l0,02

Zink 11,9 14,5 122%µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AK

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 45,1 4,5 103%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,55 0,05 100%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,53 0,3 102%µg/l0,02

Barium 20,0 20,2 2,0 101%µg/l0,1

Blei 7,10 6,5 0,65 92%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,44 0,08 99%µg/l0,01

Cer 2,15 2,14 0,2 100%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,68 0,37 100%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,486 0,05 99%µg/l0,006

Eisen 49,9 49,4 2,5 99%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,25 0,15 93%µg/l0,02

Lithium 21,3 22,0 2,2 103%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,58 1,9 99%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,46 0,2 106%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,14 0,25 95%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,05 •µg/l

Selen 3,11 3,21 0,5 103%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,1 •µg/l

Uran 1,86 1,83 0,18 98%µg/l0,01

Vanadium 0,91 <1,0 •µg/l0,01

Zink 21,6 20,4 2,0 94%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,13 0,11 92%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AK

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 27,3 2,7 103%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,58 0,2 97%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,60 0,2 101%µg/l0,02

Barium 45,4 45,4 4,5 100%µg/l0,2

Blei 4,22 3,90 0,39 92%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,72 0,17 98%µg/l0,01

Cer 1,03 1,02 0,1 99%µg/l0,01

Chrom 4,94 4,96 0,5 100%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,02 0,2 98%µg/l0,01

Eisen 71,8 71 3,5 99%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,83 0,38 93%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,40 0,34 101%µg/l0,03

Mangan 6,08 5,95 0,3 98%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,9 0,35 105%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,15 0,10 97%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,54 0,05 90%µg/l0,01

Selen 5,17 5,4 0,8 104%µg/l0,06

Silber 0,121 0,112 0,01 93%µg/l0,009

Uran 0,435 0,432 0,04 99%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,08 0,30 102%µg/l0,02

Zink 11,9 11,3 1,1 95%µg/l0,7

Zinn <0,1 <1 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AL

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 44,4 0,593 102%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,571 0,007 103%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,71 0,093 109%µg/l0,02

Barium 20,0 20,9 0,261 105%µg/l0,1

Blei 7,10 7,39 0,049 104%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,56 0,043 107%µg/l0,01

Cer 2,15 2,05 0,038 95%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,75 0,013 102%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,521 0,005 106%µg/l0,006

Eisen 49,9 50,1 0,197 100%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,35 0,048 100%µg/l0,02

Lithium 21,3 22,0 0,308 103%µg/l0,1

Mangan 18,7 19,0 0,224 102%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,42 0,037 105%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,56 0,130 103%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,01 •µg/l

Selen 3,11 3,13 0,047 101%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,10 •µg/l

Uran 1,86 1,87 0,011 101%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,926 0,028 102%µg/l0,01

Zink 21,6 22,0 0,427 102%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,26 0,028 102%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AL

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 27,2 0,088 102%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,75 0,028 107%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,75 0,081 110%µg/l0,02

Barium 45,4 48,4 0,105 107%µg/l0,2

Blei 4,22 4,60 0,063 109%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,85 0,042 105%µg/l0,01

Cer 1,03 0,993 0,018 96%µg/l0,01

Chrom 4,94 4,97 0,074 101%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,15 0,027 104%µg/l0,01

Eisen 71,8 75,4 0,399 105%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,32 0,075 105%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,33 0,029 99%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,32 0,035 104%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,90 0,012 105%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,23 0,028 103%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,635 0,005 106%µg/l0,01

Selen 5,17 5,40 0,219 104%µg/l0,06

Silber 0,121 0,105 0,002 87%µg/l0,009

Uran 0,435 0,470 0,014 108%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,13 0,065 103%µg/l0,02

Zink 11,9 12,1 0,133 102%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,20 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AM

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 42,9 10,3 98%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,61 0,12 111%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,50 0,75 101%µg/l0,02

Barium 20,0 19,0 4,6 95%µg/l0,1

Blei 7,10 7,53 1,88 106%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,22 0,30 84%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,45 1,04 93%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,480 0,096 97%µg/l0,006

Eisen 49,9 44,9 10,8 90%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,23 0,24 91%µg/l0,02

Lithium 21,3 19,3 3,8 91%µg/l0,1

Mangan 18,7 17,5 4,0 94%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,53 0,71 108%µg/l0,04

Nickel 5,42 4,10 1,23 76%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 3,30 0,66 106%µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 1,82 0,36 98%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,87 0,18 96%µg/l0,01

Zink 21,6 18,1 4,3 84%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,26 0,25 102%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AM

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 24,7 5,9 93%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,78 0,36 109%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,65 0,58 104%µg/l0,02

Barium 45,4 43,4 10,4 96%µg/l0,2

Blei 4,22 4,06 1,02 96%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,50 0,37 85%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,02 1,51 102%µg/l0,04

Cobalt 2,07 1,950 0,390 94%µg/l0,01

Eisen 71,8 64,5 15,5 90%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,78 0,76 92%µg/l0,03

Lithium 3,35 2,83 0,56 84%µg/l0,03

Mangan 6,08 5,79 1,4 95%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,89 1,38 105%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,02 0,31 86%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,55 0,11 92%µg/l0,01

Selen 5,17 5,34 1,07 103%µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,80 0,56 92%µg/l0,02

Zink 11,9 9,93 2,38 83%µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AN

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 43,8 4,4 100%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,57 0,06 103%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,58 0,26 104%µg/l0,02

Barium 20,0 19,8 2,0 99%µg/l0,1

Blei 7,10 6,70 0,67 94%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,45 0,15 99%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,70 0,37 100%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,493 0,05 100%µg/l0,006

Eisen 49,9 47,9 4,8 96%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,31 0,13 97%µg/l0,02

Lithium 21,3 20,9 2,1 98%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,4 1,8 98%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,35 0,34 102%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,30 0,53 98%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 3,22 0,32 104%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,03 •µg/l

Uran 1,86 1,85 0,19 99%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,91 0,09 100%µg/l0,01

Zink 21,6 21,6 2,2 100%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,20 0,12 98%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AN

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 26,8 2,7 101%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,67 0,17 102%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,68 0,17 106%µg/l0,02

Barium 45,4 45,0 4,5 99%µg/l0,2

Blei 4,22 4,00 0,40 95%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,74 0,17 99%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 4,97 0,50 101%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,06 0,21 100%µg/l0,01

Eisen 71,8 69,2 6,9 96%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,98 0,40 96%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,11 0,31 93%µg/l0,03

Mangan 6,08 6,04 0,60 99%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,69 0,67 102%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,18 0,12 99%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 5,43 0,54 105%µg/l0,06

Silber 0,121 0,116 0,01 96%µg/l0,009

Uran 0,435 0,436 0,044 100%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,04 0,30 100%µg/l0,02

Zink 11,9 12,1 1,2 102%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,03 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AO

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 40,18 1,11 92%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,51 0,02 92%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,76 0,06 111%µg/l0,02

Barium 20,0 20,75 0,22 104%µg/l0,1

Blei 7,10 6,56 0,19 92%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,57 0,03 108%µg/l0,01

Cer 2,15 2,08 0,04 97%µg/l0,01

Chrom 3,69 4,36 0,03 118%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,51 0,01 103%µg/l0,006

Eisen 49,9 51,68 1,12 104%µg/l0,2

Kupfer 1,35 0,99 0,06 73%µg/l0,02

Lithium 21,3 21,90 0,32 103%µg/l0,1

Mangan 18,7 22,18 0,28 119%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,61 0,04 110%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,36 0,81 99%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <5,0 5,0 •µg/l

Selen 3,11 3,06 0,07 98%µg/l0,06

Silber <0,01 <1,0 1,0 •µg/l

Uran 1,86 1,71 0,08 92%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,92 0,02 101%µg/l0,01

Zink 21,6 23,30 0,92 108%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,25 0,01 102%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AO

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 22,85 0,57 86%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,61 0,04 99%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,79 0,03 113%µg/l0,02

Barium 45,4 44,88 0,70 99%µg/l0,2

Blei 4,22 3,83 0,13 91%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,90 0,04 108%µg/l0,01

Cer 1,03 0,92 0,02 89%µg/l0,01

Chrom 4,94 5,91 0,15 120%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,35 0,06 114%µg/l0,01

Eisen 71,8 76,44 1,33 106%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,02 0,20 97%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,27 0,11 98%µg/l0,03

Mangan 6,08 7,08 0,19 116%µg/l0,05

Molybdän 6,55 7,27 0,16 111%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,38 0,09 116%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 <5,0 5,0 •µg/l0,01

Selen 5,17 5,12 0,09 99%µg/l0,06

Silber 0,121 <1,0 1,0 •µg/l0,009

Uran 0,435 0,395 0,013 91%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,80 0,14 125%µg/l0,02

Zink 11,9 12,25 0,95 103%µg/l0,7

Zinn <0,1 <1,0 1,0 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AP

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 40,5 8,1 93%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,59 0,12 107%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,52 0,50 102%µg/l0,02

Barium 20,0 20,2 4,04 101%µg/l0,1

Blei 7,10 7,01 1,40 99%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,50 0,30 103%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,77 0,75 102%µg/l0,03

Cobalt 0,493 <1,0 •µg/l0,006

Eisen 49,9 51,5 10,3 103%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,03 0,21 76%µg/l0,02

Lithium 21,3 23,0 2,3 108%µg/l0,1

Mangan 18,7 20,1 4,0 107%µg/l0,1

Molybdän 3,27 2,93 0,59 90%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,62 1,12 104%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,1 •µg/l

Selen 3,11 3,17 0,63 102%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,1 •µg/l

Uran 1,86 1,90 0,38 102%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,93 0,19 102%µg/l0,01

Zink 21,6 22,4 4,5 104%µg/l0,7

Zinn 1,23 0,96 0,19 78%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AP

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 26,7 5,3 100%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,62 0,32 99%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,61 0,32 101%µg/l0,02

Barium 45,4 44,0 8,8 97%µg/l0,2

Blei 4,22 4,23 0,85 100%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,79 0,36 102%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,25 1,05 106%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,11 0,42 102%µg/l0,01

Eisen 71,8 75,7 15,1 105%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,00 0,80 97%µg/l0,03

Lithium 3,35 <10,0 •µg/l0,03

Mangan 6,08 6,39 1,28 105%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,07 1,21 93%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,19 0,24 100%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,561 0,11 94%µg/l0,01

Selen 5,17 5,28 1,06 102%µg/l0,06

Silber 0,121 0,114 0,023 94%µg/l0,009

Uran 0,435 <1,0 •µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,20 0,64 106%µg/l0,02

Zink 11,9 12,2 2,4 103%µg/l0,7

Zinn <0,1 <1,0 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AQ

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 41,7 12,5 95%µg/l0,3

Antimon 0,552 < µg/l0,017

Arsen 2,48 2,53 0,76 102%µg/l0,02

Barium 20,0 17,7 5,33 89%µg/l0,1

Blei 7,10 5,79 1,74 82%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,25 0,38 86%µg/l0,01

Cer 2,15 3,59 1,08 167%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,54 1,06 96%µg/l0,03

Cobalt 0,493 < µg/l0,006

Eisen 49,9 44,4 13,3 89%µg/l0,2

Kupfer 1,35 < µg/l0,02

Lithium 21,3 18,8 5,65 88%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,3 5,5 98%µg/l0,1

Molybdän 3,27 < µg/l0,04

Nickel 5,42 5,15 1,55 95%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 < µg/l

Selen 3,11 3,51 1,05 113%µg/l0,06

Silber <0,01 < µg/l

Uran 1,86 1,41 0,42 76%µg/l0,01

Vanadium 0,91 < µg/l0,01

Zink 21,6 < µg/l0,7

Zinn 1,23 < µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AQ

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 24,81 7,44 93%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,516 0,45 93%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,599 0,48 101%µg/l0,02

Barium 45,4 40,7 12,2 90%µg/l0,2

Blei 4,22 3,49 1,05 83%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,54 0,46 88%µg/l0,01

Cer 1,03 4,72 1,42 458%µg/l0,01

Chrom 4,94 4,80 1,44 97%µg/l0,04

Cobalt 2,07 < µg/l0,01

Eisen 71,8 63,6 19,1 89%µg/l0,3

Kupfer 4,13 < µg/l0,03

Lithium 3,35 2,93 0,88 87%µg/l0,03

Mangan 6,08 5,45 1,63 90%µg/l0,05

Molybdän 6,55 5,56 1,67 85%µg/l0,06

Nickel 1,19 0,654 0,20 55%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,553 0,17 92%µg/l0,01

Selen 5,17 5,50 1,65 106%µg/l0,06

Silber 0,121 < µg/l0,009

Uran 0,435 0,332 0,100 76%µg/l0,006

Vanadium 3,03 < µg/l0,02

Zink 11,9 < µg/l0,7

Zinn <0,1 < µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AR

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 44,1 6,1 101%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,521 2,356 94%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,34 0,70 94%µg/l0,02

Barium 20,0 19,2 1,3 96%µg/l0,1

Blei 7,10 6,74 0,80 95%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,29 0,24 88%µg/l0,01

Cer 2,15 1,95 0,12 91%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,57 1,43 97%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,440 0,181 89%µg/l0,006

Eisen 49,9 51,1 10,8 102%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,20 0,49 89%µg/l0,02

Lithium 21,3 21,5 0,9 101%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,5 2,3 99%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,40 0,20 104%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,71 2,31 105%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,238 •µg/l

Selen 3,11 2,82 0,74 91%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,200 •µg/l

Uran 1,86 1,72 0,27 92%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,747 1,133 82%µg/l0,01

Zink 21,6 19,0 2,3 88%µg/l0,7

Zinn 1,23 0,890 0,870 72%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AR

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 25,6 3,6 96%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,54 0,44 94%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,53 0,27 96%µg/l0,02

Barium 45,4 43,0 2,8 95%µg/l0,2

Blei 4,22 3,92 0,47 93%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,52 0,08 86%µg/l0,01

Cer 1,03 0,950 0,114 92%µg/l0,01

Chrom 4,94 4,77 1,91 97%µg/l0,04

Cobalt 2,07 1,91 0,45 92%µg/l0,01

Eisen 71,8 72,5 15,3 101%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,79 0,73 92%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,39 0,22 101%µg/l0,03

Mangan 6,08 5,86 0,71 96%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,29 0,37 96%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,22 0,49 103%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,729 0,368 122%µg/l0,01

Selen 5,17 4,76 1,27 92%µg/l0,06

Silber 0,121 <0,200 •µg/l0,009

Uran 0,435 0,412 0,067 95%µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,89 0,30 95%µg/l0,02

Zink 11,9 9,40 9,2 79%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,238 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AS

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 µg/l0,3

Antimon 0,552 <1,00 •µg/l0,017

Arsen 2,48 µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 µg/l0,04

Cadmium 1,46 µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 µg/l0,2

Kupfer 1,35 µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,100 •µg/l

Selen 3,11 µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 1,75 0,140 94%µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AS

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 µg/l0,2

Antimon 1,63 1,85 0,463 113%µg/l0,02

Arsen 1,59 µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 µg/l0,03

Cadmium 1,76 µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 µg/l0,3

Kupfer 4,13 µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,81 0,122 135%µg/l0,01

Selen 5,17 µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 <1,00 •µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AT

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 43,7 100%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,60 109%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,40 97%µg/l0,02

Barium 20,0 19,7 99%µg/l0,1

Blei 7,10 7,2 101%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,40 96%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 4,60 125%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,60 122%µg/l0,006

Eisen 49,9 49,3 99%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,30 96%µg/l0,02

Lithium 21,3 21,7 102%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,7 100%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,00 92%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,4 100%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,190 •µg/l

Selen 3,11 3,10 100%µg/l0,06

Silber <0,01 <1,00 •µg/l

Uran 1,86 1,90 102%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,90 99%µg/l0,01

Zink 21,6 21,6 100%µg/l0,7

Zinn 1,23 2,30 187%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AT

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 26,2 98%µg/l0,2

Antimon 1,63 2,40 147%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,60 101%µg/l0,02

Barium 45,4 44,1 97%µg/l0,2

Blei 4,22 4,30 102%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,70 97%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,8 117%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,10 101%µg/l0,01

Eisen 71,8 71,3 99%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,70 90%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,30 99%µg/l0,03

Mangan 6,08 5,9 97%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,2 95%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,30 109%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,490 82%µg/l0,01

Selen 5,17 5,2 101%µg/l0,06

Silber 0,121 <1,00 •µg/l0,009

Uran 0,435 0,400 92%µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,90 96%µg/l0,02

Zink 11,9 11,8 99%µg/l0,7

Zinn <0,1 <1,00 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AU

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 µg/l0,3

Antimon 0,552 0,640 0,058 116%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,79 0,21 113%µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,50 0,082 103%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 µg/l0,2

Kupfer 1,35 µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 µg/l0,04

Quecksilber <0,2 µg/l

Selen 3,11 3,37 0,35 108%µg/l0,06

Silber <0,01 µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AU

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 µg/l0,2

Antimon 1,63 1,74 0,16 107%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,98 0,15 125%µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,82 0,10 103%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 µg/l0,3

Kupfer 4,13 µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 µg/l0,03

Quecksilber 0,60 µg/l0,01

Selen 5,17 5,77 0,61 112%µg/l0,06

Silber 0,121 µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AV

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 43,3 0,7 99%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,470 0,02 85%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,81 0,1 113%µg/l0,02

Barium 20,0 17,6 0,63 88%µg/l0,1

Blei 7,10 6,98 0,2 98%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,58 0,04 108%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 4,12 0,06 112%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,460 0,02 93%µg/l0,006

Eisen 49,9 55,8 1,17 112%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,37 0,04 101%µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 20,4 0,5 109%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,49 0,15 107%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,75 0,13 106%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,2 0,01 •µg/l

Selen 3,11 2,69 0,17 86%µg/l0,06

Silber <0,01 <0,1 0,02 •µg/l

Uran 1,86 1,63 0,08 88%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,400 0,05 44%µg/l0,01

Zink 21,6 25,4 0,42 118%µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AV

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 25,9 0,14 97%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,33 0,06 82%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,80 0,06 113%µg/l0,02

Barium 45,4 56,8 4,1 125%µg/l0,2

Blei 4,22 4,02 0,03 95%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,92 0,04 109%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,58 0,17 113%µg/l0,04

Cobalt 2,07 1,67 0,03 81%µg/l0,01

Eisen 71,8 80,9 2,0 113%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,33 0,12 105%µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 6,74 0,17 111%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,96 0,17 106%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,28 0,03 108%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,360 0,01 60%µg/l0,01

Selen 5,17 5,49 0,45 106%µg/l0,06

Silber 0,121 0,100 0,02 83%µg/l0,009

Uran 0,435 0,370 0,01 85%µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,04 0,07 67%µg/l0,02

Zink 11,9 14,2 0,2 119%µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AW

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 39,5 0,9 90%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,475 0,041 86%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,49 0,08 100%µg/l0,02

Barium 20,0 18,8 0,3 94%µg/l0,1

Blei 7,10 5,73 0,10 81%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,38 0,03 95%µg/l0,01

Cer 2,15 1,88 0,18 87%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,52 0,13 95%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,484 0,021 98%µg/l0,006

Eisen 49,9 44,3 1,7 89%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,03 0,14 76%µg/l0,02

Lithium 21,3 19,9 0,6 93%µg/l0,1

Mangan 18,7 17,0 1,1 91%µg/l0,1

Molybdän 3,27 2,65 0,05 81%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,07 0,18 94%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 0,0438 0,0692 •µg/l

Selen 3,11 0,326 0,15 10%µg/l0,06

Silber <0,01 '0,0117 0,0039 µg/l

Uran 1,86 1,80 0,03 97%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,77 0,02 85%µg/l0,01

Zink 21,6 18,6 0,2 86%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,01 0,07 82%µg/l0,03

•
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AW

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 24,8 0,8 93%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,41 0,06 87%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,63 0,08 103%µg/l0,02

Barium 45,4 42,8 0,5 94%µg/l0,2

Blei 4,22 3,38 0,05 80%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,68 0,03 95%µg/l0,01

Cer 1,03 0,92 0,05 89%µg/l0,01

Chrom 4,94 4,77 0,13 97%µg/l0,04

Cobalt 2,07 1,99 0,05 96%µg/l0,01

Eisen 71,8 62,2 1,6 87%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,31 0,15 80%µg/l0,03

Lithium 3,35 2,45 0,05 73%µg/l0,03

Mangan 6,08 7,32 1,68 120%µg/l0,05

Molybdän 6,55 5,35 0,06 82%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,20 0,06 101%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,191 0,031 32%µg/l0,01

Selen 5,17 5,18 0,20 100%µg/l0,06

Silber 0,121 0,109 0,003 90%µg/l0,009

Uran 0,435 0,427 0,005 98%µg/l0,006

Vanadium 3,03 2,49 0,03 82%µg/l0,02

Zink 11,9 9,72 0,48 82%µg/l0,7

Zinn <0,1 0,0226 0,0054 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AX

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 43,7 7,87 100%µg/l0,3

Antimon 0,552 <1,00 •µg/l0,017

Arsen 2,48 2,51 0,452 101%µg/l0,02

Barium 20,0 21,0 3,78 105%µg/l0,1

Blei 7,10 7,1 1,28 100%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,50 0,270 103%µg/l0,01

Cer 2,15 2,17 0,391 101%µg/l0,01

Chrom 3,69 3,80 0,684 103%µg/l0,03

Cobalt 0,493 <1,00 •µg/l0,006

Eisen 49,9 51 9 102%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,40 0,252 104%µg/l0,02

Lithium 21,3 21,2 3,82 100%µg/l0,1

Mangan 18,7 18,7 3,37 100%µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,02 0,544 92%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,6 1,01 103%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,010 •µg/l

Selen 3,11 2,71 0,488 87%µg/l0,06

Silber <0,01 <1,00 •µg/l

Uran 1,86 1,87 0,337 101%µg/l0,01

Vanadium 0,91 <1,00 •µg/l0,01

Zink 21,6 22,4 4,03 104%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,14 0,205 93%µg/l0,03

170 von 175



 60 

 70 

 80 

 90 

 100 

 110 

 120 

 130 

 140 

Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AX

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 26,7 4,81 100%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,65 0,297 101%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,54 0,277 97%µg/l0,02

Barium 45,4 46,2 8,32 102%µg/l0,2

Blei 4,22 4,19 0,754 99%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,78 0,320 101%µg/l0,01

Cer 1,03 1,04 0,187 101%µg/l0,01

Chrom 4,94 5,0 0,288 101%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,12 0,382 102%µg/l0,01

Eisen 71,8 72 13 100%µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,17 0,751 101%µg/l0,03

Lithium 3,35 3,38 0,608 101%µg/l0,03

Mangan 6,08 5,8 1,04 95%µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,2 1,12 95%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,22 0,220 103%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,56 0,022 93%µg/l0,01

Selen 5,17 5,4 0,972 104%µg/l0,06

Silber 0,121 <1,00 •µg/l0,009

Uran 0,435 0,447 0,0805 103%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,07 0,553 101%µg/l0,02

Zink 11,9 11,9 2,14 100%µg/l0,7

Zinn <0,1 <1,00 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AY

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 44,33 4,8 101%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,573 0,02 104%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,605 0,2 105%µg/l0,02

Barium 20,0 20,22 1,4 101%µg/l0,1

Blei 7,10 7,115 0,24 100%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,491 0,1 102%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,842 0,16 104%µg/l0,03

Cobalt 0,493 0,506 0,02 103%µg/l0,006

Eisen 49,9 µg/l0,2

Kupfer 1,35 2,00 0,1 148%µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 µg/l0,1

Molybdän 3,27 3,440 0,12 105%µg/l0,04

Nickel 5,42 5,668 0,5 105%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,20 •µg/l

Selen 3,11 µg/l0,06

Silber <0,01 <0,5 •µg/l

Uran 1,86 1,882 0,32 101%µg/l0,01

Vanadium 0,91 0,981 0,04 108%µg/l0,01

Zink 21,6 23,67 1,6 110%µg/l0,7

Zinn 1,23 1,188 0,06 97%µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AY

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 25,00 2,7 94%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,663 0,05 102%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,688 0,13 106%µg/l0,02

Barium 45,4 45,30 3,2 100%µg/l0,2

Blei 4,22 4,206 0,14 100%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,820 0,12 103%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,156 0,26 104%µg/l0,04

Cobalt 2,07 2,126 0,09 103%µg/l0,01

Eisen 71,8 µg/l0,3

Kupfer 4,13 4,00 0,2 97%µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 µg/l0,05

Molybdän 6,55 6,826 0,23 104%µg/l0,06

Nickel 1,19 1,272 0,1 107%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,600 0,13 100%µg/l0,01

Selen 5,17 µg/l0,06

Silber 0,121 <0,5 •µg/l0,009

Uran 0,435 0,441 0,08 101%µg/l0,006

Vanadium 3,03 3,197 0,13 106%µg/l0,02

Zink 11,9 13,00 0,9 109%µg/l0,7

Zinn <0,1 <0,5 •µg/l
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157A

Labor AZ

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 43,7 41,1 4,3 94%µg/l0,3

Antimon 0,552 0,66 0,07 120%µg/l0,017

Arsen 2,48 2,90 0,44 117%µg/l0,02

Barium 20,0 µg/l0,1

Blei 7,10 7,06 0,46 99%µg/l0,04

Cadmium 1,46 1,56 0,11 107%µg/l0,01

Cer 2,15 µg/l0,01

Chrom 3,69 3,94 0,45 107%µg/l0,03

Cobalt 0,493 µg/l0,006

Eisen 49,9 51,7 3,3 104%µg/l0,2

Kupfer 1,35 1,11 0,07 82%µg/l0,02

Lithium 21,3 µg/l0,1

Mangan 18,7 19,6 1,4 105%µg/l0,1

Molybdän 3,27 µg/l0,04

Nickel 5,42 5,52 0,51 102%µg/l0,04

Quecksilber <0,2 <0,02 0,01 •µg/l

Selen 3,11 3,99 0,60 128%µg/l0,06

Silber <0,01 <3,00 0,45 •µg/l

Uran 1,86 µg/l0,01

Vanadium 0,91 µg/l0,01

Zink 21,6 25,8 3,0 119%µg/l0,7

Zinn 1,23 µg/l0,03
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Aluminium

Antimon

Arsen

Barium

Blei

Cadmium

Cer

Chrom

Cobalt

Eisen

Kupfer

Lithium

Mangan

Molybdän

Nickel

Quecksilber

Selen

Silber

Uran

Vanadium

Zink

Zinn

Probe M157B

Labor AZ

Parameter Sollwert Messwert ± Wieder-
findung

Einheit

Wieder-
findung [%]

WiederfindungAbweichung

± U (k=2)

Aluminium 26,6 23,4 2,4 88%µg/l0,2

Antimon 1,63 1,96 0,21 120%µg/l0,02

Arsen 1,59 1,83 0,27 115%µg/l0,02

Barium 45,4 µg/l0,2

Blei 4,22 4,20 0,027 100%µg/l0,03

Cadmium 1,76 1,94 0,14 110%µg/l0,01

Cer 1,03 µg/l0,01

Chrom 4,94 5,26 0,59 106%µg/l0,04

Cobalt 2,07 µg/l0,01

Eisen 71,8 74,8 4,8 104%µg/l0,3

Kupfer 4,13 3,72 0,23 90%µg/l0,03

Lithium 3,35 µg/l0,03

Mangan 6,08 6,2 0,4 102%µg/l0,05

Molybdän 6,55 µg/l0,06

Nickel 1,19 1,18 0,11 99%µg/l0,03

Quecksilber 0,60 0,58 0,09 97%µg/l0,01

Selen 5,17 7,40 1,11 143%µg/l0,06

Silber 0,121 <3,00 0,45 •µg/l0,009

Uran 0,435 µg/l0,006

Vanadium 3,03 µg/l0,02

Zink 11,9 14,6 1,7 123%µg/l0,7

Zinn <0,1 µg/l
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